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Préface 

Résumé 

Une méthode de mesure d’un caractère, qu’elle soit objective ou subjective, devrait au préalable 
avoir prouvé sa validité avant d’être utilisée. Cette étape de validation est indispensable lorsque 
cette méthode de mesure est utilisé pour collecter des données qui serviront à la recherche 
scientifique ; elle l’est tout autant si cette méthode est utilisée dans le cadre du suivi médical d’un 
patient. La répétabilité et la reproductibilité d’une méthode de mesure d’un caractère font partie des 
critères de validation de cette méthode de mesure. De plus, si cette méthode de mesure vise à 
remplacer une autre considérée comme une méthode de référence, un critère de validation 
supplémentaire est celui de la concordance des valeurs du caractère fournies par les deux méthodes. 
Ce document est un guide pratique pour quantifier, à l’aide d’indicateurs statistiques simples et 
publiés dans la littérature scientifique, la répétabilité et la reproductibilité d’une méthode de 
mesure, et la concordance entre deux méthodes de mesure. Des exemples issus de la médecine 
vétérinaire permettent d’illustrer la quantification de la répétabilité, reproductibilité, et 
concordance, que le caractère mesuré soit binaire, qualitatif, ou bien quantitatif. Le document 
présente enfin le protocole à mettre en place ainsi que le nombre d’individus à mesurer afin 
d’estimer les indicateurs statistiques de répétabilité, reproductibilité, et de concordance avec 
suffisamment de précision pour garantir la validation de la méthode de mesure.  

Public cible 

Toute personne impliquée dans la collecte de données dont elle souhaite montrer la validité de la 
méthode de mesure de ces données. Des référentiels réglementaires de validation de méthode de 
mesure existant pour les laboratoires d’analyse biologique, ce document ne vise donc pas les 
personnes travaillant dans ces laboratoires d’analyse. A part ces personnes là, ce document peut 
intéresser des personnes de disciplines très différentes (médecines humaine et vétérinaire, 
sociologie, éthologie, sciences de l’ingénieur, …).  

Remerciements 

Je tiens à remercier les Dr vétérinaires C Boyer et M Huynh de m’avoir permis d’utiliser la radio de la 
figure 7, et de m’avoir fourni les données issues de la thèse vétérinaire de C Boyer. 
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Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas 
d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (BY NC ND 4.0). Le résumé de la 
licence se trouve ici : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/. 

Attribution — Vous devez créditer l'Œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des 
modifications ont été effectuées à l'Oeuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les 
moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la façon dont 
vous avez utilisé son Oeuvre.  

Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette 
Oeuvre, tout ou partie du matériel la composant.  
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Pas de modifications — Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à 
partir du matériel composant l'Oeuvre originale, vous n'êtes pas autorisé à distribuer ou mettre à 
disposition l'Oeuvre modifiée.  

Citation du document 

Vous pouvez citer ce document de la façon suivante : Desquilbet,  L. 2019. Guide pratique de 
validation statistique de méthodes de mesure : répétabilité, reproductibilité, et concordance. [En 
ligne, disponible à : https://loicdesquilbet.wixsite.com/biostat-epidemio/documents] 

Questionnaire de satisfaction en ligne  

Afin de recueillir votre avis sur ce document, et de l’améliorer, j’ai créé un questionnaire de 
satisfaction totalement anonyme qui ne vous prendra pas plus de 5 minutes à remplir (9 questions), 
en cliquant sur le lien suivant : https://goo.gl/forms/1jqv4PlndVGytXEz1 

Je vous remercie beaucoup par avance de bien vouloir remplir ce questionnaire. Par ailleurs, si vous 
voyez des coquilles dans le texte, n’hésitez pas à me les signaler par email (loic.desquilbet(at)vet-
alfort.fr) ! 

https://loicdesquilbet.wixsite.com/biostat-epidemio/documents
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I. Introduction 

A. Contexte et objectifs 

Le contexte de l’évaluation de la répétabilité et de la reproductibilité d’une méthode de mesure, ou 
de la concordance de méthodes de mesure est celui de la Démarche Qualité : nous souhaitons 
évaluer la qualité d’une méthode de mesure. Il peut s’agir soit d’une nouvelle méthode de mesure, 
soit d’une méthode de mesure déjà existante et utilisée, mais dont la qualité n’a pas été encore 
évaluée. L’objectif visé est d’avoir confiance dans les valeurs fournies par la méthode de mesure.  

B. Définitions de termes employés  

1. Notions de « Caractère » et de « valeur du caractère » 

Le « caractère » (appelé « mesurande » en métrologie) est la grandeur soumise à la mesure 
(« mesurage » en métrologie). Il existe quatre types de caractères : 

 Caractère binaire : le caractère est présent ou absent (par exemple, la présence/absence 
d’une tumeur) ; 

 Caractère qualitatif nominal : le caractère est sous forme de classes non ordonnées (par 
exemple, le type de la tumeur) ; 

 Caractère qualitatif ordinal : le caractère est sous forme de classes ordonnées (par exemple, 
le grade de la tumeur) ; 

 Caractère quantitatif : le caractère est quantifiable par une valeur numérique, avec ou sans 
chiffre après la virgule (par exemple, la taille de la tumeur). 

Les valeurs du caractère sont « présence / absence » pour un caractère binaire, la classe du caractère 
un caractère qualitatif, et la valeur du caractère pour un caractère quantitatif. 

2. Notion de « méthode de mesure » 

La méthode de mesure doit être prise dans son sens le plus large possible. Parmi les méthodes de 
mesure les plus fréquemment rencontrées, je peux citer les suivantes : l’évaluation subjective du 
caractère à l’aide de l’un des cinq sens (vue, ouïe, odorat, toucher, et goût), à l’aide d’un 
questionnaire, à l’aide d’un instrument de mesure « mécanique » (capteurs, règles, …) ou 
« informatique » (un programme informatique mesure le caractère à l’aide d’algorithmes divers). 
Cette liste n’est bien entendu pas exhaustive. 

3. Notion d’ « individu » 

Par « individu », je vais entendre dans tout ce tutoriel « entité » indépendante d’une autre « entité » 
sur laquelle les mesures vont être réalisées (mesures réalisées soit par le même opérateur, soit par 
deux opérateurs différents). Par exemple, un « individu » peut être un animal, une radiographie, une 
coupe histologique, un prélèvement biologique, etc. 
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4. Fidélité, répétabilité, reproductibilité (définitions ISO) 

Les définitions ci-dessous sont issues du document « Vocabulaire international de métrologie – 
Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM) », téléchargeable ici1. 

La fidélité est « l’étroitesse de l'accord entre les indications ou les valeurs mesurées obtenues par 
des mesurages répétés du même objet ou d'objets similaires dans des conditions spécifiées. » 

La répétabilité est la fidélité dans les conditions de mesures suivantes : « conditions qui 
comprennent la même procédure de mesure, les mêmes opérateurs, le même système de mesure, 
les mêmes conditions de fonctionnement et le même lieu, ainsi que des mesurages répétés sur le 
même objet ou des objets similaires pendant une courte période de temps. » 

La reproductibilité est la fidélité dans les conditions de mesures suivantes : « conditions qui 
comprennent des lieux, des opérateurs et des systèmes de mesure différents, ainsi que des 
mesurages répétés sur le même objet ou des objets similaires. » 

5. Commentaires sur ces définitions 

Une méthode de mesure répétable ou reproductible n’est pas forcément une méthode qui fournit 
des mesures correctes. Une méthode de mesure est valide si elle est répétable, reproductible, et si 
elle fournit des valeurs correctes. Pour cela, il faudra confronter les valeurs fournies par la méthode 
de mesure testée avec une méthode dite de référence.  

C. Contextes de répétabilité, de reproductibilité, et de concordance 

Comme vous allez le voir plus loin, je vais distinguer deux types de reproductibilité : la 
reproductibilité inter-opérateurs et la reproductibilité spatio-temporelle. Par ailleurs, plutôt que de 
parler de « reproductibilité entre méthodes de mesure », je vais plutôt parler de « concordance entre 
méthodes de mesure ». Le tableau 1 résume les différents contextes de mesures lorsque l’on 
souhaite quantifier la répétabilité, la reproductibilité, la concordance de méthode(s) de mesure.  

Tableau 1. Récapitulatif des contextes de mesures pour quantifier la répétabilité, la reproductibilité, et la 
concordance de méthode(s) de mesure. 

  Opérateur(s)  Conditions de mesures   Méthodes de mesure  

Contexte n°  Identique Différents  Identique Différentes  Identiques Différentes  

1  X   X   X   
2   X  X   X   
3  X    X  X   
4  X (X)  X (X)   X  

Le contexte n°1 correspond à la situation où l’on souhaite savoir si une même méthode de mesure, 
utilisée par un même opérateur, est reproductible lorsque les conditions de mesures ne varient 
quasiment pas (lorsque les mesures sont espacées par un intervalle de temps jugé a priori 
négligeable). On parlera alors de répétabilité de la méthode de mesure (Barnhart et al., 2007).  

Le contexte n°2 correspond à la situation où l’on souhaite savoir si deux opérateurs, lorsqu’ils 
évaluent la même chose avec la même méthode de mesure, donnent un même avis (si le critère est 
binaire ou qualitatif à ≥ 3 classes) ou quantifient de la même quantité ce qu’ils viennent d’évaluer. On 
parlera dans ce cas-là de reproductibilité inter-opérateurs de la méthode de mesure. A noter que, 
dans ce contexte, les conditions de mesures doivent être identiques. Si elles ne le sont pas en 
pratique, il faudra alors considérer que les différences de conditions de mesures ne vont pas avoir 
d’impact dans l’évaluation de la reproductibilité inter-opérateurs de la méthode de mesure.  

                                                           
1
 https://www.bipm.org/en/publications/guides/  

https://www.bipm.org/en/publications/guides/
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Le contexte n°3 correspond à la situation où l’on souhaite savoir si une même méthode de mesure, 
utilisée par un même opérateur, est reproductible lorsque les conditions de mesures varient (ou bien 
lorsque les mesures sont espacées par un intervalle de temps jugé a priori non négligeable). On 
parlera dans ce cas-là de reproductibilité spatio-temporelle de la méthode de mesure. A noter que, 
dans ce contexte, il ne doit y avoir qu’un seul opérateur. Si ce n’est pas le cas en pratique, il faudra 
alors considérer que la reproductibilité inter-opérateurs est excellente. Ou alors, en parlant de 
reproductibilité de la méthode de mesure, celle-ci inclura la reproductibilité inter-opérateurs et celle 
spatio-temporelle, ce qui pourra rendre plus difficile l’interprétation des indicateurs statistiques de 
reproductibilité. 

Le contexte n°4 correspond à la situation où l’on souhaite savoir si deux méthodes de mesure 
fournissent les mêmes résultats lorsqu’elles mesurent la même chose dans les mêmes conditions. On 
parlera alors de concordance entre deux méthodes de mesure. Dans cette situation, il n’y a en 
général qu’un seul opérateur. Mais si l’on peut considérer qu’il n’y a pas d’ « effet » opérateur, alors 
cette situation peut s’appliquer à la situation où les opérateurs sont différents. A noter que, là encore 
dans cette situation, on préfèrera que les conditions de mesures des deux méthodes soient 
identiques, mais en pratique, elles peuvent ne pas l’être, mais il faudra alors considérer que les 
différences de conditions de mesures ne vont pas avoir d’impact dans l’évaluation de la concordance 
entre les deux méthodes de mesure. La concordance de deux méthodes de mesure est indispensable 
à évaluer lorsque l’on souhaite savoir si la nouvelle méthode fournit des valeurs correctes (l’une des 
deux méthodes sera donc celle considérée comme celle de référence). 

D. Notion de « série de mesures » 

Une série de mesures est un ensemble de N mesures réalisées une fois sur N individus, par un même 
opérateur, dans des mêmes conditions de mesures, avec la même méthode de mesure. Pour 
quantifier la répétabilité / reproductibilité d’une méthode de mesure, ou la concordance de deux 
méthodes de mesure, les indicateurs numériques et graphiques que l’on va voir dans ce tutoriel vont 
nécessiter deux séries de mesures : une série par opérateur avec deux opérateurs (reproductibilité 
inter-opérateurs), une série par condition de mesures avec deux conditions différentes (répétabilité 
ou reproductibilité spatio-temporelle), ou bien une série par méthode de mesure avec deux 
méthodes différentes (concordance de méthodes de mesure). Un nombre de séries de mesures 
supérieur ou égal à trois est possible, mais nécessite un traitement statistique beaucoup plus poussé, 
sans que l’apport soit majeur (Giraudeau and Mary, 2001). 

Si la différence entre les contextes n°1 et n°3 (c’est-à-dire la différence entre la répétabilité d’une 
méthode de mesure et la reproductibilité spatio-temporelle) est uniquement l’intervalle de temps 
entre les deux séries de mesures sur le même individu, et s’il est (jugé comme) très court, on parlera 
de répétabilité ; s’il est jugé comme suffisamment long pour avoir potentiellement un impact, on 
parlera de reproductibilité (spatio-temporelle). On peut le voir aussi de façon inverse : pour 
quantifier la répétabilité d’une méthode de mesure, l’intervalle de temps doit être (jugé comme) très 
court, c’est-à-dire trop court pour penser que cet intervalle de temps puisse avoir un impact ; pour 
quantifier la reproductibilité spacio-temporelle d’une méthode de mesure, l’intervalle de temps ou la 
différence d’espace doit être celui/celle dont on veut tester la reproductibilité (par exemple, « est-ce 
que ma méthode de mesure va me donner le même résultat si j’évalue ce que je veux évaluer à une 
semaine d’intervalle ? » ou bien « est-ce que ma méthode de mesure va me donner le même résultat 
si j’évalue ce que je veux évaluer à deux endroits ou conditions différent(e)s ? »).  

Dans toute la suite de ce tutoriel, dans la mesure où pour évaluer la répétabilité ou la reproductibilité 
d’une méthode de mesure, je vais présenter des « coefficients de concordance » (Kappa et Lin), je ne 
parlerai plus que de « concordance » de deux séries de mesures. Les différents contextes de mesure 
de ces deux séries de mesures présentés dans le tableau 1 vont conduire au fait que vous allez 
quantifier la concordance de deux séries de mesures pour évaluer soit la répétabilité, soit la 
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reproductibilité inter-opérateurs, soit de reproductibilité spatio-temporelle d’une même méthode de 
mesure, soit enfin la concordance entre deux méthodes de mesure. 

Le tableau 2 ci-dessous présente la structure d’un fichier de données nécessaire pour estimer les 
indicateurs statistiques décrits dans ce tutoriel. 

Tableau 2. Structure d’un fichier de données nécessaire pour estimer la concordance de deux séries de 
mesures. 

N° de l’individu Série n°1 Série n°2 

1 Valeur 1-1 Valeur 1-2 

2 Valeur 2-1 Valeur 2-2 

3 Valeur 3-1 Valeur 3-2 

4 Valeur 4-1 Valeur 4-2 

5 Valeur 5-1 Valeur 5-2 

… Valeur …-1 Valeur …-2 

Dans le tableau ci-dessus, par exemple, « valeur 4-2 » est la valeur du caractère de l’individu n°4 lors 
de sa 2ème mesure. 

E. Petite revue de la littérature 

Différentes méthodes existent pour évaluer la répétabilité, reproductibilité, ou concordance de 
méthode(s) de mesure, et sont présentées de façon simple et clinique dans l’article de Patton et al. 
(Patton et al., 2006). Je présenterai dans ce tutoriel le coefficient de concordance Kappa lorsque le 
caractère est binaire ou qualitatif, et le coefficient de concordance de Lin ainsi que le graphique de 
Bland et Altman lorsque ce que le caractère est quantitatif. Ce sont en effet les principaux indicateurs 
de répétabilité/reproductibilité/concordance de deux séries de mesures (Lin et al., 2007; Ludbrook, 
2002), utilisés en particulier en recherche clinique vétérinaire (Bergknut et al., 2013; Durando et al., 
2008; Gibbons-Burgener et al., 2001; Giori et al., 2011; Norton et al., 2011; Perkins et al., 2009; 
Tennent-Brown et al., 2011; Voyvoda and Erdogan, 2010).  

F. Ressources Excel 

Le tutoriel va utiliser deux fichiers Excel qui peuvent vous être fournis par email, sur demande en 
m’envoyant votre demande à loic.desquilbet(at)vet-alfort.fr. Ils permettent de calculer les deux 
coefficients de concordance cités dans ce tutoriel (Kappa et Lin) et de dresser le graphique de Bland 
et Altman. Toutes les copies d’écran d’Excel dans ce tutoriel proviennent de ces deux fichiers Excel. 

  



 

 Licence Creative Commons – Guide pratique de validation de méthodes de mesure – Version v12.7 7 

II. Concordance entre deux séries de mesures binaires 

A. Présentation d’un exemple 

Supposons que pour savoir si une vache est atteinte de réticulo-péritonite traumatique (RPT), on 
appuie fortement sur le thorax de la vache, et si la vache exprime de la douleur, le vétérinaire va 
conclure qu’il y a présence de RPT. Dans cet exemple, on peut imaginer que, pour une même vache 
(qu’elle ait ou non réellement une RPT), deux vétérinaires peuvent conclure différemment quant à la 
présence ou l’absence de RPT (l’évaluation de la douleur de la vache peut être considérée comme 
subjective). Supposons une étude dont l’objectif est de quantifier la reproductibilité inter-opérateurs 
de la méthode de diagnostic de RPT suivante : « appuyer fortement sur le thorax de la vache et si la 
vache exprime de la douleur, c’est que la vache présente une RPT ». Le protocole de cette étude est 
le suivant : 64 vaches ont été examinées par deux vétérinaires qui ont tous les deux appliqué la 
méthode testée. Le tableau 3 présente le nombre de diagnostics de présence de RPT et le nombre de 
diagnostics d’absence de RPT posés par les deux vétérinaires.  

Tableau 3. Répartition des diagnostics de réticulo-péritonite traumatique (RPT) réalisés par 2 vétérinaires sur 
64 vaches examinées. 

  Diagnostic vét. n°2  

    RPT absente RPT présente Total 

Diagnostic vét. n°1 
RPT absente 17 4 21 

RPT présente 8 35 43 

 Total 25 39 64 

B. Calcul du coefficient de concordance Kappa 

L’accord observé entre les deux vétérinaires jugeant la présence (ou l’absence) de la RPT à partir des 
64 vaches qu’ils auront tous les deux examinées résulte de la somme d’une composante d’accord 
« aléatoire » (accord dû simplement au hasard) et d’une composante d’accord « véritable ». Cette 
notion d’accord « aléatoire » est importante à saisir : si les deux vétérinaires évaluaient au hasard, 
c’est-à-dire ici, en jugeant à pile ou face le fait que la vache exprime de la douleur, alors il y aurait un 
nombre non nul de vaches pour lesquelles les deux vétérinaires diraient tous les deux « absence de 
RPT » et « présence de RPT ».  

Pour prendre en compte le phénomène d’accord aléatoire, le coefficient de concordance Kappa (K) 
quantifie l’intensité de l’accord « véritable » (Cohen, 1960; Kraemer et al., 2002; Sim and Wright, 
2005). C’est un indice qui vise à « enlever » la portion de hasard dans l’accord observé entre les deux 
vétérinaires. 

Le tableau 3 montre que la méthode de diagnostic de RPT donne des diagnostics concordants pour 
52 (81%) vaches examinées (17 vaches avec RPT absente et 35 vaches avec RPT présente par les deux 
vétérinaires), et discordants pour 12 (19%) vaches. 

La formule du coefficient de concordance Kappa est la suivante : 

𝐾 =
𝐶𝑜𝑏𝑠 − 𝐶𝑎𝑙

1 − 𝐶𝑎𝑙
 

Avec : 

Cobs = concordance observée 

Cal = concordance aléatoire 
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La concordance observée est une proportion qui vaut la somme des effectifs concordants observés 
divisée par la taille de l’échantillon total. Ici, Cobs = (17+35)/64 = 0,81. 

La concordance aléatoire est une proportion qui vaut la somme des effectifs concordants théoriques 
divisée par la taille de l’échantillon total. Pour calculer cette concordance aléatoire, il faut d’abord 
calculer les effectifs que l’on aurait observés dans chacune des deux cases concordantes si les deux 

vétérinaires avaient posé leur diagnostic complètement au hasard ( effectifs théoriques). Ces 
effectifs sont calculés de la même façon que dans le calcul d’un test du Chi-2 : le produit des deux 
marges divisé par la taille totale de l’échantillon. Ici, Cal = [(25*21)/64+(39*43)/64] / 64 = 0,54 

D’où, K = +0,59. 

La figure 1 ci-dessous est une copie d’écran du fichier Excel fournissant la valeur du coefficient de 
concordance Kappa et son intervalle de confiance à 95% (en utilisant la méthode « goodness-of-fit » 
présentée dans l’article de Donner et Eliasziw (Donner and Eliasziw, 1992)) : 0,59 [0,36 ; 0,76]. 

 

Figure 1. Valeur du coefficient de concordance Kappa et son intervalle de confiance à 95% dans l’exemple de 
diagnostics de réticulo-péritonite traumatique (RPT) réalisés par 2 vétérinaires sur 64 vaches examinées. 

C. Interprétation de la valeur du coefficient de concordance Kappa 

Le coefficient de concordance Kappa est un nombre sans dimension compris entre -1 et +1. L’accord 
est d’autant plus élevé que la valeur de Kappa est proche de +1. Une valeur de Kappa est égale à -1 
lorsqu’il n’y a aucune réponse concordante entre les deux vétérinaires (désaccord parfait). Lorsqu’il y 
a indépendance des jugements, le coefficient Kappa est égal à zéro (Cobs = Cal). 

Suivant le classement de Landis et Koch (Landis and Koch, 1977) qui est fréquemment utilisé en 
biologie (tableau 4), le Kappa de l’exemple (K=+0,59) aurait conduit à penser que la reproductibilité 
inter-opérateurs de la méthode de diagnostic de RPT « appuyer fortement sur le thorax de la vache 
et si la vache exprime de la douleur, c’est que la vache présente une RPT » est « moyenne ». 

Tableau 4. Interprétation des valeurs du Kappa (Landis and Koch, 1977). 

Kappa Interprétation  

< 0 Très mauvais (Poor) 

0-0,20 Mauvais (Slight) 

0,21-0,40 Passable (Fair) 

0,41-0,60 Moyenne (Moderate) 

0,61-0,80 Bonne (Substantial) 

0,81-1,00 Très bonne (Almost perfect) 
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D. Danger d’une sur-interprétation du coefficient Kappa 

Veuillez vous rappeler (cf. partie I.B.5) que ce n’est pas parce les deux vétérinaires ont posé le même 
diagnostic sur 52 vaches parmi les 64 que ces 52 diagnostics sont corrects. Par conséquent, dans le 
contexte de reproductibilité inter-opérateurs d’une méthode, un excellent coefficient de 
concordance n’est pas forcément synonyme d’ « excellente méthode » ! Pour s’assurer que la 
méthode de mesure fournit des valeurs correctes, il est indispensable de calculer la concordance 
entre la méthode de mesure évaluée et une méthode de mesure de référence (méthode « Gold 
Standard »). En plus de la valeur du coefficient de concordance Kappa, les valeurs de sensibilité (Se) 
et spécificité (Sp) pourront être aussi calculées, ce qui permettra une meilleure interprétation du 
coefficient de concordance (cf. ci-dessous). 

E. Coefficient Kappa, sensibilité, et spécificité dans l’évaluation de la concordance 
de méthodes de mesure 

Dans le contexte de savoir si une nouvelle méthode donne des valeurs identiques à une méthode de 
référence avec un caractère binaire (présent/absent), rappelons que la sensibilité de la nouvelle 
méthode sera d’autant plus importante qu’elle identifiera peu de faux négatifs (FN ; cf. tableau 5) 
parmi tous les individus vraiment positifs (TP). La spécificité de la nouvelle méthode sera d’autant 
plus importante qu’elle identifiera peu de faux positifs (FP ; cf. tableau 5) parmi tous les individus 
vraiment négatifs (TN). Autrement dit, la nouvelle méthode sera dite « sensible » si elle est 
grandement capable d’identifier les individus comme « positifs » parmi les individus vraiment 
positifs. La nouvelle méthode sera dite « spécifique » si elle est grandement capable d’identifier les 
individus comme « négatifs » parmi les individus vraiment négatifs. 

Tableau 5. Présentation des données pour des calculs de sensibilité et spécificité. 

  Méthode de référence 

    Caractère absent (-) Caractère présent (+) 

Nouvelle méthode 
Caractère absent (-) VN FN 

Caractère présent (+) FP VP 

 Total TN TP 

Les formules pour calculer les sensibilité (Se) et spécificité (Sp) sont les suivantes : 

𝑆𝑒 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
=

𝑉𝑃

𝑇𝑃
 

𝑆𝑝 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
=

𝑉𝑁

𝑇𝑁
 

On peut se rendre compte que les Se et Sp n’utilisent, chacune, qu’une partie de l’échantillon (les TP 
individus vraiment positifs pour la Se, et les TN individus vraiment négatifs pour la Sp), alors que le 
coefficient de concordance Kappa, qui peut se calculer à partir du même tableau 5, va utiliser 
l’ensemble de l’échantillon puisque son calcul va utiliser VN, VP, et les marges du tableau 5 (cf. partie 
II.B). Par conséquent, le coefficient de concordance Kappa peut être vu comme une « moyenne » de 
la Se et de la Sp dans le contexte de concordance entre deux méthodes de mesure, l’une des deux 
méthodes étant la méthode de référence. Ainsi, une faible valeur de Kappa pourra être expliquée 
grâce au calcul de la Se et de la Sp : le coefficient de concordance Kappa est faible à cause d’une 
faible valeur de Se, de Sp, ou des deux ? La réponse à cette question permettra de savoir quelle 
partie de la nouvelle méthode de mesure il faut améliorer lorsque le coefficient de concordance avec 
la méthode de référence est < 0,60 : améliorer sa sensibilité, sa spécificité, ou bien les deux. 
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III. Concordance entre deux séries de mesures qualitatives 

A. Caractère qualitatif nominal 

Le calcul de coefficient de concordance Kappa classique que nous avons vu dans la partie II s’étend 
tout à fait au cas d’un caractère qualitatif nominal. Prenons l’exemple du tableau clinique évoquant 
la fièvre aphteuse chez la vache, avec deux vétérinaires posant leur diagnostic sur 56 vaches. Les 
tableaux 6.1 et 6.2 présentent deux situations différentes (cf. valeurs en gras et soulignées). La valeur 
du coefficient de concordance Kappa est pourtant identique entre la situation n°1 (cf. tableau 6.1) où 
le vétérinaire 1 pose le diagnostic « maladie des muqueuses » sur 7 vaches et le vétérinaire 2 pose le 
diagnostic « fièvre aphteuse » pour ces 7 mêmes vaches (kappa = 0,59), et la situation n°2 (cf. 
tableau 6.2) où le vétérinaire 1 pose le diagnostic « autre diagnostic » sur 7 vaches et le vétérinaire 2 
pose le diagnostic « fièvre aphteuse » pour ces 7 mêmes vaches (kappa = 0,59). 

Tableau 6.1. Diagnostics réalisés par deux vétérinaires sur des 56 vaches présentant des signes cliniques 
évoquant la fièvre aphteuse (situation n°1). 

  Diagnostic vét. 2  

    
fièvre 

aphteuse 
maladie 

muqueuses 
coryza 

gangréneux 
Autre 

diagnostic 
Total 

Diagnostic 
vét. 1 

fièvre aphteuse 12 3 0 1 16 

maladie muqueuses 7 8 1 0 16 

coryza gangréneux 0 3 6 0 9 

Autre diagnostic 0 0 2 13 15 

 Total 19 14 9 14 56 

Tableau 6.2. Diagnostics réalisés par deux vétérinaires sur des 56 vaches présentant des signes cliniques 
évoquant la fièvre aphteuse (situation n°2). 

  Diagnostic vét. 2  

    
fièvre 

aphteuse 
maladie 

muqueuses 
coryza 

gangréneux 
Autre 

diagnostic 
Total 

Diagnostic 
vét. 1 

fièvre aphteuse 12 3 0 1 16 

maladie muqueuses 0 8 1 0 9 

coryza gangréneux 0 3 6 0 9 

Autre diagnostic 7 0 2 13 22 

 Total 19 14 9 14 56 

L’égalité de ces deux valeurs de Kappa (0,59 dans les deux situations) est attendue, puisque ces deux 
situations révèlent une même absence de concordance : dans les deux situations, 7 vaches ne sont 
pas classées de la même façon par les deux vétérinaires. En pratique, il peut arriver que les deux 
valeurs du coefficient de concordance Kappa ne soient pas exactement identiques en intervertissant 
les effectifs discordants. Ce n’est pas une erreur : n’oubliez pas (cf. partie II.B) que le calcul du 
coefficient de concordance Kappa utilise non seulement les paires concordantes situées sur la 
diagonale du tableau, mais aussi les marges (pour calculer la concordance aléatoire). En 
intervertissant les effectifs dans les paires discordantes, les effectifs concordants ne sont certes pas 
modifiés, mais les marges, elles, le sont, ce qui conduit à des valeurs de Kappa modifiées (à la marge).  
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B. Caractère qualitatif ordinal 

Le calcul de coefficient de concordance Kappa classique peut aussi s’étendre au cas des caractères 
qualitatifs ordinaux. Cependant, si l’on calcule un coefficient de concordance Kappa de façon 
classique (comme cela vient d’être fait avec l’exemple de la fièvre aphteuse) avec un caractère 
qualitatif ordinal, ce caractère sera considéré comme qualitatif nominal dans les calculs, et 
l’interprétation devra en tenir compte ! L’exemple qui suit va le montrer. 

Supposons le caractère qualitatif ordinal « degré de sédation après prémédication » en 4 classes : 
« sédation absente ou quasi absente », « sédation légère », « sédation modérée », et « sédation 
importante ». Supposons que deux vétérinaires évaluent le degré de sédation de 56 chats après 
prémédication avec de la méthadone. Supposons maintenant deux situations n°1 et n°2. Les tableaux 
7.1 et 7.2 présentent la répartition des degrés de sédation dans chacune de ces deux situations. Ces 
tableaux montrent que la concordance entre vétérinaires du degré de sédation est plus grande dans 
la situation n°1 que dans la situation n°2. En effet, les seules différences entre les deux tableaux, 
exprimées en gras et soulignées, sont les suivantes. Dans la situation n°1, 8 sédations sont jugées 
« modérées » par le vétérinaire 1 et « importantes » par le vétérinaire 2 (ce qui n’est pas très 
discordant), et 1 seule sédation est jugée « légère » par le vétérinaire 1 et « importante » par le 
vétérinaire 2 (ce qui est très discordant) ; dans la situation n°2, 8 sédations sont jugées « légères » 
par le vétérinaire 1 et « importantes » par le vétérinaire 2 (ce qui est très discordant), et 1 sédation 
est jugée « modérée » par le vétérinaire 1 et « importante » par le vétérinaire 2 (ce qui n’est pas très 
discordant). Par conséquent, d’un point de vue clinique, la situation n°2 présente beaucoup plus de 
degrés de sédation très discordants que la situation n°1 (8 versus 1, respectivement). Mais dans la 
mesure où le caractère est considéré comme nominal avec le calcul du coefficient de concordance 
Kappa classique, il n’y a pas de gradation dans la discordance ; ces deux situations sont de la même 
façon non concordantes, et fournissent par conséquent des valeurs quasi identiques du Kappa 
(respectivement de +0,53 et +0,51, pour les situations n°1 et n°2). 

Tableau 7.1. Degré de sédation évalué par deux vétérinaires sur 56 chats (situation n°1). 

  Degré de sédation, vét. n°1  

    Absente Légère Modérée Importante Total 

Degré de 
sédation, 
vét. n°2 

Absente 6 2 0 0 8 

Légère 1 14 4 0 19 

Modérée 0 1 2 2 5 

Importante 0 1 8 15 21 

 Total 7 18 14 17 56 

Tableau 7.2. Degré de sédation évalué par deux vétérinaires sur 56 chats (situation n°2). 

  Degré de sédation, vét. n°1  

    Absente Légère Modérée Importante Total 

Degré de 
sédation, 
vét. n°2 

Absente 6 2 0 0 8 

Légère 1 14 4 0 19 

Modérée 0 1 2 2 5 

Importante 0 8 1 15 24 

 Total 7 25 7 17 56 
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Une solution face à ce « paradoxe » (qui n’en est pas un si l’on a en tête que le coefficient de 
concordance Kappa classique considère le caractère qualitatif comme un caractère qualitatif 
nominal) est de regrouper, par exemple, les sédations « absentes » et « légères » ensemble, puis les 
« modérées » et « importantes » ensemble. 

Les tableaux 8.1 et 8.2 fournissent les nouvelles répartitions, pour respectivement les situations n°1 
et n°2. 

Tableau 8.1. Caractère qualitatif ordinal du tableau 7.1 rendu binaire. 

  Degré de sédation, vét. 1  

    Absente, légère Modérée, importante Total 

Degré de 
sédation, vét. 2 

Absente, légère 23 4 27 

Modérée, importante 2 27 29 

 Total 25 31 56 

Tableau 8.2. Caractère qualitatif ordinal du tableau 7.2 rendu binaire. 

  Degré de sédation, vét. 1  

    Absente, légère Modérée, importante Total 

Degré de 
sédation, vét. 2 

Absente, légère 23 4 27 

Modérée, importante 9 20 29 

 Total 32 24 56 

Dans la situation n°1 en regroupant les degrés de sédation (tableau 8.1), la valeur du coefficient de 
concordance Kappa est de +0,78. Dans la situation n°2 en regroupant les degrés de sédation (tableau 
8.2), la valeur du coefficient de concordance Kappa est de +0,54, valeur bien inférieure à celle de la 
situation n°1, ce qui redevient cohérent avec les observations cliniques (plus grande concordance 
clinique entre vétérinaires dans la situation n°1 que dans la situation n°2). 

Une autre solution consiste à calculer un coefficient Kappa pondéré qui permet de prendre en 
compte l’ordre des classes dans les calculs (Cohen, 1968; Sim and Wright, 2005). La pondération va 
pénaliser le coefficient de concordance Kappa (l’éloigner de la valeur +1 en le rapprochant de 0) 
d’autant plus que les discordances sont importantes (éléments discordants loin de la diagonale ; cf. 
valeur de « 8 » dans le tableau 7.2). Deux types de pondérations sont les plus fréquemment utilisés : 
la pondération linéaire et la pondération quadratique. La pondération consiste à affecter un poids 
aux éléments hors de la diagonale (éléments discordants) d’autant plus importante (linéairement ou 
quadratiquement, en fonction du type de pondération) que l’on s’éloigne de cette diagonale. La 
pondération quadratique pénalise moins le coefficient de concordance Kappa pour de petits écarts 
de concordance (relativement au nombre total de classes) que la pondération linéaire ; elle pénalise 
plus le coefficient de concordance Kappa pour de grands écarts de concordance (relativement au 
nombre total de classes) que la pondération linéaire. Tout dépend donc si vous souhaitez peu 

pénaliser les petits écarts et beaucoup les grands écarts ( choix de la pondération quadratique) ou 

pénaliser de façon homogènes les écarts ( pondération linéaire). Cependant, compte tenu du fait 
que la valeur du coefficient de concordance Kappa pondéré dépend du nombre de catégories 
davantage avec une pondération quadratique qu’avec une pondération linéaire (Brenner and 
Kliebsch, 1996), la pondération linéaire devrait être préférentiellement utilisée, surtout si le nombre 
de catégories est important. Mais la littérature n’est quand même pas claire sur ce dernier point (Sim 
and Wright, 2005) ! Enfin, il est à noter que des limites dans l’utilisation du coefficient Kappa pondéré 
ont été décrites dans l’article et Graham et Jackson de 1993 (Graham and Jackson, 1993). 

En reprenant les tableaux 7.1 et 7.2, les valeurs du coefficient Kappa pondéré linéairement sont 
+0,70 et +0,60 respectivement pour les situations n°1 et n°2 ; elles sont de +0,83 et +0,68 en utilisant 
la pondération quadratique respectivement pour les situations n°1 et n°2. Que ce soit en utilisant la 
pondération linéaire ou quadratique, les résultats sont cohérents avec les observations cliniques 
(coefficients de concordance Kappa supérieurs pour la situation n°1 par rapport à la situation n°2). 
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IV. Concordance entre deux séries de mesures quantitatives 

A. Introduction 

Tout d’abord, la situation où les deux séries de mesures quantitatives ne sont pas exprimées dans la 
même unité et/ou ne sont a priori pas censées fournir les mêmes valeurs (par exemple, la 
concentration en cortisol en nmol/l, entre la concentration salivaire et la concentration plasmatique) 
ne sera pas traitée dans ce tutoriel. En effet, cette situation ne correspond pas au cadre strict de la 
répétabilité/reproductibilité/concordance de méthodes de mesure. Dans cette situation, la question 
sera de savoir si les deux séries sont corrélées. Dans cette situation qui, je le répète, n’entre dans 
aucun des contextes de répétabilité/reproductibilité/concordance, il faudra calculer un coefficient de 
corrélation (Pearson ou Spearman).  

Il existe des méthodes numériques et des méthodes graphiques pour évaluer la 
répétabilité/reproductibilité d’une méthode de mesure, ou la concordance entre deux méthodes de 
mesure, lorsque le caractère est quantitatif. La méthode numérique présentée ici est le coefficient 
de concordance de Lin. Les méthodes graphiques quant à elles représentent graphiquement la 
concordance ; elles permettent d’interpréter cliniquement la concordance de deux séries de 
mesures. Ces dernières peuvent ainsi nuancer, infirmer, ou bien au contraire confirmer le niveau de 
concordance quantifié par les méthodes numériques. La méthode graphique présentée ici est la 
méthode de Bland et Altman.  

Pour illustrer le coefficient de concordance de Lin, j’utiliserai l’exemple de l’évaluation de la 
concordance entre deux méthodes de mesure de la concentration plasmatique en créatinine (Ccreat) 
chez le chien, à partir de 15 prélèvements sanguins (1 prélèvement par chien). Pour illustrer la 
méthode de Bland et Altman, j’utiliserai l’exemple de l’évaluation de la reproductibilité inter-
opérateurs de la mesure de deux dimensions de la rate de Gris du Gabon à partir de clichés 
radiographiques.  

B. Quantification numérique de la concordance de deux séries de mesures 

Les méthodes numériques que l’on rencontre dans la littérature permettant a priori de quantifier la 
concordance entre deux séries de mesures quantitatives sont les suivantes : le coefficient de 
variation, les coefficients de corrélation de Pearson et de Spearman, les comparaisons de séries 
appariées avec le test de Student, l’analyse des moindres carrés en traçant une droite d’équation y = 
a.x + b (en testant a et b), le coefficient de corrélation intraclasse, et le coefficient de concordance de 
Lin (Lin, 1989). 

1. Le coefficient de variation 

Le coefficient de variation est un indicateur qui quantifie la part de la variabilité d’un caractère 
quantitatif mesuré plusieurs fois rapportée à la moyenne de ce caractère calculée à partir de ces 
mêmes mesures : 

𝐶𝑉 =
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑀𝑒𝑎𝑛
 

Certains chercheurs tiennent le raisonnement suivant : si, après avoir mesuré N fois un individu, le CV 
calculé sur ces N mesures est faible (< 10%), alors la méthode de mesure peut être considérée 
comme répétable. Cette interprétation du CV doit être cependant prise avec beaucoup de 
précautions. 

Voici tout d’abord quelques rappels de statistique de base. Supposons un caractère quantitatif 
suivant parfaitement une loi normale, centrée sur la moyenne M calculée dans l’échantillon, et 
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d’écart-type2 SD calculé lui aussi dans l’échantillon. Alors, on peut dire qu’environ 2/3 des individus 
de l’échantillon3 ont une valeur de ce caractère comprise entre M-SD et M+SD (cf. figure ci-dessous). 

 

Par conséquent, si la valeur du CV = 10%, cela signifie qu’environ 2/3 des mesures ont une valeur 
comprise entre M-0,10xM et M+0,10xM, soit dans l’intervalle {M ± 10% de M}. Cela veut donc aussi 
dire qu’environ 1/3 des mesures ont une valeur à l’extérieur de cet intervalle. Peut-on considérer 
que ce « 1/3 » est une faible proportion ?... Non. Par conséquent, une valeur de CV < 10% n’indique 
pas forcément que les N valeurs mesurées sur un individu sont proches les unes des autres. 

Deuxième problème. On ne travaille que sur un seul individu (dont la moyenne des valeurs de 
chaque mesure effectuée est M). Mais quelle est la représentativité de cet individu vis-à-vis des 
individus de la population cible ? La valeur du CV est donc propre à l’individu. Un individu a sa propre 
moyenne et son propre écart-type. Est-il possible de généraliser cette valeur de CV à l’ensemble des 
individus, pour pouvoir dire que la méthode de mesure est répétable ?... C’est probablement difficile 
à faire. 

Enfin, la valeur de CV dépend de M. Pour une autre valeur de M, à écart-type constant, la valeur de 
CV sera différente. Dans ces conditions, il est difficile de généraliser en disant que la méthode est 
répétable avec une faible valeur de CV. Plus d’informations sur les limites de l’interprétation du CV 
peuvent être trouvées dans l’article de Lachin (Lachin, 2004). 

2. Les coefficients de corrélation 

Un coefficient de corrélation quantifie l’association entre deux variables quantitatives. Si ces deux 
variables quantitatives suivent une loi normale, alors le coefficient de corrélation de Pearson peut 
être utilisé ; si ce n’est pas le cas, le coefficient de corrélation de Spearman peut être utilisé. Le 
coefficient de corrélation varie entre -1 et +1. 

La valeur absolue d’un coefficient de corrélation égale à 1 signifie qu’il existe une association parfaite 
entre les deux variables (soient X et Y ces deux variables). Qu’est-ce qu’une association entre X et Y 
parfaite? C’est lorsque les points d’abscisse X et d’ordonnée Y sont tous sur une même droite, quelle 
que soit la pente de la droite (à part la pente nulle). La valeur absolue d’un coefficient de corrélation 
est d’autant plus loin de 1 et proche de 0 que les points sont éloignés de la droite de régression 
passant par ces points (celles dressées de telle façon à ce que les écarts entre les points et la droite 
soient les plus faibles possibles).  

Certains chercheurs tiennent le raisonnement suivant : si le coefficient de corrélation quantifiant 
l’association entre deux séries de mesures est très proche de +1, alors elles sont très concordantes. 

                                                           
2
 « Standard Deviation » en anglais 

3
 68% pour être exact 
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Pour illustrer la raison pour laquelle ce raisonnement est faux (une valeur d’un coefficient de 
corrélation très proche de +1 ne signifie pas que les deux séries de mesures sont très concordantes), 
je vais utiliser l’exemple ci-dessous. 

Supposons que l’on ait 5 méthodes de mesure pour mesurer la concentration en créatinine Ccreat chez 
le chien : une méthode de référence (M_REF) et quatre méthodes (M1, M2, M3, et M4) dont on 
voudrait savoir si elles donnent des résultats concordants avec la méthode de référence (cf. tableau 
9).  

La figure 2 représente les mesures de Ccreat effectuées sur les 15 prélèvements sanguins, avec en 
abscisse la valeur de Ccreat mesurée par la méthode de référence, et en ordonnée la valeur de Ccreat 
pour les mêmes prélèvements mesurée par M1 et M2. La droite à 45° représente le fait que si les 
méthodes M1 et M2 donnaient des valeurs de Ccreat identiques à la méthode de référence, alors les 
cercles pleins (M1) et les cercles vides (M2) devraient se trouver sur cette droite. Cette droite à 45° 
représente donc la concordance parfaite avec la méthode de référence M_REF.  

Tableau 9. Valeurs de la concentration plasmatique en créatinine (en mg/dl) mesurées par 5 méthodes de 
mesure (la méthode de référence M_REF, et les quatre méthodes M1, M2, M3, et M4) à partir de 15 
prélèvements sanguins de chiens. 

N° du chien M_REF M1 M2 M3 M4 

1 0,50 0,81 0,47 0,61 0,56 

2 0,55 0,81 0,62 0,73 0,61 

3 0,60 0,92 0,75 0,81 0,35 

4 0,65 0,99 0,84 0,77 0,84 

5 0,70 0,99 0,98 0,76 0,52 

6 0,75 1,09 1,02 0,95 0,97 

7 0,80 1,09 1,19 0,97 0,83 

8 0,85 1,12 1,24 0,97 1,13 

9 0,90 1,23 1,36 1,01 0,86 

10 0,95 1,23 1,48 1,14 1,08 

11 1,00 1,27 1,57 1,2 0,76 

12 1,05 1,35 1,71 1,33 1,06 

13 1,10 1,39 1,77 1,29 1,35 

14 1,15 1,43 1,95 1,26 1,14 

15 1,20 1,49 2,02 1,4 1,22 
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Figure 2. Représentation graphique des concentrations plasmatiques en créatinine (Ccreat, en mg/dl) 
mesurées sur 15 prélèvements sanguins de chiens, avec en abscisse la valeur de Ccreat mesurée par la 
méthode de référence. En ordonnée se trouve la valeur de Ccreat mesurée par les méthodes M1 et M2. La 
droite en trait plein est celle à 45° ; elle représente la concordance parfaite avec la méthode de référence. 

A l’aide de la figure 2, on se rend aisément compte que les deux méthodes M1 et M2 ne fournissent 
pas des résultats concordants avec la méthode de référence (les points sont loin de la droite de 
concordance parfaite à 45°). Pourtant, si l’on calcule le coefficient de corrélation de Pearson 
quantifiant la corrélation entre les mesures effectuées avec la méthode de référence et celles avec 
M1, on obtient une valeur de 0,99 ; le coefficient de corrélation de Pearson est égal à 1,00 pour la 
corrélation entre les mesures effectuées avec M2 et celles effectuées avec la méthode de référence4. 
Par conséquent, si l’on se limitait au calcul du coefficient de corrélation de Pearson, on conclurait 
totalement à tort que, dans la mesure où la corrélation entre mesures est (presque) parfaite, les 
méthodes M1 et M_REF ou les méthodes M2 et M_REF sont totalement équivalentes, et donc 
parfaitement interchangeables ! (Ce qui est bien entendu faux au vu de la figure 2.)  

Pour information, la raisonnement qui consiste à tester le coefficient b dans une droite de régression 
linéaire dont la formule serait M_Ref = a + b.M_1, puis à dire que, puisque b est significativement 
différent de 0, cela signifie que la méthode de référence est concordante à la méthode M1, est basé 
sur la même erreur de raisonnement que celui sur le coefficient de corrélation. 

En conclusion, ni les coefficients de corrélation, ni les droites de régression linéaire ne quantifient la 
concordance de deux séries de mesures. 

                                                           
4
 Rappelons que la valeur maximale pour un coefficient de corrélation est égale à 1,00, indiquant une corrélation parfaite 

entre les deux variables quantitatives.  
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3. La comparaison statistique des deux séries appariées à l’aide d’un test de Student  

Certains chercheurs (pas forcément les mêmes que les précédents ) tiennent le raisonnement 
suivant : si la moyenne de la concentration en créatine mesurée avec la méthode de référence n’est 
pas significativement différente de la moyenne de la concentration en créatinine mesurée avec la 
méthode M1 (ou M2)5, alors les deux méthodes peuvent être considérées comme concordantes. Ce 
raisonnement est faux pour deux raisons. La première, l’acceptation de l’hypothèse nulle dans un 
test statistique (lorsque p > 0,05) est assortie d’un risque d’erreur de 2ème espèce β dont la valeur est 
inconnue (puisqu’elle dépend de la vraie différence de moyennes entre les deux populations 
comparées). Ainsi, il n’est pas question d’accepter avec force l’hypothèse nulle (« les deux moyennes 
ne sont pas significativement différentes, donc elles sont égales dans la population, donc les deux 
méthodes peuvent être considérées comme concordantes »). L’acceptation de l’hypothèse nulle ne 
prouve rien : ni qu’elle est vraie, ni qu’elle est fausse. Deuxième raison, les deux moyennes peuvent 
être égales avec deux séries complètement discordantes. L’exemple ci-dessous le prouve : les trois 
individus mesurés n’ont pas la même valeur d’une série à l’autre, et pourtant, la moyenne de la série 
n°1 est égale à celle de la série n°2 (toutes deux égales à 30). 

N° du chien Série n°1 Série n°2 

1 20 40 

2 40 10 

3 30 40 

4. Le coefficient de concordance de Lin  

Nous venons donc de voir que ni le coefficient de corrélation, ni le coefficient directeur d’une droite 
de régression, ni la comparaison statistique des deux moyennes des séries ne permettent de 
correctement évaluer la concordance de deux séries de mesures. L’une des méthodes numériques 
préconisées est celle du calcul du coefficient de concordance de Lin (Barnhart et al., 2002; Lin, 1989). 

Le coefficient de concordance de Lin est un coefficient allant de -1 à +1, où les valeurs de -1, 0, et +1 
signifient respectivement une discordance parfaite, une concordance nulle, et une concordance 
parfaite. De façon simple, le coefficient de concordance de Lin quantifie les écarts entre les points 
d’abscisse la série n°1 et d’ordonnée la série n°2 et la droite à 45° représentant la concordance 
parfaite (cf. figure 2). 

La formule du coefficient de concordance de Lin est la suivante (Lin, 1989) : 

 

Avec : 

ρC = coefficient de concordance de Lin 

ρ = coefficient de corrélation de Pearson 

                                                           
5
 En utilisant le test de Student pour séries appariées. 
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Cb = un coefficient dépendant de l’écart de variabilité du caractère quantitatif entre les deux séries, 
et de l’écart de moyennes entre les deux séries. Ce coefficient Cb est compris entre 0 et +1. Il 
quantifie (de façon inverse) l’écart entre la droite de régression estimée à partir des deux séries de 
mesures et la droite à 45°. Ce coefficient vaut « 1 » si la droite de régression est identique à la droite 
à 45° ; plus l’écart entre la droite de régression et la droite à 45° augmente, plus Cb se rapproche de 
« 0 ».  

Cette formule nous permet déjà de faire la remarque suivante : le coefficient de concordance de Lin 
ne peut pas être supérieur au coefficient de corrélation de Pearson (puisque Cb ≤ 1). 

Si l’on reprend la figure 2, on peut voir que les points sont éloignés de la droite à 45°. Ces écarts à la 
droite à 45° se traduisent par des valeurs du coefficient de concordance de Lin bien inférieures à 1, 
traduisant une mauvaise concordance entre la méthode de référence et les méthodes M1 ou M2 : 
respectivement 0,52 (contre 0,99 pour le coefficient de corrélation de Pearson) et 0,47 (contre 1,00 
pour le coefficient de corrélation de Pearson).  

Introduisons désormais les notions de précision et d’exactitude de la concordance. Le coefficient de 
corrélation de Pearson quantifie la relation linéaire qui existe entre les deux séries de mesures. Si les 
mesures observées s’éloignent de part et d’autre de la droite de régression estimée à partir des deux 
séries de mesures, on va dire qu’il y a un manque de « précision » autour de cette droite de 
régression (on parle de manque de précision de la concordance, et ce manque est quantifié, de façon 
inverse, par le coefficient de corrélation de Pearson) ; dans ce cas, le coefficient de corrélation de 
Pearson se rapproche de « 0 ». Maintenant, si la droite de régression estimée à partir des deux séries 
de mesures est éloignée de la droite à 45° représentant la concordance parfaite, on va dire qu’il y a 
un manque d’ « exactitude » autour de la droite à 45° (on parle de manque d’exactitude de la 
concordance, et ce manque est quantifié, de façon inverse, par le coefficient Cb) ; dans ce cas, le 
coefficient Cb se rapproche de « 0 ». Ainsi, la valeur du coefficient de concordance de Lin est 
pénalisée tout autant par un manque de précision de la concordance que par un manque 
d’exactitude de la concordance (Lin, 2000).  

Il peut être intéressant de calculer la part du manque de précision et celle du manque d’exactitude de 
la concordance, quand on observe un coefficient de concordance de Lin éloigné de « 1 ». Les 
formules ci-dessous permettent de calculer la part (en %) du manque de précision et celle du 
manque d’exactitude dans le fait que le coefficient de concordance de Lin est éloigné de « 1 ». 

Part (en %) du manque de précision = 
(1−𝜌)

(1−𝜌)+(1−𝐶𝑏)
 

Part (en %) du manque d’exactitude = 
(1−𝐶𝑏)

(1−𝜌)+(1−𝐶𝑏)
 

Les figures 3.a et 3.b ci-dessous sont une copie d’écran des informations que fournit le fichier Excel 
calculant le coefficient de corrélation de Pearson, le coefficient Cb, et le coefficient de concordance 
de Lin assorti de son intervalle de confiance à 95%, pour quantifier la concordance entre la série de 
mesures avec la méthode de référence M_REF (S1, colonne A) et la série de mesures avec la 
méthode M3 (S2, colonne B dans la figure 3.a) ou la série de mesures avec la méthode M4 (S2, 
colonne B dans la figure 3.b). Les valeurs de ces séries de mesures avec les méthodes M3 et M4 se 
retrouvent aussi dans le tableau 9. 
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Figure 3.a. Valeurs du coefficient de corrélation de Pearson, de celle de Cb, et de celle du coefficient de 
concordance de Lin (avec son intervalle de confiance à 95%) correspondant aux concentrations de la 
créatinine de 15 chiens évaluées par les méthodes M_REF et M3 (cf. tableau 9). 

Sur la figure 3.a, on peut lire la valeur du coefficient de corrélation de Pearson (0,976), celle du 
coefficient Cb (0,802), et le coefficient de concordance de Lin (0,783 = 0,976x0,802). La droite bleue 
représente la droite de régression passant par les points, et la droite jaune représente la droite à 45° 
(les points bleus auraient dû être sur la droite jaune s’il y avait une concordance parfaite entre la 
méthode M_REF et la méthode M3).  

 

Figure 3.b. Valeurs du coefficient de corrélation de Pearson, de celle de Cb, et de celle du coefficient de 
concordance de Lin (avec son intervalle de confiance à 95%) correspondant aux concentrations de la 
créatinine de 15 chiens évaluées par les méthodes M_REF et M4 (cf. tableau 9). 

Sur la figure 3.b, on peut lire la valeur du coefficient de corrélation de Pearson (0,816), celle du 
coefficient Cb (0,961), et le coefficient de concordance de Lin (0,784 = 0,816x0,961).  

Cherchons maintenant à identifier la cause d’un coefficient de concordance de Lin éloigné de « 1 », 
que ce soit dans l’évaluation de la concordance des méthodes M_REF et M3 ou M_REF et M4 : s’agit-
il plutôt d’un manque de précision de la concordance, ou bien d’un manque d’exactitude de la 
concordance ?  
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Concernant la concordance entre les méthodes M_REF et M3, la part du manque de précision est de 

(1-0,976)/((1-0,976)+(1-0,802))  11%, et la part du manque d’exactitude est de (1-0,802)/((1-

0,976)+(1-0,802))  89%. Ces deux valeurs sont présentées dans la feuille Excel, sous les valeurs de 
l’intervalle de confiance du coefficient de concordance de Lin. Ainsi, le manque de concordance entre 
la méthode de référence et la méthode M3 provient bien davantage d’un manque d’exactitude (89%) 
que d’un manque de précision (11%). La droite de régression (en bleu) étant au dessus de la droite à 
45° (en jaune), cela indique que ce manque d’exactitude est une sur-estimation de la méthode M3 
par rapport à la méthode de référence sur toute la plage des valeurs, qu’il faudrait donc corriger.  

Concernant la concordance entre les méthodes M_REF et M4, la part du manque de précision est de 

(1-0,816)/((1-0,816)+(1-0,961))  82%, et la part du manque d’exactitude est de (1-0,961)/((1-

0,816)+(1-0,961))  18%. Ainsi, le manque de concordance entre la méthode de référence et la 
méthode M4 provient bien davantage d’un manque de précision (82%) que d’un manque 
d’exactitude (18%). Pour améliorer la concordance entre la méthode de référence et la méthode M4, 
il faudrait réduire les erreurs aléatoires, c’est à dire rendre plus précis le protocole de mesure de la 
méthode M4.  

En résumé, la valeur de ces deux parts (part du manque de précision et part du manque d’exactitude) 
permet de prioriser les actions pour améliorer la concordance entre les deux séries de mesures : 
améliorer la précision (réduire les erreurs aléatoires entre les deux séries) et/ou améliorer 
l’exactitude (réduire les erreurs systématiques entre les deux séries de mesures). Pour savoir 
comment réduire les erreurs systématiques, il est indispensable de comparer la droite de régression 
à la droite à 45°. C’est cet écart entre les deux droites qui vous guidera dans les mesures correctives à 
apporter. 

L’interprétation de la valeur du coefficient de concordance de Lin est identique à celle du coefficient 
de concordance Kappa. Ainsi, nous pouvons utiliser la classification subjective de Landis et Koch pour 
dire si la concordance est moyenne, bonne, ou excellente (cf. tableau 4) (Donner and Eliasziw, 1987). 
Partik et coll. ont proposé une autre classification, qui est moins souvent reprise dans la littérature, 
mais que je vous présente dans le tableau 10 ci-dessous (Partik et al., 2002). 

Tableau 10. Interprétation des valeurs du coefficient de concordance de Lin (CC Lin) (Partik et al., 2002). 

CC Lin Interprétation 

< 0,50 Inacceptable 

0,51-0,60 Poor 

0,61-0,70 Mediocre 

0,71-0,80 Satisfactory 

0,81-0,90 Fairly good 

0,91-0,95 Very good 

> 0,95 Excellent 

5. Le coefficient de corrélation intraclasse 

Le coefficient de corrélation intraclasse est un autre indicateur pour quantifier la concordance de 
séries de mesures quantitatives (Lee et al., 1989; Muller and Buttner, 1994; Shrout and Fleiss, 1979). 
Cependant, j’ai choisi de ne pas présenter cet indicateur car (1) de nombreux ICC existent et le choix 
de l’un vis-à-vis des autres peut être difficile, (2) ils nécessitent des calculs statistiques plus 
compliqués que ceux du coefficient de concordance de Lin (qui lui est calculable à partir d’un fichier 
Excel), et (3) les valeurs de ces deux coefficients sont très proches (Carrasco and Tover, 2003; Chen 
and Barnhart, 2008; Nickerson, 1997). 
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6. « Reliability » versus « agreement » 

Les articles suivants présentent en détails la distinction entre « reliability » et « agreement » (Bartlett 
and Frost, 2008; de Vet et al., 2006; Kottner and Streiner, 2011). Une méthode de mesure a une 
bonne « reliability » si elle est capable de correctement distinguer deux individus, malgré l’erreur de 
mesure (erreur systématique6 + erreur aléatoire). Une méthode de mesure a un bon « agreement » si 
elle est capable de fournir deux fois la même valeur chez un individu mesuré deux fois, 
indépendamment des valeurs des individus.  

Le coefficient de concordance de Lin ainsi que le coefficient de corrélation intraclasse quantifient 
tous les deux davantage la « reliability » plutôt que l’ « agreement » (de Vet et al., 2006). En effet, ces 
deux coefficients sont proportionnels au ratio hétérogénéité individuelle / erreur de mesure. Plus ce 
ratio est élevé, moins le bruit dû à l’erreur de mesure perturbe la distinction entre deux individus, et 
donc plus les coefficients de concordance de Lin et de corrélation intraclasse seront proches de 1.  

 

Figure 4. Illustration du fait que le coefficient de concordance de Lin quantifie davantage la « reliability » que 
l’ « agreement ». Dans les deux situations, l’erreur systématique est la même (la série 2 sur-estime la série 1 
de la même quantité en moyenne), avec des erreurs aléatoires comparables, mais puisque l’hétérogénéité 
inter-individuelle est plus élevée sur la figure de droite que sur la figure de gauche, le coefficient de 
concordance de Lin est plus élevé. Cette situation serait la même avec le calcul du coefficient de corrélation 
intraclasse. 

Par conséquent, quand la valeur du coefficient de concordance de Lin est élevée, il n’y a pas trop de 
questions à se poser, les deux séries sont concordantes. En revanche, quand ce coefficient 
commence à avoir des valeurs considérées comme non satisfaisantes (cf. tableau 4), il devient 
difficile de déterminer la cause de ces faibles valeurs (Atkinson and Nevill, 1997) : l’erreur de mesure 
aléatoire est-elle trop importante, l’erreur systématique est-elle trop importante, ou bien existe-t-il 
une variabilité inter-individuelle trop faible au regard de l’erreur de mesure ?  

Cette considération ne doit pas empêcher le calcul du coefficient de concordance de Lin dans la 
validation de la méthode de mesure, mais le point évoqué ci-dessus doit être gardé en mémoire au 
moment de l’interprétation de faibles valeurs du coefficient de concordance de Lin.  

                                                           
6
 L’erreur systématique est celle qui correspond à une sur-estimation (ou sous-estimation) systématique de la série n°2 par 

rapport à la série n°1 (notamment dans le cas de reproductibilité ou de concordance entre deux méthodes de mesures).  
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La solution que préconise les différents auteurs ayant relevé cette distinction entre « reliability » et 
« agreement » pour vraiment quantifier l’agreement est d’utiliser la méthode graphique de Bland et 
Altman. 

C. Quantification graphique de la concordance de deux séries de mesures à l’aide 
de la méthode de Bland et Altman 

1. Introduction 

Comme nous venons de le voir dans l’illustration de partie précédente, deux valeurs de coefficient de 
concordance de Lin similaires peuvent traduire des situations de non concordance assez différentes : 
la méthode de mesure M1 sur-estimait systématiquement la Ccreat de 0,3 mg/dl, tandis que la 
méthode de mesure M2 sur-estimait la Ccreat de façon proportionnelle à la valeur réelle de Ccreat 
(figure 2), bien que conduisant à des valeurs de coefficient de concordance de Lin assez proches (0,52 
et 0,47). C’est la limite des indicateurs numériques (une même valeur d’un indicateur n’est pas 
forcément le reflet d’une même situation clinique). La méthode graphique de Bland et Altman est 
une méthode « clinique » d’évaluation de la concordance entre deux séries de mesures, car les 
critères de concordance sont des critères « cliniques », fixés a priori par l’investigateur (alors que le 
coefficient de concordance de Lin est un critère « statistique » – cf. tableaux 4 et 10). Un excellent 
exemple d’utilisation de la méthode de Bland et Altman pour évaluer cliniquement la répétabilité 
d’une méthode de mesure se trouve dans l’article de Bakker et al. (Bakker et al., 1999). 

Pour présenter la méthode de Bland et Altman, je vais fortement m’inspirer de la thèse d’exercice 
vétérinaire du Dr C Boyer, dirigée par le Dr M Huynh, en utilisant les données recueillies pour la thèse 
(modifiées pour des raisons pédagogiques). 

2. Présentation de la méthode graphique de Bland et Altman 

La méthode graphique de Bland et Altman repose sur la définition même de la concordance entre 
deux séries de mesures (Bland and Altman, 1986). Elles sont concordantes si l’une ne sur-estime ou 
ne sous-estime pas l’autre de façon trop importante, et si les écarts entre les deux séries pour 
chaque individu mesuré (deux fois) ne sont pas trop importants (cf. figure 5). Vous vous rendez 
compte d’emblée le caractère subjectif de la méthode, avec l’expression « pas important(e) ». Ca va 
être en effet à l’investigateur de l’étude de fixer a priori ce qu’il juge comme « important ».  
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Figure 5. Illustration de deux critères de concordance dans la méthode de Bland et Altman : l’écart moyen 
entre la série de mesures n°2 et la série de mesures n°1 (écart entre la droite rouge en trait fin et la droite à 
45°), et l’ensemble des écarts entre les deux séries de mesures.  

Le graphique de Bland et Altman est composé de trois éléments : des points représentant les 
mesures des individus (il y a autant de points que d’individus mesurés deux fois), une droite centrale, 
et deux droites « extérieures » (Bland and Altman, 1999). La figure 6 ci-dessous est issue de l’article 
de Voyvoda et coll. (Voyvoda and Erdogan, 2010), dont l’objectif était de quantifier la concordance 
de deux méthodes de mesure de la concentration en corps cétoniques (BHBA) chez la vache : la 
méthode « Laboratory » (série n°1) et la méthode « Hand-Held meter » (série n°2). 

 

Figure 6. Graphique de Bland et Altman issue de l’article de Voyvoda et coll. (Voyvoda and Erdogan, 2010). Le 
point entouré correspond à une vache mesurée deux fois (voir texte pour plus d’explications). 
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Dans le graphique de Bland et Altman, l’axe des abscisses est la moyenne des mesures des deux 
séries, et l’axe des ordonnées est la différence entre les mesures des deux séries (la série n°2 – la 

série n°1). Le point entouré sur la figure 6 a pour abscisse  1968 mol/L et pour ordonnée  -106 

mol/L. Cela signifie que, pour cette vache-là, la moyenne de valeurs de BHBA mesurée par la 

méthode « Laboratory » et par la méthode « Hand-Held meter » est égale à 1968 mol/L, et que la 

différence entre les deux valeurs est de -106 mol/L. On en déduit les deux valeurs pour cette vache-

là7 : la valeur de la concentration en BHBA avec la méthode « Laboratory » était de 2021 mol/L, et 

celle avec la méthode « Hand-Held meter » était de 1915 mol/L. Ainsi, on peut se rendre compte 
que plus le point est éloigné de l’axe des abscisses (appelé « Identity » sur la figure 6), plus l’écart 
entre la série n°1 et la série n°2 pour l’individu correspondant est important, que ce soit une sur-
estimation de la série n°2 par rapport à la série n°1 (point au dessus de l’axe des abscisses) ou une 
sous-estimation (point au dessous de l’axe des abscisses). 

La droite centrale représente le « biais » (terminologie employée dans l’article de Bland et Altman8) : 
la moyenne des écarts entre les deux séries. Sur la figure 6, on peut lire que le « biais » vaut 36,7 

mol/L. Ainsi, comme indiqué par les auteurs dans la discussion leur article (cf. ci-dessous), la 
méthode de mesure « Hand-held meter » de la concentration en BHBA sur-estime, en moyenne, la 

méthode de mesure « Laboratory » de 36,7 mol/L : 

 

Les deux droites « extérieures » représentent les limites d’agrément (« limits of agreement ») 

inférieure et supérieure. Sur la figure 6, on peut lire qu’elles valent -224,7 mol/L et +298,1 mol/L. 
L’interprétation de ces valeurs est la suivante : si les écarts entre les deux séries de mesures suivent 
une loi parfaitement normale9, 95% des écarts entre les mesures réalisées par la 2ème méthode et 

celles réalisées par la 1ère méthode sont à l’intérieur de l’intervalle {-224,7 mol/L ; +298,1 mol/L}. 
Ce « 95% des écarts » doit être compris de la façon suivante : tous les écarts à part les quelques (5%) 
les plus extrêmes.  

3. Calculs pour dresser un graphique de Bland et Altman 

Tout d’abord, première remarque avant de vous présenter les calculs pour dresser un graphique de 
Bland et Altman : les calculs sont basés sur l’hypothèse (très souvent vérifiée) que les écarts entre les 
deux séries de mesures suivent une loi parfaitement normale. 

Comme nous l’avons vu sur la figure 6, en plus des deux séries de mesures nous avons besoin de 
créer deux variables supplémentaires : la variable valant la moyenne des deux valeurs (une pour la 
série n°1 et une pour la série n°2) pour chaque individu (variable « MOYENNES »), et la variable 
valant la différence des deux valeurs pour chaque individu (variable « ECARTS »). Les points du 
graphique de Bland et Altman seront les points d’abscisse MOYENNES et d’ordonnée ECARTS, chaque 
point représentant un individu mesuré deux fois.  

                                                           
7
 En résolvant les deux équations à deux inconnues ;-) 

8
 Je ne défends pas cette terminologie, car un « biais » est un écart systématique entre une estimation et la valeur 

correspondante dans la population que l’on vise (par exemple, l’écart systématique entre l’estimation d’un taux de 
prévalence d’une maladie dans un échantillon et la valeur de ce taux de prévalence dans la population cible). 

9
 C’est une hypothèse que l’on fera toujours pour interpréter un graphique de Bland et Altman, et que l’on pourrait 

néanmoins systématiquement vérifier à l’aide d’un histogramme. 
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L’ordonnée de la droite « biais » ( la valeur du « biais ») est la moyenne de la variable ECARTS (soit 
MECARTS cette valeur) calculée sur l’ensemble des individus. Pour calculer les ordonnées des limites 
d’agrément, il est nécessaire de calculer d’abord la « Standard Deviation » de la variable ECARTS sur 
l’ensemble des individus (soit SDECARTS cette valeur). L’ordonnée de la droite représentant la limite 

supérieure d’agrément ( la valeur de la limite supérieure d’agrément) vaut MECARTS + 1,96xSDECARTS 
et celle de la droite représentant la limite inférieure d’agrément vaut MECARTS - 1,96xSDECARTS. Ainsi, 
95% des écarts sont compris dans l’intervalle {MECARTS ± 1,96xSDECARTS}. Si vous commencez à regarder 
dans vos données s’il y a effectivement 95% des écarts compris dans cet intervalle calculé, vous avez 
de bonnes chances de ne pas en trouver 95%, mais un peu plus ou un peu moins. Ne vous affolez 
pas, c’est parce que vos écarts entre les deux séries de mesures ne suivent pas une loi parfaitement 
normale. Dans le doute, n’hésitez pas à dresser un histogramme de l’ensemble des écarts entre les 
deux séries de mesures. 

4. Présentation des données pour les exemples 

L’un des objectifs du travail de la thèse vétérinaire du Dr C Boyer était d’évaluer la reproductibilité 
inter-opérateurs d’un protocole de mesure de dimensions de la rate du Gris du Gabon, à partir de 
clichés radiographiques. Deux opérateurs ont effectué les mesures : le Dr M Huynh (MH) et le Dr C 
Boyer (CB). Les dimensions de la rate sur lesquelles nous allons nous focaliser pour ce tutoriel 
sont (cf. figure 7) : 

- La hauteur dorso-ventrale maximale du bréchet perpendiculaire à la carène ventrale du bréchet, en 
mm (HDV) ; 

- La hauteur maximale de la cavité coelomique en passant par le centre de la rate, en mm (HCC). 

 

Figure 7. Radiographie d’un Gris du Gabon mettant en évidence les deux mesures qui vont être traitées dans 
ce tutoriel : HDV (hauteur dorso-ventrale maximale du bréchet) et HCC (hauteur maximale de la cavité 
coelomique). 

HDV 

HCC 
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Les mesures de HDV et HCC ont été réalisées par MH et par CB sur 41 Gris du Gabon (chaque cliché 
radiographique d’un Gris du Gabon a été évalué par MH et par CB ; le cliché radiographique est donc 
l’ « individu »). La figure ci-dessous présente un extrait des mesures réalisées par les deux opérateurs 
pour chacun des 41 Gris du Gabon. 

 

Figure 8. Extraits des données recueillies par CB pour sa thèse vétérinaire. « CB » pour l’opérateur C Boyer, et 
« MH » pour l’opérateur M Huynh. « Number » fait référence au numéro d’identifiant unique de chaque Gris 
du Gabon évalué. La figure présente les données des 17 premiers Gris du Gabon évalués. 

5. Etape indispensable à réaliser avant de dresser un graphique de Bland et Altman 

Avant d’utiliser la méthode graphique de Bland et Altman sur vos données, il est absolument 
indispensable d’avoir une idée a priori des valeurs X et Y dans la phrase suivante, en fonction des 4 
contextes présentés au début de ce tutoriel (cf. tableau 1). Les valeurs de X et Y sont les 2 critères de 
Bland et Altman qu’il faut fixer a priori (c’est-à-dire, avant d’avoir recueilli vos données).  

Contexte n°1 (répétabilité d’une méthode de mesure) : « je considère que la méthode de mesure est 
répétable si (1) en moyenne, la deuxième série de mesures ne sur-estime ou ne sous-estime pas les 
valeurs par rapport à la première série de mesures de plus de X, et si (2) la quasi-totalité des écarts 
(en valeur absolue) entre les deux séries de mesures est inférieure à Y ». Dans ce contexte n°1, il est 
possible que vous ne jugiez pas important le critère X. En revanche, le critère Y est le critère qui doit 
être vérifié pour garantir la répétabilité de votre méthode de mesure.  

Contexte n°2 (reproductibilité inter-opérateurs d’une méthode de mesure) : « je considère que les 
deux opérateurs donnent des valeurs concordantes si (1) en moyenne, l’un ne sur-estime ou ne sous-
estime pas les valeurs par rapport à l’autre opérateur de plus de X, et si (2) la quasi-totalité des écarts 
(en valeur absolue) entre les deux opérateurs est inférieure à Y ».  

Contexte n°3 (reproductibilité spacio-temporelle d’une méthode de mesure) : « je considère que la 
méthode de mesure est reproductible si (1) en moyenne, la deuxième série de mesures ne sur-
estime ou ne sous-estime pas les valeurs par rapport à la première série de mesures de plus de X, et 
si (2) la quasi-totalité des écarts (en valeur absolue) entre les deux séries de mesures est inférieure à 
Y ».  

Contexte n°4 (concordance entre deux méthodes de mesure) : « je considère que les deux méthodes 
de mesure sont concordantes si (1) en moyenne, la deuxième méthode de mesure ne sur-estime ou 
ne sous-estime pas les valeurs par rapport à la première méthode de mesure de plus de X, et si (2) la 
quasi-totalité des écarts (en valeur absolue) entre les deux séries de mesures provenant des deux 
méthodes de mesure est inférieure à Y ».  

La notion de « quasi-totalité des écarts » pour le 2ème critère correspond à « 95% des écarts » dans la 
méthode de Bland et Altman. Mais j’ai volontairement écrit « quasi-totalité des écarts » plutôt que 
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« 95% des écarts » car c’est dans ces termes que vous devez vous poser la question pour fixer la 
valeur de Y. Cette « quasi-totalité » doit être comprise de la façon suivante : « tous les écarts à part 
les quelques écarts les plus extrêmes ». 

Une fois les valeurs X et Y des premier et second critères définies a priori, il faudra vérifier que vos 
données respectent ces critères. Le premier critère fait référence au « biais » de Bland et Altman. 
Ainsi, il faudra vérifier que la moyenne des écarts observée dans l’échantillon (« biais observé ») est 
inférieure ou égale à la valeur X fixée a priori, que l’on peut donc appeler « biais maxi acceptable ». 
Le second critère fait référence à la zone d’agrément, la zone dans laquelle se trouvent 95% des 
écarts, définie par les limites inférieures et supérieures d’agrément. Ainsi, il faudra vérifier que la 
zone d’agrément estimée dans l’échantillon est incluse dans la zone {-Y ; +Y}, que l’on peut appeler 
« zone d’agrément maxi acceptable ». 

Appliquons maintenant tout cela aux données sur les Gris du Gabon. Dans la thèse de CB, les valeurs 
de X et de Y avaient été fixées a priori aux valeurs présentées dans le tableau 11 pour les dimensions 
HDV et HCC. 

Tableau 11. Valeurs des critères de Bland et Altman fixées a priori pour la hauteur dorso-ventrale maximale 
du bréchet (HDV) et la hauteur maximale de la cavité coelomique (HCC) des 41 Gris du Gabon évalués. 

Critères de Bland et Altman HDV HCC 

1
er

 critère, biais maxi acceptable (X) 1 mm 2,5 mm 

2
ème

 critère, zone d’agrément maxi acceptable (±Y) ±2 mm ±5 mm 

L’interprétation des données du tableau 11 pour la colonne HDV est la suivante : CB avait considéré 
que la méthode de mesure de la dimension HDV était reproductible d’un opérateur à l’autre si (1) en 
moyenne, l’un ne sur-estimait ou ne sous-estimait pas les valeurs de HDV par rapport à l’autre 
opérateur de plus de 1 mm (« biais maxi acceptable »), et si (2) la quasi-totalité (95%) des écarts 
entre les deux opérateurs étaient compris dans la zone {-2 mm ; +2 mm}. 

Le tableau 12 ci-dessous présente un extrait des 8 premières données des deux séries de mesures de 
la dimension HDV (la série de 8 mesures par CB et la série de 8 mesures par MH), ainsi que la colonne 
« MOYENNES » (qui est la moyenne, pour chaque Gris du Gabon évalué, de la valeur fournie par CB 
et de celle fournie par MH) et la colonne « ECARTS » (qui est la différence entre la valeur fournie par 
MH et celle fournie par CB). (Comme je l’ai dit précédemment, ce sont ces colonnes « MOYENNES » 
et « ECARTS » qui vont être utilisées pour dresser le graphique de Bland et Altman.) 

Tableau 12. Extrait des valeurs de HDV mesurées (en mm) par CB et par MH. 

N° du Gris du Gabon HDV_CB HDV_MH  MOYENNES  ECARTS 

10658 25 25  25  0 

10687 21 22  21,5  1 

10688 22 22  22  0 

10692 22 22  22  0 

10703 22,5 21  21,75  -1,5 

10718 21 21  21  0 

10721 21 21  21  0 

10747 25 23  24  -2 
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La figure 9 correspond au graphique de Bland et Altman, fourni par le fichier Excel, évaluant la 
concordance inter-opérateurs dans les mesures de HDV.  

 

Figure 9. Graphique de Bland et Altman représentant la concordance des mesures de HDV entre celles 
effectuées par CB et celles effectuées par MH.  

Dans la figure 9, chaque point représente 1 Gris du Gabon évalué (il y a donc 41 points sur la 
figure10). Chaque point a pour abscisse la valeur de la moyenne des deux mesures réalisées sur le Gris 
du Gabon par MH et CB (colonne « MOYENNES » dans le tableau 12 ; colonne « C » dans la figure 9), 
et pour ordonnée la différence entre la mesure de MH et celle de CB (colonne « ECARTS » dans le 
tableau 12 ; colonne « D » dans la figure 9). 

La droite rouge (quasiment sur l’axe des abscisses) représente le « biais observé », c’est-à-dire la 
moyenne des écarts de mesures entre MH et CB. Ici, la valeur de ce « biais » est 0,02 (cf. en haut à 
droite de la figure 9). Cela signifie qu’en moyenne, MH sur-estime la dimension HDV de 0,02 mm par 
rapport à CB (ce qui est très faible). (Si la valeur de ce « biais » avait été de -0,02 mm, cela aurait 
signifié qu’en moyenne, MH sous-estime la dimension HDV de 0,02 mm par rapport à CB.) L’intervalle 
de confiance à 95% de ce « biais » vaut [-0,28 mm ; +0,33 mm] (cf. en haut à droite de la figure 9). 
Cet intervalle de confiance à 95% comprend la valeur « 0 », donc il n’y a pas de sur-estimation ou de 
sous-estimation significative de la façon de mesurer la longueur HDV entre les deux opérateurs. Le 
1er critère de Bland et Altman pour HDV (cf. tableau 11) était de 1 mm. Ce critère est donc rempli, 
puisque MH a sur-estimé en moyenne la mesure HDV de seulement 0,02 mm par rapport à CB (< 1 
mm fixé a priori). 

Les deux droites vertes représentent les limites d’agrément à 95%. Elles ont pour ordonnées -1,93 
mm et +1,96 mm, respectivement pour les limites d’agrément inférieure et supérieure (cf. nombres 
fournis en haut à droite de la figure 9). Cette zone d’agrément estimée, définie par les valeurs de ces 
limites d’agrément à 95%, s’interprète de la façon suivante : la méthode de Bland et Altman estime 
que 95% des 41 écarts de mesures entre CB et MH sont compris entre -1,93 mm et +1,96 mm11. Le 
2ème critère de Bland et Altman pour HDV (cf. tableau 11) était de ±2 mm. Ce critère est donc par 
conséquent lui aussi vérifié (c’était juste !), car ce critère imposait que 95% des écarts soient inclus à 
l’intérieur de la zone d’agrément. Pour information, le coefficient de concordance de Lin vaut 0,76 

                                                           
10

 Si vous les comptez, vous en verrez bien moins que 41. C’est normal, il y a beaucoup d’ « ex-aequo » (points ayant les 
mêmes abscisse et ordonnée). 

11
 sous l’hypothèses que l’ensemble des écarts de mesures entre CB et MH suive une loi normale (colonne « D » de la figure 

9). 
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(niveau « satisfactory » selon l’interprétation dans le tableau 10, et « substantial » d’après Landis et 
Koch dans le tableau 4). 

La figure 9 montre aussi que la feuille Excel fournit les limites d’agrément calculées de façon non 
paramétrique (c’est-à-dire en calculant les 2,5ème et 97,5ème percentiles des écarts). Ces informations 
ne sont fournies qu’à titre illustratif, car la méthode de Bland et Altman utilise seulement la méthode 
paramétrique faisant l’hypothèse de la normalité des écarts entre les deux séries de mesures. Vous 
trouverez plus d’informations sur la définition non paramétrique de la zone d’agrément dans l’article 
de Twomey de 2006 (Twomey, 2006). 

Passons maintenant à la dimension HCC. Le tableau 13 ci-dessous présente un extrait des 8 
premières séries de mesures de HCC, dont les colonnes ont la même interprétation que celles du 
tableau 12. 

Tableau 13. Extrait des valeurs de HCC mesurées (en mm) par CB et par MH. 

N° du Gris du Gabon HCC_CB HCC_MH  MOYENNES  ECARTS 

10658 52 52  52  0 

10687 52 50  51  -2 

10688 53 54  53,5  1 

10692 51 49  50  -2 

10703 53 51  52  -2 

10718 50 50  50  0 

10721 55 55  55  0 

10747 51 48  49,5  -3 

La figure 10 correspond au graphique de Bland et Altman évaluant la concordance inter-opérateurs 
dans les mesures de HCC, fourni par le fichier Excel.  

 

Figure 10. Graphique de Bland et Altman représentant la concordance des mesures de HCC entre celles 
effectuées par CB et celles effectuées par MH.  

Sur cette figure 10, on peut lire la valeur du « biais » : -1,73 mm. Cela signifie que MH sous-estime en 
moyenne de 1,73 mm la dimension HCC par rapport à CB. Ce « biais » (écart moyen) est significatif12 
puisque son intervalle de confiance à 95% (-2,48 ; -0,99) ne comprend pas la valeur « 0 ». Regardons 
cependant si le 1er critère de concordance est vérifié (cf. tableau 11) : X=2,5 mm. Par conséquent, le 
1er critère est (quand même) vérifié car le « biais » observé reste inférieur à X=2,5 mm.  

                                                           
12

 C’est-à-dire, significativement différent de « 0 ». 
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Les limites d’agrément à 95% valent -6,57 mm et +3,10 mm. Cela signifie que la quasi-totalité (95%) 
des écarts de mesures entre CB et MH sont inclus dans la zone {-6,57 mm ; 3,10 mm}. Or, le 2ème 
critère fixé a priori était Y=±5 mm (cf. tableau 11). Par conséquent, le 2ème critère, lui, n’est pas vérifié 
car la zone d’agrément observée n’est pas incluse à l’intérieur de la zone d’agrément maxi 
acceptable. Pour information, le coefficient de concordance de Lin vaut 0,62 (niveau « mediocre » 
selon l’interprétation dans le tableau 10, mais encore « substantial » d’après Landis et Koch dans le 
tableau 4). 

La conclusion de cette étude sur la reproductibilité inter-opérateurs de la mesure de deux 
dimensions de la rate du Gris du Gabon HDV et HCC serait que le protocole de lecture de la 
dimension HDV serait acceptable car reproductible, mais le protocole de lecture de la dimension HCC 
ne remplit pas un des deux critères de reproductibilité, et n’est donc par conséquent pas acceptable.  

6. Le coefficient de répétabilité de la méthode graphique de Bland et Altman 

Bland et Altman définissent aussi un « coefficient de répétabilité » (Bland and Altman, 1999). Il a 
pour valeur 1,96xSDECARTS. Sachant que la zone d’agrément est définie par {MECARTS ± 1,96xSDECARTS}, le 
coefficient de répétabilité vaut la moitié de la largeur de la zone d’agrément13. Sur la figure 10 ci-
dessus, vous pouvez voir que la zone d’agrément est {-6,57 ; 3,10}. La largeur de cette zone est donc : 

3,10 – (-6,57) = 9,67. La moitié de cette largeur vaut : 9,67/2  4,84, qui est justement la valeur du 
coefficient de répétabilité que vous pouvez voir en haut à droite de la figure 10. L’interprétation de 
valeur du coefficient de répétabilité est la suivante : 95% des écarts entre les deux séries de mesures, 
en valeur absolue, sont inférieurs ou égaux à la valeur du coefficient de répétabilité, en retirant 
l’écart systématiaue (le « biais observé ») entre les deux séries de mesures. C’est cette dernière partie 
de la phrase qui rend l’interprétation du coefficient de répétabilité difficile : deux séries de mesures 
sont concordantes globalement, ou ne le sont pas, et il est difficile de dire « elles le sont si l’on retire, 
ou si l’on fait abstraction, de l’écart systématique entre les deux séries de mesures ». Cependant, il 
existe une (au moins, à ma connaissance) situation où le coefficient de répétabilité pourrait être 
malgré tout pertinent. Supposons la situation de concordance de deux méthodes de mesure, avec 
une méthode de référence difficilement réalisable sur le terrain et une nouvelle méthode beaucoup 
plus facilement réalisable sur le terrain. Un « biais » non nul et cliniquement important conduirait à 
penser qu’il faudrait corriger les valeurs fournies par la nouvelle méthode en ajoutant (ou en 
retranchant) systématiquement la valeur du « biais » estimée (sous réserve que le « biais » estimé 
soit estimé avec précision14). Une fois ces valeurs issues de la nouvelle méthode corrigées, la droite 
rouge (le « biais ») serait donc confondue avec la droite d’ordonnée = 0, et les limites d’agréments à 
95% seraient {- coefficient de répétabilité ; + coefficient de répétabilité}. Par conséquent, la valeur du 
coefficient de répétabilité peut s’interpréter de la façon suivante : il s’agit de la zone d’agrément si 
l’on avait appliqué la mesure correctrice afin de rendre les valeurs de la nouvelle méthode égale en 
moyenne aux valeurs de la méthode de référence (après « étalonnage », en quelque sorte).  

Attention donc à ne pas sur-interpréter un coefficient de répétabilité faible. La figure 11 ci-dessous 
illustre un exemple où le coefficient de répétabilité est relativement faible, mais les deux séries ne 
sont pas concordantes (car l’une sur-estime de beaucoup l’autre).  

                                                           
13

 La question de la pertinence du mot « coefficient » choisi par Bland et Altman se pose. En effet, un « coefficient » est 
censé être sans dimension, alors que la valeur de 1,96xSD a la dimension des mesures : des mm, g/L, kg, etc. (Patton et al., 
Eye, 2006). 

14
 Avec un intervalle de confiance à 95% resserré autour de la valeur du biais, intervalle fourni par le fichier Excel en haut à 

droite (par exemple : [-2,48 ; -0,99] dans la figure 10. 
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Figure 11. Illustration de deux séries non concordantes car le « biais » est important, malgré un coefficient de 
répétabilité (CR) faible. Les limites d’agrément (LOA) montrent aussi cette mauvaise concordance avec une 
limite supérieure (1,3) élevée.  

7. Bland et Altman avec les différences relatives 

Comme nous venons de le voir, le graphique original de Bland et Altman représente en ordonnées 
des différences absolues entre les valeurs fournies par la première série de mesures et celles fournies 
par la seconde. Mais une autre méthode a été proposée, en plaçant en ordonnées des différences 
relatives exprimées en %, entre les deux séries de mesures (Pollock et al., 1992). Je recommande 
fortement la lecture de l’article de Twomey qui présente les avantages et les inconvénients des 
différentes méthodes graphiques de Bland et Altman (différences absolues ou relatives en 
ordonnées) (Twomey, 2006). 

La méthode originale (différences absolues) ne devrait pas être utilisée lorsque, visuellement, les 
écarts en valeur absolue augmentent avec la valeur mesurée (ensemble des points formant un cône 
fermé à gauche et ouvert à droite sur le graphique de Bland et Altman). La méthode des différences 
relatives devrait être utilisée dans cette situation-là. (La transformation logarithmique a par ailleurs 
été proposée dans le cas où la méthode des différences absolues ne peut pas être utilisée (Hollis, 
1996).) Dans la mesure où cette méthode des différences relatives fournies des écarts entre les deux 
séries de mesures en %, il peut être plus facile d’utiliser cette méthode plutôt que celle des 
différences absolues. Cependant, la méthode des différences relatives ne devraient pas être utilisée 
si le graphique utilisant cette méthode représente un ensemble de points formant un cône ouvert à 
gauche et fermé à droite.  

Sur les figures 9 et 10, les nuages de points ne forment pas de cône fermé à gauche et ouvert à 
droite, donc la méthode des différences absolues pouvait tout à fait être utilisée. 

La méthode des différences relatives place chaque point avec pour abscisse la moyenne des deux 
valeurs, et en ordonnées, la différence des deux valeurs rapportées à la moyenne de ces deux 
valeurs : (série 2 – série 1) / ((série 2 + série 1)/2).  

Le tableau 14 ci-dessous présente les données du tableau 12, avec la colonne supplémentaire 
« ECARTS RELATIFS » valant, pour chaque Gris du Gabon, la différence entre la mesure de MH et celle 
de CB divisée par la moyenne des deux mesures (différence exprimée en %). Ce sont les colonnes 
« MOYENNES » et « ECARTS RELATIFS » qui vont être utilisées pour dresser le graphique de Bland et 
Altman avec différences relatives. 
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Tableau 14. Extrait des valeurs de HDV mesurées (en mm) par CB et par MH. 

N° du Gris du Gabon HDV_CB HDV_MH  MOYENNES  ECARTS  ECARTS RELATIFS 

10658 25 25  25  0  0,0% 

10687 21 22  21,5  1  4,7% 

10688 22 22  22  0  0,0% 

10692 22 22  22  0  0,0% 

10703 22,5 21  21,75  -1,5  -6,9% 

10718 21 21  21  0  0,0% 

10721 21 21  21  0  0,0% 

10747 25 23  24  -2  -8,3% 

A titre d’illustration, la valeur de « -6,9% » du Gris du Gabon n°10703 dans le tableau 14 a été 
obtenue de la façon suivante : (21-22,5) / ((21+22,5)/2) = (21-22,5) / 21,75 = -0,069. 

La méthode de Bland et Altman avec différences relatives demande de fixer a priori les valeurs de X 
et Y non plus en valeur absolue, mais en valeur relative (exprimée en %). Ces valeurs peuvent être 
difficiles à anticiper, puisque la différence entre les deux séries est divisée par quelque chose de 
difficile à appréhender : la moyenne des valeurs issues des deux séries. La tableau 15 ci-dessous peut 
aider à fixer les critères de Bland et Altman X et Y en valeurs relatives. 

Tableau 15. Valeur du coefficient multiplicatif en fonction des valeurs de la différence relative (en valeur 
absolue) entre deux séries de mesures. 

|Différence relative| Coefficient multiplicatif 

0% 1,00 

1% 1,01 

2% 1,02 

3% 1,03 

4% 1,04 

5% 1,05 

6% 1,06 

7% 1,07 

8% 1,08 

9% 1,09 

10% 1,11 

20% 1,22 

30% 1,35 

50% 1,67 

80% 2,33 

100% 3,00 

La tableau 15 se lit de la façon suivante, en prenant l’exemple d’une |différence relative| égale à 
30% qui correspond à un coefficient multiplicatif de 1,35 : s’il existe une |différence relative| entre 
deux mesures (d’un même individu) de 30%, c’est que la plus élevée des deux est 1,35 fois plus 
grande que l’autre. On peut remarquer dans le tableau 15 que lorsque la |différence relative| est < 
10%, l’interprétation est facile en 1ère approximation : une |différence relative| de V entre les deux 
séries de mesures indique que la plus élevée des deux est 1 + V fois plus grande que l’autre. Par 
exemple, regardez dans le tableau 14 le Gris du Gabon n°10747. MH avait mesuré la dimension HDV 
avec 2 mm de moins que CB (23 versus 25 mm). La différence absolue est de -2 mm, la |différence 
relative| est de 8,3%. A l’aide du tableau 15, on peut interpréter ce 8,3% (V vaut donc 0,083) : la 

mesure de CB était 1 + 0,083  1,083 fois plus grande que la mesure de MH pour ce Gris du Gabon 
(en effet, 25/23 = 1,087, proche du 1,083 en approximation). La correspondance facile entre 
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|différence relative| et coefficient multiplicatif devient moins évidente au fur et à mesure que la 
|différence relative| est éloignée de 10% par valeur supérieure…  

Au moment de la thèse de CB, le raisonnement n’avait porté que sur les critères « absolus » de Bland 
et Altman (cf. tableau 11). Supposons maintenant que l’on ait fixé a priori les critères de Bland et 
Altman X et Y de façon relative, tel qu’indiqué dans le tableau 16 ci-dessous. 

Tableau 16. Valeurs des critères « relatifs » de Bland et Altman pour HDV et HCC des 41 Gris du Gabon 
évalués. 

Critères de Bland et Altman HDV HCC 

1
er

 critère, biais relatif maxi acceptable (X) 5% 5% 

2
ème

 critère, zone d’agrément maxi acceptable (Y) ±10% ±10% 

S’imposer les critères indiqués dans le tableau 16 revient à s’imposer les conditions suivantes : 

 X relatif = 5% : en moyenne, l’un ne sur-estime ou ne sous-estime pas les valeurs de HDV par 
rapport à l’autre opérateur de plus de 5% de la moyenne des valeurs des deux opérateurs, 

 Y relatif = 10% : 95% des écarts relatifs entre les deux opérateurs sont compris dans la zone {-
10% ; +10%} de la moyenne des valeurs des deux opérateurs. 

Le fichier Excel dressant le graphique de Bland et Altman telles que celles représentées sur les figures 
9 et 10 fournit aussi le graphique de Bland et Altman pour les différences relatives. La figure 12 
présente le graphique de Bland et Altman en utilisant la méthode des différences relatives, pour les 
mesures de HDV effectuées par CB et MH. La figure 13 présente ce même graphique pour les 
mesures de HCC effectuées par CB et MH. 

 

Figure 12. Graphique de Bland et Altman représentant la concordance des mesures de HDV entre celles 
effectuées par CB et celles effectuées par MH, en utilisant les différences relatives.  

On peut tout d’abord remarquer que les points représentés sur la figure ne forment pas de cône 
ouvert à gauche et fermé à droite. Par conséquent, les valeurs du « biais » et des limites d’agrément, 
fournies par la méthode de Bland et Altman avec différences relatives, sont a priori interprétables. 
Sur la figure 12, la droite rouge d’ordonnées 0,1% (cf. en haut à droite de la figure) indique, en 
moyenne, que le deuxième opérateur (MH) sur-estime les valeurs de HDV par rapport à l’autre 
opérateur (CB) de 0,1%. Cette valeur est inférieure à celle de 5% du tableau 16 ; par conséquent, le 
1er critère de Bland et Altman serait vérifié. La zone d’agrément est {-8,5% ; +8,8%}. Cette zone 
d’agrément s’interprète de la façon suivante : la méthode de Bland et Altman estime que 95% des 41 
écarts relatifs de mesures entre CB et MH sont compris entre -8,5% et +8,8%. Le 2ème critère de Bland 
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et Altman pour HDV (cf. tableau 16) était de ±10%. Ce critère serait donc par conséquent lui aussi 
vérifié. 

 

Figure 13. Graphique de Bland et Altman représentant la concordance des mesures de HCC entre celles 
effectuées par CB et celles effectuées par MH, en utilisant les différences relatives.  

Sur la figure 13, la droite rouge d’ordonnées -3,5% (cf. en haut à droite de la figure) indique, en 
moyenne, que le deuxième opérateur (MH) sous-estime les valeurs de HCC par rapport à l’autre 
opérateur (CB) de 3,5%. Ce « biais » est significatif (car son intervalle de confiance à 95% ne contient 
pas « 0% »), mais cette valeur étant inférieure à celle de 5% du tableau 16, le 1er critère de Bland et 
Altman serait vérifié. La zone d’agrément est {-13,2% ; +6,3%}. Le 2ème critère de Bland et Altman 
pour HDV (cf. tableau 16) était de ±10%. Ce critère ne serait donc par conséquent pas vérifié. 

On peut remarquer que, comme dans la méthode des différences absolues, les limites d’agrément 
sont aussi calculées de façon non paramétrique. Ces informations sont données à titre exclusivement 
informatif. 

D. Confrontation coefficient de concordance de Lin versus graphique de Bland et 
Altman 

Comme l’on vient de le voir, le fait de considérer que deux séries de mesures sont concordantes ou 
pas à l’aide du graphique de Bland et Altman (vérification des deux critères X et Y) repose sur des 
considérations « cliniques » (choix a priori des valeurs X et Y). Dans le calcul du coefficient de 
concordance de Lin, la considération clinique est inexistante (les seuils sont fixés hors contexte – cf. 
tableaux 4 et 10). Or, même si l’on a parfois l’impression que certains reviewers de journaux cliniques 
préfèrent les considérations statistiques aux considérations cliniques, l’utilisation systématique du 
graphique de Bland et Altman pour évaluer la concordance de deux séries de mesures est vivement 
recommandée (Kottner et al., 2011). En effet, un coefficient de concordance de Lin peut être élevé, 
avec des critères X et/ou Y cependant non vérifiés. A contrario, un coefficient de concordance de Lin 
peut être « mediocre » avec des critères de Bland et Altman X et Y tous deux vérifiés. Il ne faut pas 
voir cela comme une « incohérence »15 entre les deux méthodes (statistique versus 
graphique/clinique) : les deux méthodes utilisent des critères différents pour juger de la répétabilité, 
reproductibilité, ou concordance de séries de mesures. A ce sujet, je ne résiste pas à l’envie de citer 
Bland et Altman dans leur article de 1990 (Bland and Altman, 1990) : « The magnitude of the 
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 Ou bien une « non concordance »  



 

 Licence Creative Commons – Guide pratique de validation de méthodes de mesure – Version v12.7 35 

difference [entre deux séries de mesures] which is acceptable is not a statistical decision, but a 
clinical one. We should ask whether the agreement is good enough for a particular purpose, not 
whether it conforms to some absolute, arbitrary criterion. Methods which may agree well enough for 
one purpose may not agree well enough for another. »  

V. Coefficients de concordance, degré de signification, et inférence 

Il est possible d’associer aux coefficients de concordance (Kappa et Lin) un degré de signification p. 
L’hypothèse nulle H0 associée à ce degré de signification est l’absence de concordance réelle dans la 
population entre deux séries de mesures. Ceci signifie que si p < 5%, on fera l’inférence16 suivante : il 
y a de grandes chances pour qu’il existe réellement une concordance entre les deux séries de 
mesures. Autrement dit, il y a de grandes chances pour que la méthode soit répétable ou 
reproductible (contextes 1 à 3), ou qu’une des deux méthodes soit concordante avec l’autre 
(contexte 4). A première vue, il semble donc intéressant de tester le coefficient de concordance pour 
savoir si le degré de signification associé est inférieur ou supérieur à 5%, en espérant obtenir un p < 
0,05. Cependant, quand on veut quantifier la concordance entre deux séries de mesures, très 
souvent, il existe réellement une concordance (éventuellement faible certes, mais pas nulle17). Par 
conséquent, tester H0 pour essayer de rejeter H0 n’est pas pertinent. On ne veut en effet pas montrer 
qu’il existe réellement une concordance non nulle entre deux séries de mesures : quel intérêt de 
montrer que la concordance est statistiquement non nulle si elle est très faible (cf. interprétation des 
faibles valeurs positives mais non nulle du coefficient Kappa dans le tableau 4) ? De plus, on sait que 
cette concordance est non nulle. Non, ce que l’on souhaite, c’est de quantifier la concordance pour 
savoir si elle est excellente, très bonne, ou moyenne, et/ou de montrer statistiquement qu’elle est 
« au moins bonne » (coefficient de concordance > 0,60 ; cf. tableau 4). Ainsi, le fait qu’un test nous 
dise qu’il existe très vraisemblablement une concordance réelle (car le p < 5%) ne nous importe 
finalement pas ! 

L’inférence ne va donc pas s’intéresser à l’aspect présence / absence de concordance, mais à la 
valeur réelle de la concordance (estimée ici par le coefficient de concordance). Et pour cela, c’est 
l’intervalle de confiance à 95% du coefficient de concordance qui sera utilisé pour faire de 
l’inférence. En reprenant l’exemple des diagnostics de réticulo-péritonite traumatique (RPT) réalisés 
par 2 vétérinaires sur 64 vaches examinées (cf. figure 1), l’intervalle de confiance à 95% du 
coefficient Kappa était [0,39 ; 0,80]. Cela signifie que si l’estimation du coefficient de concordance 
n’est pas biaisée, il y a 95% de chances pour que la vraie valeur du Kappa quantifiant la 
reproductibilité inter-opérateurs de la méthode de diagnostic de RPT soit comprise entre 0,39 et 
0,80. Donc, on peut être sûr que la valeur réelle du coefficient Kappa est supérieure à 0,39. Sauf que 
0,39, c’est une valeur faible, et non satisfaisante (cf. tableau 4) ! Par conséquent, dire « le coefficient 
Kappa est significativement différent de « 0 »18 donc la méthode est reproductible » est une sur-
interprétation des résultats statistiques ! Certes, on peut rejeter l’hypothèse (nulle) (rejeter 
l’hypothèse qu’elle n’est pas reproductible), mais de là à dire que cette méthode devrait être utilisée 
car elle l’est, il y a un précipice que la valeur inférieure de l’intervalle de confiance à 95% (0,39) 
empêche de franchir. Pour pouvoir dire qu’une méthode est répétable (ou reproductible, ou que 
deux méthodes de mesure sont concordantes), il faudrait que la borne inférieure de l’intervalle de 

                                                           
16

 Inférer = généraliser les résultats obtenus dans un échantillon à la population cible. La population cible peut être difficile 
à définir. Dans le cas de concordance de deux séries de mesures, on généralisera en disant que, réellement, la méthode est 
répétable, reproductible, ou bien que les deux méthodes sont concordantes. 

17
 En effet, si elle était nulle, cela voudrait dire qu’il y a parfaite indépendance entre les deux séries de mesures. C’est 

(quasiment) impossible, car les deux séries de mesures sont censées donner des valeurs très proches pour un même 
individu mesuré !  

18
 C’est vrai, car le degré de signification était < 0,05 (cf. figure 1). 
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confiance à 95% d’un coefficient de concordance soit supérieure à 0,60, voire 0,70 (cf. tableaux 4 & 
10). 

VI. Protocole à mettre en place pour évaluer la répétabilité, reproductibilité, ou 
concordance de méthodes de mesure. 

A. Démarche générale 

Pour évaluer la répétabilité ou la reproductibilité d’une même méthode de mesure, ou encore la 
concordance entre deux méthodes de mesure, vous devez mesurer deux fois plusieurs individus. Le 
calcul du nombre d’individus à mesurer deux fois est présenté ci-dessous dans la partie B. 

Mesurer un individu plus de deux fois nécessite un traitement statistique qui dépasse le champ de ce 
tutoriel. Ce traitement statistique est beaucoup plus compliqué qu’avec deux séries de mesures 
comme nous l’avons vu dans ce tutoriel. Deux ou trois mesures par individu sont cependant 
considérées comme suffisantes pour évaluer la répétabilité / reproductibilité d’une méthode de 
mesure, ou la concordance entre deux méthodes de mesure (Walter et al., 1998). Mais dans la 
mesure où le traitement statistique est beaucoup plus simple avec deux mesures par individu que 
trois, je conseille vivement de ne mesurer que deux fois un individu pour évaluer la répétabilité ou 
reproductibilité d’une méthode de mesure, ou la concordance entre deux méthodes de mesure. 

Le protocole doit être tel que vous devrez être capable de remplir le tableau 17. Si vous voulez 
évaluer la répétabilité d’une méthode de mesure, la série n°1 correspondra à la série mesurée à un 
instant t1 et la série n°2 correspondra à la série mesurée un instant t2 (« très faiblement » distant 
temporellement de t1). Si vous voulez évaluer la reproductibilité inter-opérateurs d’une méthode de 
mesure, la série n°1 correspondra à l’opérateur n°1 et la série n°2 correspondra à l’opérateur n°2. Si 
vous voulez évaluer la reproductibilité spacio-temporelle d’une méthode de mesure, la série n°1 
correspondra à la série mesurée à un instant t1 et la série n°2 correspondra à la série mesurée un 
instant t2 (« grandement » distant temporellement et/ou spatialement de t1). Si enfin vous voulez 
évaluer la concordance entre deux méthodes de mesure différentes, la série n°1 correspondra à la 
méthode de mesure n°1, et la série n°2 correspondra à la méthode de mesure n°2. 

Tableau 17. Tableau à remplir pour évaluer la répétabilité/reproductibilité/concordance de séries de 
mesures. 

Individu Série n°1 Série n°2 

1 Mesure M1-1 Mesure M2-1 
2 Mesure M1-2 Mesure M2-2 
3 Mesure M1-3 Mesure M2-3 
… … … 

Dans le cas de l’évaluation de la reproductibilité inter-opérateurs, certains protocoles prévoient 3 
opérateurs ou plus. Dans de tels cas, l’utilisation des méthodes simples présentées dans ce tutoriel 
conduit à évaluer la concordance entre les opérateurs n°1 et n°2, puis entre les opérateurs n°1 et 
n°3, puis entre les opérateurs n°2 et n°3, etc. Ceci rend difficile l’interprétation des résultats, sauf si 
les opérateurs 1, 2, et 3 ont des fonctions / compétences différentes dont on veut évaluer la 
reproductibilité (malgré la différence de ces compétences, la méthode est-elle malgré tout 
reproductible ?). Par conséquent, vous vous limiterez en général à deux opérateurs pour une 
interprétation plus facile de l’étude de la reproductibilité inter-opérateurs. 

Enfin, le choix de l’indicateur numérique de concordance dépend du type de mesure : (a) si le 
caractère mesuré est binaire ou qualitatif nominal, il faut utiliser le coefficient de concordance Kappa 
classique, (b) si le caractère mesuré est qualitatif ordinal, il faut a priori utiliser le coefficient de 
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concordance Kappa pondéré19, (c) si le caractère mesuré est quantitatif, il faut utiliser le coefficient 
de concordance de Lin associé au graphique de Bland et Altman, en fixant a priori les valeurs des 
critères X et Y20 pour la méthode graphique de Bland et Altman. 

B. Calcul du nombre d’individus à mesurer deux fois 

1. Introduction 

Comme nous l’avons vu dans la partie V ci-dessus, l’objectif est de montrer qu’intrinsèquement, et 
de façon « au moins bonne », une étude est répétable, reproductible, ou concordante avec une 
autre. Il faut concevoir cette étude qui maximise les chances que la borne inférieure de l’intervalle de 
confiance à 95% du coefficient de concordance soit supérieure à 0,60. Autrement dit, il faut que 
l’étude soit suffisamment puissante statistiquement. Si elle l’est trop peu, elle aura donc peu de 
chances de vous permettre de conclure que la concordance des deux séries est « au moins bonne » 
(coefficients de concordance > 0,60). Les articles suivants vous permettront d’aller plus loin sur le 
sujet (Shieh, 2014; Sim and Wright, 2005; Zou, 2012). 

2. Cas où le caractère est binaire 

Le calcul du nombre minimal d’individus à mesurer deux fois repose sur des formules statistiques 
dont certaines peuvent être bien compliquées. L’article de Donner et Eliasziw (Donner and Eliasziw, 
1992) fournit une formule relativement simple :  

 

Où : 

 = proportion attendue de la présence du caractère dans l’échantillon (dans le tableau 3, la valeur 
observée de cette proportion parmi les 64 évaluées par le vétérinaire n°1 était de 21/64=33% ; elle 
était de 25/64=39% parmi les mêmes 64 vaches évaluées par le vétérinaire n°2). 

K0 = valeur minimale du coefficient de concordance Kappa dont on souhaite que la borne inférieure 
de l’intervalle de confiance à 95% de l’estimation soit supérieure à cette valeur : on peut prendre 
« 0,60 », correspondant au seuil de bonne concordance (cf. tableau 4). 

K1 = coefficient de concordance Kappa attendu dans l’échantillon avant de réaliser l’étude.  

(1, 1-β, α) = valeur dépendant du risque d’erreur α de 1ère espèce (toujours fixée à 5%), et du risque 
d’erreur de 2ème espèce β directement liée à la puissance statistique (puissance statistique = 1-β). Si 
l’on souhaite une puissance statistique de 80%, il faut fixer β à 20%.  
  

                                                           
19

 L’utilisation du coefficient de concordance Kappa classique est possible, mais le calcul ne prendra pas en compte l’aspect 
ordinal des données. 

20
 C’est-à-dire, avant d’avoir vu les données ! Sinon, c’est trop tard, vous serez influencé(e) par vos données pour fixer X et 

Y ! 
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Le fichier Excel calculant le coefficient de concordance Kappa permet aussi de calculer le nombre 
d’individus nécessaires, à mesurer deux fois. La figure ci-dessous en donne un exemple : 

 

Si l’on s’attend à observer dans l’échantillon, globalement, environ 40% des individus avec le 
caractère présent, si l’on souhaite mettre en place une étude avec 80% de chances de montrer 
statistiquement que le coefficient de concordance Kappa réel est supérieur à 0,60, et si l’on pense 
que le coefficient de concordance Kappa attendu est de 0,90, il faudra mesurer deux fois 58 
individus.  

Admettons que vous n’ayez à votre disposition que 20 individus à mesurer deux fois, quelles sont les 
chances de montrer statistiquement que le coefficient de concordance Kappa réel est supérieur à 
0,60, en faisant l’hypothèse qu’il y a 40% de présence du caractère, et que le coefficient Kappa 
attendu est de 0,90 ? Il faut alors tâtonner en modifiant le chiffre de la puissance pour arriver à une 
taille d’échantillon égale à 20 : 0,37 (cf. figure ci-dessous). 

 

Ainsi, avec 20 individus mesurés deux fois, et sous les hypothèses citées ci-dessus, l’étude n’aura que 
37% de chances de montrer de façon significative, au risque d’erreur α=5%, que la valeur intrinsèque 
du Kappa de votre méthode de mesure est au moins égale à 0,60. 

3. Cas où le caractère est quantitatif 

Le principe de calcul rejoint celui du coefficient de concordance Kappa. Les formules permettant le 
calcul de ce nombre d’individus sont présentées entre autres dans l’article de Walter et coll. (Walter 
et al., 1998). Pour obtenir ce nombre d’individus, il faut fournir les informations suivantes : 

CCC0 = valeur minimale du coefficient de concordance de Lin dont on souhaite que la borne 
inférieure de l’intervalle de confiance à 95% de l’estimation soit supérieure à cette valeur : on peut 
prendre « 0,60 », correspondant au seuil de bonne concordance (cf. tableau 4). 

CCC1 = coefficient de concordance de Lin attendu dans l’échantillon avant de réaliser l’étude.  

Puissance = souvent fixée à 80%.  
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Le fichier Excel calculant le coefficient de concordance de Lin permet aussi de calculer le nombre 
d’individus nécessaires, à mesurer deux fois. La figure ci-dessous en donne un exemple : 

 
Ainsi, si l’on souhaite mettre en place une étude avec 80% de chances de montrer statistiquement 
que le coefficient de concordance de Lin réel est supérieur à 0,60, et si l’on pense que le coefficient 
de concordance de Lin attendu est de 0,75, il faudra mesurer deux fois 81 individus. 

C. Protocole avec au moins deux mesures par individu 

Il arrive parfois que les investigateurs d’une étude prévoient de mesurer plus d’une fois un même 
individu. Si ces investigateurs mesurent seulement deux fois un individu avec une même méthode de 
mesure et s’ils souhaitent évaluer la répétabilité ou la reproductibilité spatio-temporelle de cette 
méthode, alors très bien, c’est exactement cela qu’il faut faire ! En revanche, ce que ces 

investigateurs ne doivent pas faire est de calculer la moyenne, par individu, des k (k  {2, 3, …K}) 
mesures réalisées avec la même méthode de mesure, pour ensuite utiliser cette moyenne pour 
chaque individu, pour par exemple évaluer la reproductibilité inter-opérateurs ou la concordance de 
méthodes de mesure.  

En effet, une méthode est reproductible d’un opérateur à un autre si la valeur fournie par le premier 
opérateur pour un individu donné est jugée comme très voisine de la valeur fournie par le second 
opérateur pour le même individu donné. Une méthode ne peut pas être qualifiée de reproductible 
entre opérateurs si ce sont des moyennes de valeurs, pour un individu donné, qui sont jugées comme 
très voisines entres celles d’un premier et celle d’un second opérateur.  

Par exemple, si un protocole de mesures prévoit que l’opérateur n°1 mesure trois fois N individus et 
que l’opérateur n°2 mesure aussi trois fois ces mêmes N individus, il ne sera pas question de calculer 
pour chacun des N individus la moyenne des trois mesures de l’opérateur n°1 et la moyenne des trois 
mesures de l’opérateur n°2. Parmi ces trois séries de mesures pour les opérateurs n°1 et 2, il faudra 
n’en choisir … qu’une ! Je vous recommande de choisir la première série, car elle correspond a priori 
à celle la plus « naïve », et donc celle qui est la plus proche de celle qui sera réalisée par la suite à 
grande échelle. De façon générale, il faut choisir la série de mesures dont les conditions soient les 
plus proches de celles qui seront celles de l’utilisation de la méthode à grande échelle.  

Par conséquent, avant de vous lancer dans un protocole, faites attention à ne pas mesurer un même 
individu plus que nécessaire !  
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