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L'objectif du présent article est de présenter le principe d'une méthode de mesure de vibrations, basée sur la photogrammétrie, et d'en déterminer l'incertitude de mesure. L'originalité de la méthode réside dans le système mis en oeuvre : une caméra ultra-rapide associée à un jeu de miroirs générant deux caméras virtuelles. Des simulations numériques sont réalisées afin de quantifier les incertitudes de mesure et de déterminer la configuration optimale du système.

ABSTRACT. This article aims to explain the principle of a vibrations measurement method based on photogrammetry, and to determine the corresponding uncertainty. Its originality comes from the system used : one ultra-fast camera and a set of mirrors generating two virtual cameras. Numerical simulations have been carried out in order to quantify the measurement uncertainties and to determine the optimal configuration of the system.

Introduction

Dans le domaine de la vibro-acoustique, la mesure de champs vibratoires est un enjeu capital, que ce soit pour étudier le comportement dynamique de structures [START_REF] Ewins | Modal testing: theory, practice, and application[END_REF] ou pour identifier les sources vibratoires excitant une structure [START_REF] Pezerat | Force analysis technique: reconstruction of force distribution on plates[END_REF]. Afin d'effectuer des mesures de vibrations, les outils les plus utilisés sont l'accéléromètre et le vibromètre laser. Néanmoins, outre l'aspect intrusif des accéléromètres, la nécessité d'effectuer une acquisition par point de mesure limite ces techniques aux phénomènes stationnaires. Pour les signaux transitoires, l'holographie acoustique temporelle [START_REF] Hald | Time domain acoustical holography and its applications[END_REF][START_REF] Thomas | Real-time nearfiel acoustic holography: implementation of the direct and inverse impulse responses in the timewavenumber domain[END_REF], l'imagerie par sources équivalentes [START_REF] Bai | Source identication system based on the time-domain neareld equivalence source imaging: Fundamental theory and implementation[END_REF] ou encore le retournement temporel [START_REF] Lobreau | Hemispherical double-layer time reversal imaging in reverberant and noisy environments at audible frequencies[END_REF] sont des méthodes permettant cette fois d'étudier des phénomènes transitoires grâce à un grand nombre de microphones; mais se pose alors le problème du bruit ambiant et de la régularisation due à l'étape de rétropropagation. L'intérêt se porte actuellement sur les techniques de mesure plein champ permettant de mesurer des phénomènes transitoires.

Au delà de ces approches bien établies, différentes méthodes optiques se développent : la déflectométrie [START_REF] Berry | Identification des excitations sur des panneaux par la mesure de leur réponse vibratoire et la méthode des champs virtuels[END_REF], qui mesure la forme d'un objet réfléchissant, l'holographie numérique [START_REF] Poittevin | Multi-point vibrometer based on high-speed digital in-line holography[END_REF] qui utilise le principe de l'interférométrie laser afin de mesurer des déplacements, et la photogrammétrie [START_REF] Baqersad | Photogrammetry and optical methods in structural dynamics -A review[END_REF] qui, à partir d'images capturées d'au moins deux points de vue différents, permet de mesurer la forme d'un objet en trois dimensions.

En la matière, [START_REF] Baqersad | Photogrammetry and optical methods in structural dynamics -A review[END_REF] décrivent les différentes avancées de mesure de vibrations grâce à des méthodes basées sur la photogrammétrie, notamment pour des systèmes difficilement instrumentables : des ponts [START_REF] Olaszek | Investigation of the dynamic characteristic of bridge structures using a computer vision method[END_REF], des systèmes rotatifs [START_REF] Stasicki | In-flight measurements of aircraft propellers deformation by means of an autarkic fast rotating imaging system[END_REF] ou encore des ailes en soufflerie [START_REF] Graves | Dynamic Deformation Measurements of an Aeroelastic Semispan Model[END_REF]. Ces méthodes visent généralement à mesurer des déformées modales et sont pour la pluspart limitées à des variations stationnaires ou 2D si une seule caméra rapide est utilisée. Néanmoins, le temps de calcul et la quantité de données sont souvent très (voire trop) importants et nécessitent un post-traitement adapté, utilisant les éléments finis par exemple (W. [START_REF] Mottershead | Finite element model updating from full-field vibration measurement using digital image correlation[END_REF]. Malheureusement, les logiciels actuels de photogrammétrie sont souvent mal adaptés à un tel post-traitement. Il est ainsi difficile de gérer la quantité colossale de données tout en limitant le temps de post-traitement [START_REF] Baqersad | Photogrammetry and optical methods in structural dynamics -A review[END_REF].

Il a été montré qu'il est possible de mesurer qualitativement des déformations vibratoires transitoires 3D avec la photogrammétrie, en utilisant une unique caméra ultra-rapide, grâce à des miroirs [START_REF] Durand-Texte | Mesure de déformations vibratoires par vision 3d[END_REF] à partir d'un montage proposé par [START_REF] Inaba | A stereo viewer based on a single camera with view-control mechanisms[END_REF]. On souhaite maintenant optimiser cette méthode afin d'obtenir des résultats quantitatifs avec une meilleure précision.

Cet article présente différents paramètres et les différentes étapes d'une méthode de mesure de phénomènes vibratoires 3D avec une seule caméra, peu de pixels (1024 × 1024), des miroirs et un nombre important de points de mesures (31 × 31 points dessinés sur une plaque). On cherche ainsi à définir les limites de la mesure, ainsi que l'in-fluence des paramètres et des méthodes de traitement sur son incertitude : par exemple, le motif utilisé comme cible pour les points de mesure, la méthode de détection de points d'intérêt et la position de la caméra et des miroirs.

Méthode

2.1. Principe de la photogrammétrie

• • • • • • • X • X? • X? xL xR eL eR CL CR ΠL ΠR lR Figure 1
. Schéma de principe de la vision par ordinateur adapté de [START_REF] Hartley | Multiple view geometry in computer vision[END_REF].

Le principe d'une mesure photogrammétrique repose sur celui de la triangulation : on définit deux plans images Π L et Π R (de deux caméras), sur lesquels un point de l'espace X se projette en x L et x R . Si l'on connait la position (C L et C R ) et l'orientation relative (R L et R R ) de ces plans dans l'espace, ainsi que la position des points x L et x R , il est alors possible de calculer, dans l'espace à trois dimensions (X, Y, Z), la position des droites (C L x L ) et (C R x R ). À partir de ces deux droites, on estime la position du point X dans l'espace. REMARQUE 1. -Il existe toujours une incertitude de mesure. En conséquence, le point x R ne se trouve généralement pas sur la projection (l R ) de la droite (C L x L ) sur Π R . Il est nécessaire de prendre en compte ce paramètre lors de l'étape de triangulation. REMARQUE 2. -Il est également possible d'utiliser plus de deux points de vue pour une mesure photogrammétrique, ce qui permet de diminuer les incertitudes de mesure.

L'équation (1) décrit la relation entre un point X de l'espace 3D et son image x sur une caméra, en fonction de la matrice caméra K, de la position du centre de perspective C et de la matrice de rotation R liant le repère monde au repère caméra (cf. équation 2).

x =   k * x c k * y c k   = KR[Id| -C]     X Y Z 1     (1) 
La matrice de rotation est définie telle que :

R(θ, t) = Id + sin(θ)[ t] x + (1 -cos(θ))[ t] 2 x
(2) avec t l'axe de rotation, θ l'angle de rotation et [.] x la matrice anti-symmétrique.

La position dans l'espace des points est triangulée à partir de l'équation (3) [START_REF] Hartley | Multiple view geometry in computer vision[END_REF] qui décrit la relation entre l'image x L d'un point détecté sur la caméra de gauche, la distance Z L de ce point à la caméra et l'image x R du point détecté sur la caméra de droite. On cherche alors la valeur de Z L qui minimise la distance entre le point détecté à droite et le point détecté à gauche reprojeté sur la caméra de droite.

x R = K R R LR Z L K -1 L x L + K R T LR (3) 
avec R LR et T LR la matrice de rotation et le vecteur translation entre les deux caméras.

Afin d'obtenir les paramètres internes des caméras K L et K R et les paramètres externes du système (R L , C L , R R et C R ), il est nécessaire de calibrer à la fois la caméra et le système. Dans cet article, le calibrage est réalisé avec les outils de la bibliothèque OpenCV [START_REF] Bradski | Open Computer Vision, OpenCV[END_REF], basés sur [START_REF] Zhang | A flexible new technique for camera calibration[END_REF][START_REF] Bouguet | Camera calibration toolbox for matlab[END_REF] La Figure 2 présente le synoptique de la démarche appliquée. Des images d'une plaque de 330 mm x 330 mm en vibration et d'une mire de calibrage présentant des motifs cibles sont simulées. Ensuite, les centres des motifs sont détectés sur chaque image. La position des centres détectés pour la mire de calibrage est utilisée pour effectuer le calibrage de la caméra et du système. Puis, les signaux correspondant aux positions détectées pour la plaque en vibration sont filtrés avec un filtre fréquentiel passe-bas. Finalement, à partir des données de calibrage et des signaux filtrés, la position dans l'espace et le temps du centre des motifs est triangulée et comparée avec le signal de vibration de référence afin de calculer des erreurs.

À chaque étape de la démarche, on cherche à minimiser les incertitudes de mesure. Pour ce faire, on compare et on étudie les résultats obtenus pour :

-différentes configurations du système ; -trois motifs pour les points de mesure ; -trois algorithmes de détection ; -deux fréquences de coupure pour le filtrage des signaux temporels.

Paramètres étudiés

On cherche ici à obtenir la précision de la mesure et à déterminer un certain nombre de paramètres permettant de minimiser les incertitudes. Ces paramètres sont : l'agencement du système, la définition des points de mesure et la méthode de détection. Pour ce faire, deux outils de simulation sont utilisés et comparés : un code de simulation développé pour cet article sous C++ utilisant la bibliothèque OpenCV [START_REF] Bradski | Open Computer Vision, OpenCV[END_REF] et le logiciel de modélisation et de rendu 3D Blender (Blender Foundation, s. d.).

Agencement du système

Pour réaliser une mesure photogrammétrique, au moins deux points de vue d'un objet sont nécessaires. On cherche alors à déterminer les positions et orientations optimales des points de vue afin de maximiser la précision de la mesure. Il est cependant possible d'utiliser une unique caméra afin d'obtenir deux points de vue différents simultanément, et ce en utilisant des miroirs, tel que présenté sur la Figure 3.

En effet, en plaçant un double miroir central (deux miroirs à 90˚) devant la caméra, la première moitié de la matrice de pixels regarde vers la gauche de la caméra et la seconde vers la droite. Il suffit ensuite de placer un miroir latéral de chaque côté afin de redresser les vues vers l'objet à mesurer. Ainsi, deux caméras virtuelles sont générées à partir d'une caméra réelle et d'un jeu de miroirs. Ce montage a déjà été utilisé en robotique [START_REF] Inaba | A stereo viewer based on a single camera with view-control mechanisms[END_REF], et a également été étudié pour des applications de stéréovision [START_REF] Nene | Stereo with mirrors[END_REF][START_REF] Wang | Analysis and optimization of the stereo-system with a fourmirror adapter[END_REF].

Définition des points de mesure

L'objectif est d'avoir un grand nombre de points de mesure sur la plaque, de l'ordre de 1000. Cependant, les caméras ultra-rapides ne disposent actuellement que de relativement peu de pixels, typiquement 1024 × 1024. Avant de définir les points de mesure sur la plaque, il est nécessaire de choisir la technique qui sera utilisée. Il existe trois approches : le suivi de cibles, la corrélation d'images et l'approche sans cibles [START_REF] Baqersad | Photogrammetry and optical methods in structural dynamics -A review[END_REF].

La méthode retenue ici est le suivi de cibles pour sa relative facilité d'implémentation et sa relative rapidité. La question qui se pose est la suivante : quel motif peut-on suivre de manière suffisamment précise avec peu de pixels à disposition ? Un premier élément de réponse se situe au niveau des discontinuités du motif, qu'il faut éviter au maximum. Cette hypothèse est vérifiée en comparant trois formes :

-un point blanc sur fond noir ; -un point blanc à bords profilés gaussiens ; -un niveau de gris évoluant suivant un profil gaussien. Sur la Figure 4, les trois motifs sont représentés, tels que vus par une caméra dans une configuration similaire à ce que l'on souhaite réaliser. Le motif point présente une discontinuité importante, ce qui est impossible à rendre correctement sur une image discrétisée. Les autres motifs, quant à eux, présentent moins de discontinuités et semblent être bien imagés et ce malgré le peu de pixels utilisés.

Les transformées de Fourier 2D des sous-images, affichées sur la Figure 5 avec une dynamique de 50 dB, donnent des informations supplémentaires sur la validité des motifs. Le motif "point" contient des hautes fréquences et donc du recouvrement spectral. Les motifs "point -gaussien" et "gaussien" ont un contenu fréquentiel plus limité et ne présentent pas ou peu de recouvrement. Le motif "point -gaussien" a le plus d'énergie tout en évitant les variations trop hautes fréquences et devrait donc fournir les meilleurs résultats. 

Méthode de détection

Le but est de mesurer le déplacement de l'image d'un motif sur la matrice de pixels de la caméra. Il faut donc d'abord les détecter. Quelle méthode est la plus précise pour cette détection ? Trois algorithmes sont comparés :

-le "detecteur de blob" implémenté dans OpenCV [START_REF] Bradski | Open Computer Vision, OpenCV[END_REF], basé sur l'algorithme de détection de contour [START_REF] Suzuki | Topological structural analysis of digitized binary images by border following[END_REF] ; -un algorithme de "moyenne pondérée", moyennant la position (x,y) des pixels en la pondérant par l'intensité de l'image ; -un algorithme de "détection d'ellipse", basé sur la résolution d'un système à valeurs propres et sur la méthode des moindres carrés [START_REF] Fitzgibbon | Direct least square fitting of ellipses[END_REF].

Pour les algorithmes de moyenne pondérée et de détection d'ellipse, une première détection "grossière" est réalisée avec une méthode de corrélation de motif. S'en suit une étape de traitement d'images (cf. Figure 6) : un masque de forme elliptique est calculé à partir de 8 points correspondant à un certain niveau de gris, détectés autour du pixel central. Les valeurs numériques de la sous-image sont étalées (équation (4)) et filtrée, via une opération de convolution 2D avec un filtre gaussien (cf. équation ( 5)) pour limiter l'influence du bruit de l'image. (4)

f (x) 1D = 1 √ 2πσ exp( (x -x 0 ) 2 2 * σ 2 ) (5)
Finalement, l'algorithme de détection est appliqué.

REMARQUE 3. -Il est possible de filtrer une image 2D avec un filtre 1D en convoluant (2D) le vecteur du filtre 1D avec son vecteur transposé si le filtre final est réalisable à partir de deux filtres 1D. Le filtre gaussien est ici appliqué en effectuant deux convolutions successives, une dans le sens des colonnes puis une autre dans le sens des lignes, ce qui est équivalent à un filtre gaussien 2D, tout en étant plus rapide.

Filtrage fréquentiel des signaux de déplacement

La mesure et l'enregistrement d'un signal se font à une certaine fréquence d'échantillonnage. Le signal obtenu est donc discrétisé. Or, afin de décrire correctement un signal sinusoïdal, il est nécessaire d'avoir suffisamment de points par période, idéalement 6 à 10 points minimum, si l'on souhaite minimiser les erreurs. Il est alors habituel de réaliser un filtrage fréquentiel du signal pour limiter la bande de fréquence étudiée et de diminuer le bruit de mesure, généralement situé dans les hautes fréquences.

Dans le protocole proposé, un signal de déplacement est mesuré pour chaque point. Un filtre de butterworth d'odre 9 est appliqué, avec deux fréquences de coupure différentes (f e/3 et f e/7) afin de déterminer la bande de fréquences mesurable.

Simulations

2.4.1. Choix de l'outil L'objectif est de simuler 100 images (donc 100 points de mesure temporels) d'une plaque vibrante de dimension 330 mm x 330 mm avec le plus de réalisme possible, et ce pour différents agencements des éléments du montage (cf. Figure 3). Deux outils de simulation sont comparés :

-un code développé sous C++, simulant la projection d'une plaque avec un certain pas spatial sur la caméra, utilisant les équations linéaires de vision par ordinateur (cf. [START_REF] Hartley | Multiple view geometry in computer vision[END_REF])) et la bibliothèque openCV [START_REF] Bradski | Open Computer Vision, OpenCV[END_REF] ; -le logiciel de modélisation, animation et rendu 3D Blender (Blender Foundation, s. d.), utilisant le tracé de rayons et intégrant la distorsion optique et le flou de mouvement.

On compare donc les résultats obtenus à partir des images simulées par les deux outils avec les paramètres suivants :

-pour la caméra : la focale est de 50 mm, la taille des pixels est de 14,6 µm, le centre de perspective est centré sur l'image et l'image est codée sur 8 bits.

-la plaque vibre selon un mouvement de corps rigide avec une composition de 3 fréquences (cf. Tableau 1), avec au moins 10 points par période pour minimiser les erreurs.

Tableau Un écart notable est observé entre les résultats obtenus avec les deux outils de simulation. Les résultats obtenus à partir des simulations sous Blender semblent cependant similaires pour toutes les configurations angulaires simulées du système.

On cherche à savoir si l'écart observé vient du pas de simulation de la plaque dans les simulations C++. L'incertitude est donc étudiée pour la précision de la triangulation initiale de la position dans l'espace du centre des motifs pour différents pas de simulation de la plaque. Les résultats sont présentés sur la Figure 10. Le pas spatial utilisé pour simuler influence les résultats, et le pas utilisé est trop grossier. Afin d'obtenir des résultats réalistes, il est nécessaire d'utiliser un pas très petit, ce qui implique un (trop) gros temps de calcul (plus de 5 min par image).

En conséquence, le logiciel Blender est choisi pour la prochaine étape de simulation. Le calcul par tir de rayons est plus rapide (quelques secondes par image) et la distorsion optique ainsi que le flou de mouvement sont déjà implémentés.

Paramètres des simulations

Le logiciel Blender est utilisé. Pour la caméra, la taille de la matrice de pixels est fixée à 1024 x 1024 pixels avec une largeur de pixel égale à 14,6 µm, la distorsion optique à 0,2%, et l'ouverture du diaphragme à 25%. La défocalisation liée à l'objectif n'est pas prise en compte. La surface des miroirs est définie comme plane et parfaitement réfléchissante, le miroir central est un cube de 25 mm de côté et les miroirs latéraux sont des plaques de 200 mm x 200 mm. À la différence de la première série de simulations, la taille de l'image sur la matrice de pixels est optimisée pour chaque configuration, puisque l'on a une matrice de pixels plus grande. Sur la Figure 11, sont affichées des images de la plaque dans deux configurations et une image de la mire de calibrage utilisée. L'agencement pour les différentes configurations est présenté dans le Tableau 4. La plage de mesure est de 300 mm x 300 mm et la plaque vibre selon un mouvement de corps rigide sinusoïdal comprenant trois fréquences et amplitudes différentes. Trois signaux sont définis, s 1 (t), s 2 (t) = s 1 (t)/10 et s 3 (t) = s 1 (t)/100. Les valeurs des fréquences et amplitudes pour le signal s 1 (t) sont données dans le Tableau 5. Afin de se rapprocher d'un cas réel, les fréquences vont de f e/50 à f e/4 et produisent un nombre entier de périodes pour 100 points de mesure.

Tableau 5. Composantes du signal de déplacement de la plaque s 1 (t) composante numéro fréq. (normalisée par f e) amplitude (µm) 1 1/50 120 2 1/10 70 3 1/4 100

Résultats

Les résultats présentés dans cette section sont obtenus à partir des simulations réalisées sous Blender en prenant en compte la distorsion optique, le flou de mouvement, et en optimisant la taille de l'image de la plaque sur la matrice de pixels. La précision de la mesure de vibrations est étudiée pour trois motifs, trois algorithmes de détection et six agencements différents pour le système. Puis, une étude de signaux temporels mesurés dans la configuration otpimale est présentée.

Influence du motif

Pour étudier l'influence du motif, on s'intéresse à la précision de la triangulation des signaux de vibrations pour une configuration correspondant aux déformées les plus importantes dans le motif, obersvées pour un angle de 55˚. On étudie l'influence de trois motifs sur le suivi temporel de la position des points d'intérêt dans l'espace :

-un point blanc sur fond noir ; -un point blanc à bords profilés gaussiens ; -un niveau de gris évoluant selon un profil gaussien.

Les valeurs d'incertitude sur la triangulation de la vibration des points de mesure selon l'axe (Z) avec les différents motifs sont affichées dans le tableau 6. Le motif "point" présente une incertitude environ 10 fois plus élevée que les deux autres, et on note que le motif "point -gaussien" donne la meilleure précision, avec un écart type moyen de 0,28 µm. Pour le signal s 1 (t), les incertitudes sont entre 3 et 5 fois plus élevées et sont environ moitié moins importantes pour le signal s 3 (t); mais dans tous les cas, les meilleurs résultats sont obtenus avec le motif "point -gaussien". 

Influence de la méthode de détection

On s'intéresse maintenant à l'influence de la méthode de détection sur la précision de la mesure. Les trois algorithmes sont appliqués sur des images de la plaque. Le motif utilisé est le motif "gaussien".

Dans un premier temps, la triangulation de la forme initiale de la plaque est comparée pour les trois algorithmes de détection. La configuration 55˚est choisie. La Figure 12 montre la déformation engendrée par la distorsion optique sur la position initiale avec le détecteur de blob ainsi que la position initiale avec correction de la distorsion optique pour les trois algorithmes de détection. La distance entre la plaque et la mire de calibrage (centre du repère dans l'espace) est de 30 mm. On note que :

-la distorsion optique est correctement corrigée ;

-le détecteur par moyenne pondérée affiche le biais le plus fort;

-le biais moyen est de l'odre de 0,75 mm.

Dans un second temps, les résultats de triangulation selon l'axe Z pour les trois algorithmes de détection sont comparés. Les courbes correspondantes sont affichées sur la Figure 13. Le détecteur de blob présente l'incertitude la plus élevée et les résultats pour le détecteur par moyenne pondérée et pour le détecteur d'ellipse sont équivalents. REMARQUE 5. -Pour la mesure de vibrations, la précision du déplacement des points d'intérêt est plus importante que la précision de la position sur une image.

Influence de l'agencement

Pour l'analyse de l'influence de l'agencement du système sur la précision de la mesure, on souhaite utiliser une simulation réaliste. La distorsion optique et le flou de mouvement sont donc simulés et la taille de la plaque sur la matrice de pixels de la caméra est optimisée. Le motif choisi est le motif "point -gaussien", et les algorithmes de détection d'ellipse et par moyenne pondérée sont utilisés.

Les résultats de triangulation de vibration selon les trois axes X, Y et Z sont étudiés. La Figure 14 présente les valeurs d'incertitude obtenues avec le signal s 1 (t) et le détecteur par moyenne pondérée. L'incertitude est globalement constante quelque soit l'angle choisi et est de l'ordre de quelques micro-mètres. 

Étude d'un signal temporel dans une configuration optimisée

L'évolution temporelle d'un des signaux triangulés sur 100 points est ensuite étudiée pour la configuration 55˚avec le motif "point -gaussien". Le point de mesure choisi est celui dans le coin en haut à gauche de la plaque, afin de prendre en compte la distorsion optique et sa correction dans les résultats. Le signal mesuré (avec le détecteur par moyenne pondérée), filtré avec un filtre butterworth d'ordre 9 et une fréquence de coupure f c = f e/3 est présenté sur la Figure 15. Sur la Figure 16, la fréquence de coupure est f c = f e/7. Dans les deux cas, l'erreur maximale est de [-3,0 +4,3] µm pour le signal s 1 (t), [-1,2 +0,5] µm pour le signal s 2 (t) et ±0,2 µm pour le signal s 3 (t). Sur la courbe d'erreur de la Figure 16 on constate facilement que l'erreur n'est pas purement aléatoire.

On regarde ensuite la densité spectrale de puissance (DSP) du signal mesuré afin de le comparer avec les trois signaux s 1 (t), s 2 (t) et s 3 (t). Les DSP des signaux mesurés et filtrés sont affichées sur les figures 17 et 18 pour s 1 (t) et s 3 (t). Afin de limiter les effets de fenêtrage, le signal, contenant un nombre entier de périodes, est recopié 500 fois et fenêtré avec une fenêtre gaussienne. Les fréquences des raies mesurées sont correctes avec des amplitudes proches des valeurs de référence. La limite de la détection est aussi recherchée. La densité spectrale de puissance pour le signal s 3 (t) est affichée sur la Figure 18. Les valeurs des amplitudes des raies ainsi que les erreurs associées sont présentées dans le Tableau 7. Les spectres mesurés indiquent la présence de distorsion. En effet, des raies sont visibles à des fréquences pour lequelles il n'y a théoriquement pas d'énergie. En comparant les résultats pour les trois signaux, on remarque que la distorsion diminue avec l'amplitude (avec une limite à -40 dB pour les signaux s 2 (t) et s 3 (t)) mais que le taux de distortion harmonique augmente. Il semble que l'on s'approche donc de la detection du mouvement des motifs sur les images.

Les résultats pour la mesure de l'amplitude des différentes raies sont similaires pour les deux algorithmes de détection : l'erreur est inférieure à 1% pour les raies à f e/50 et f e/10 et d'environ 3% pour la raie à f e/4 pour les signaux s 1 (t) et s 2 (t) et f c = f e/3. Cependant, l'erreur augmente à environ 5% pour f c = f e/7 pour la raie à f e/10, et l'erreur moyenne est de 2% pour le signal s 3 (t) avec f c = f e/7. La fréquence de coupure doit donc être suffisamment élevée pour ne pas affecter la bande de fréquences que l'on souhaite étudier. 97, 4/ -2, 6% mesure f c = f e/7 119, 4/ -0, 4% 66, 7/ -4, 7% ∅ signal 10 µm 12 7 10 mesure f c = f e/3 11, 94/ -0, 5% 7, 04/ + 0, 6% 9, 68/ -3, 2% mesure f c = f e/7 11, 94/ -0, 5% 6, 75/ -3, 5% ∅ signal 1 µm 1.2 0.7 1 mesure f c = f e/3 1, 24/ + 3, 4% 0, 714/ + 2, 1% 1, 006/ + 0, 6% mesure f c = f e/7 1, 241/ + 3, 4% 0, 685/ -2, 1% ∅ On s'intéresse finalement à l'influence du bruit de l'image sur la mesure. Pour ce faire, un bruit gaussien conséquent, d'écart type égal à 1,8 et de moyenne nulle, est ajouté aux images simulées. Le point détecté est celui en haut à gauche de la plaque, pour les différentes configurations proposées. Les résultats pour le détecteur d'ellipse et le détecteur par moyenne pondérée avec la plaque vibrant selon le signal s 1 (t) sont affichés sur la Figure 19. Le bruit augmente fortement l'incertitude pour les angles inférieurs à 40˚et le détecteur par moyenne pondérée est plus sensible au bruit gaussien que le détecteur d'ellipse. Néanmoins, l'écart type reste inférieur à 5 µm malgré un bruit surestimé. Les deux méthodes de détection semblent donc relativement bien supporter un bruit gaussien sur les images. Des mesures avec une caméra réelle permettront de mieux définir le bruit et d'optimiser les simulations afin de quantifier plus précisément l'erreur induite.

Conclusion

L'influence de différents paramètres et de différentes méthodes de traitement sur les résultats finaux a été étudiée par le biais de simulations, permettant de définir une version optimisée du protocole de mesure.

À partir d'images simulées, il a été prouvé qu'il est possible de mesurer avec 31 x 31 points de mesure simultanément, sur une surface de mesure de 300 mm x 300 mm, des déformations vibratoires de l'ordre de 1 µm d'amplitude avec une erreur inférieure à 4%, correspondant à une erreur inférieure à 1/7500000 de la largeur de l'objet mesuré. De plus, les simulations ont permis d'étudier l'influence de différents paramètres et des méthodes de post-traitement sur la précision de la mesure. Le protocole proposé s'appuie sur la méthode de suivi de points et permet de limiter la quantité de données et le temps de traitement. Notons que la méthode de corrélation d'images permet d'avoir beaucoup plus de points de mesures, de l'ordre de 100000 dans les configurations étudiées, mais avec une erreur généralement de l'ordre de 1/50000 de la taille de la plage de mesure [START_REF] Orteu | Mesure de forme et de déformations par stéréo-corrélation d'images : applications et mécanique expérimentale des solides[END_REF] et un temps de traitement beaucoup plus long.

Par ailleurs, le motif utilisé est un point clef de la mesure. En effet, avec peu de pixels à disposition, les discontinuités genèrent des bords en escalier de par le repliement spectral. Un motif avec des bords suivant un profil gaussien limite la présence de discontinuités et est donc bien approprié dans le cas présenté.

Il a aussi été observé que l'imprécision sur la localisation exacte du centre des points d'intéret semble ne pas influencer la précision de la mesure de vibrations. En effet, afin d'optimiser la mesure, l'algorithme de détection doit principalement permettre de suivre très précisément le déplacement des motifs sur les images.

Finalement, la taille de l'objet sur l'image est cruciale. Plus l'angle entre les caméras virtuelles et la plaque augmente, plus l'image prend de place sur la matrice de pixels et plus le déplacement des motifs sur l'image est grand. En conséquence, le choix d'un angle de 55˚permet potentiellement de détecter des vibrations d'amplitudes plus faibles. Néanmoins, la déformation des motifs est d'autant plus importante que l'angle est grand. Notons qu'avec un angle supérieur à 55˚l'algorithme de détection de la bibliothèque OpenCV [START_REF] Bradski | Open Computer Vision, OpenCV[END_REF] décroche pour le calibrage du système.

Il est intéressant de comparer la méthode photogrammétrique proposée à une méthode d'interférométrie laser : l'holographie numérique [START_REF] Poittevin | Multi-point vibrometer based on high-speed digital in-line holography[END_REF]. La précision de la mesure est d'environ 20 nm pour l'holographie quelque soit la taille de l'objet (inférieur à 300 mm de diamètre), tandis que pour la photogrammétrie, elle dépend de la taille maximale de la surface de mesure (D) et est d'environ D/7500000. Notons aussi que la taille potentiellement mesurable de l'objet est plus grande pour la photogrammétrie. De plus, l'holographie utilise l'interférométrie laser : la mesure est limitée à un seul axe de vibration et potentiellement influencée par le bruit lumineux ambient, et le déplacement entre deux images ne doit pas excéder la longueur d'onde du laser. La surface doit aussi être la plus réfléchissante possible. Pour la méthode proposée, un spot lumineux LED est bien approprié pour éclairer la surface, il n'y a pas de problème avec la lumière ambiante et le déplacement est mesuré dans les 3 axes de l'espace. Néanmoins, il est nécessaire d'avoir des motifs sur l'objet mesuré. Finalement, le nombre de points de mesure est de 961 pour le présent article et 5916 pour l'holographie [START_REF] Poittevin | Multi-point vibrometer based on high-speed digital in-line holography[END_REF]. Les deux méthodes sont complémentaires quant aux possibilités de mesures et aux paramètres des configurations.

Toutefois, la méthode permet de mesurer des déplacements et non des vitesses ou des accélérations. Il faut donc faire attention au repliement de spectre si le signal d'excitation contient de trop hautes fréquences. De plus, l'amplitude de vibrations en déplacement décroit de 40 dB/octave, ce qui peut donc être à la fois un avantage (on évite le repliement de spectre) et un inconvénient (il s'agit d'une limite potentielle de la mesure pour les hautes fréquences). Néanmoins, si l'on s'intéresse à des résonances, l'amplitude de vibration est probablement suffisante.

Les limites technologiques de la méthode sont liées aux caméras ultra-rapides, qui ont actuellement une cadence d'acquisition dépendante de la taille de la matrice de pixels; mais la technologie des caméras ultra-rapides s'améliore rapidement. On peut donc s'attendre à voir apparaître prochainement des caméras avec de grandes vitesses d'acquisition avec plusieurs millions de pixels. De plus, la distorsion optique des objectifs, même si elle est corrigeable, induit de la distorsion dans le signal mesuré. En ce qui concerne l'éclairement de l'objet mesuré, le développement actuel de la technologie LED offre de nouvelles possibilités d'éclairement puissant avec un minimum d'échauffement de l'objet éclairé, permettant donc d'augmenter la cadence d'acquisition des images.
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 2 Figure 2. Schéma synoptique de la méthode.
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 3 Figure 3. Schéma du montage.

Figure 4 .

 4 Figure 4. Différents motifs vus par le système.

Figure 5 .

 5 Figure 5. Transformées de Fourier 2D des différents motifs vus par le système.

Figure 6 .

 6 Figure 6. Traitement d'une sous-image. À gauche : calcul d'un masque elliptique (• : 8 points détectés, -: ellipse estimée, -: ellipse agrandie), à droite : image masquée, normalisée et filtrée.

Figure 7 .

 7 Figure 7. Agencement du modèle réalisé sous Blender.

Figure 8 .

 8 Figure 8. Droites épipolaires dans deux coins de la plaque sur la caméra de gauche.

Figure 9 .

 9 Figure 9. Incertitude sur la triangulation du déplacement de chaque point (selon l'axe Z) (• : Simulation sous C++, • : Simulation sous Blender, -. : minimum, -: moyen, --: maximum).

Figure 10 .

 10 Figure 10. Incertitude sur la triangulation de tous les points sans mouvement (selon l'axe Z) avec des images simulées sous C++ (• : un point tous les 1/16 µm, • : un point tous les 1/32 µm).

Tableau 4 .Figure 11 .

 411 Figure 11. Images de la plaque pour différents angles (30˚et 55˚) et image de la mire de calibrage, simulées sous Blender avec distorsion optique.

Figure 12 .

 12 Figure 12. Triangulation à t = 0 , en haut à gauche : sans correction de distorsion (détecteur de blob), en haut à droite : avec correction (détecteur de blob), en bas à gauche : avec correction (détecteur par moyenne pondérée), en bas à droite : avec correction (détecteur d'ellipse).

Figure 13 .

 13 Figure 13. Incertitude sur la mesure de déplacement des points selon l'axe Z. (• : détecteur de blob, • : détecteur par moyenne pondérée, • : détecteur d'ellipse,-. : minimum, -: moyen, --: maximum).

Figure 14 .

 14 Figure 14. Incertitude sur la mesure de déplacement des points selon les axes X, Y et Z. (-. : minimum, -: moyen, --: maximum).

Figure 15 .

 15 Figure 15. Signal mesuré pour le point en haut à gauche de la plaque (signal s 1 (t), f c = f e/3, • : signal mesuré, • : signal vrai).

Figure 16 .

 16 Figure 16. Signal mesuré pour le point en haut à gauche de la plaque (signal s 1 (t), f c = f e/7, • : signal mesuré, • : signal vrai).

Figure 17 .

 17 Figure 17. Densité spectrale de puissance du signal de déplacement mesuré pour un point selon l'axe Z (signal s 1 (t), • : signal filtré à f e/3, • : signal filtré à f e/7, • : signal de référence).

Figure 18 .

 18 Figure 18. Densité spectrale de puissance du signal de déplacement mesuré pour un point selon l'axe Z (signal s 3 (t), • : signal filtré à f e/3, • : signal filtré à f e/7, • : signal de référence).

Tableau 7 .

 7 Amplitude des pics des DSP (détecteur d'ellipse) raie f e/50 raie f e/10 raie f e/4 amp. (µm)/err. amp. (µm) /err. amp. (µm) )err. signal 100 µm 120 70 100 mesure f c = f e/3 119, 1/ -0, 7% 69, 4/ -0, 8% 97, 2/ -2, 8% mesure f c = f e/7 119, 1/ -0, 7% 66, 6/ -4, 8% ∅ signal 10 µm 12 7 10 mesure f c = f e/3 11, 91/ -0, 7% 7, 06/ + 0, 2% 9, 68/ -3, 2% mesure f c = f e/7 11, 91/ -0, 7% 6, 72/ -= f e/3 1, 188/ -1, 0% 0, 686/ -2, 0% 0, 965/ -3, 5% mesure f c = f e/7 1, 188/ -1, 0% 0, 658/ -6, 1% ∅ Tableau 8. Amplitude des pics des DSP (détecteur par moyenne pondérée) raie f e/50 raie f e/10 raie f e/4 amp. (µm)/err. amp. (µm) /err. amp. (µm) )/err. signal 100 µm 120 70 100 mesure f c = f e/3 119, 4/ -0, 5% 69, 6/ -0, 6%

Figure 19 .

 19 Figure 19. Incertitude sur la triangulation de la vibration selon l'axe Z du point en haut à gauche de la plaque (signal s 1 (t), f c = f e/3, • : image non bruitée, • : image bruitée et détecteur par moyenne pondérée, • : image bruitée et détecteur d'ellipse).
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  Tableau 6. Incertitudes sur la triangulation de la vibration des points de mesure pour un angle de 55˚et le signal s 2 (t)

		écart type (µm) écart type (µm) écart type (µm)
	motif	moyen	maximum	minimum
	point	2, 38	13, 56	0, 35
	point -gaussien	0, 28	0, 49	0, 15
	gaussien	0, 47	1, 02	0, 24
	REMARQUE 4. -Un motif contenant des discontinuités (hautes fréquences) est mal
	imagé dû au repliement spectral et les résultats de détection sont dégradés. Les motifs
	"gaussien" et "point -gaussien" limitent le contenu fréquentiel et sont donc mieux
	imagés et détectés.			
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Prochainement, des mesures seront réalisées sur une plaque réelle, avec un motif "point -gaussien" imprimé et collé, afin de comparer les résultats obtenus par simulation avec des résultats expérimentaux (pour la méthode photogrammétrique et une autre méthode, avec des accéléromètres par exemple). Les mesures permettront aussi de déterminer le bruit sur les images afin d'obtenir un valeur plus précise de l'impact sur l'incertitude, bien que les algorithmes de détection semblent robustes au bruit. Finalement, un des objectifs est aussi, à terme, de mesurer des objets moins académiques qu'une plaque, tels qu'un haut-parleur ou une carrosserie de voiture.
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