Principe du psychromètre

sensible de la sonde et est réalisé par soudage au micro chalumeau. Il est traversé par un I responsables de la variation de température sont également à prendre en compte comme le est un thermocouple de type K, étalonné au préalable par rapport à une sonde de platine de type PT100, et dont la jonction mesurer la différence de température ob sensible. Plusieurs types de sondes ont été testés mettant en jeu différents paramètres de la nature des couples thermoélectriques, les diamètres des fils ou courant à injecter afin de déterminer la configuration optimale donnant la variation de température la plus importante.

Trois types de couples thermoélectriques ont ainsi été réalisés et caractérisés : Type E (Chromel -Constantan), Type J (Fer -Constantan), Type K (Chromel -Alumel) pour trois diamètres différents de fils : 80 µm, 127 µm et 250 µm. De la même façon, plusieurs intensités de courant sont imposées avec des valeurs variant de 1 à 100 mA. Le banc de test mis au point afin de caractériser le psychromètre est représenté Figure 2. Il Compaq DAQ module de sortie tension. La valeur du courant disponible en sortie de ce châssis restant faible, un montage tension et le thermocouple à refroidir afin de fourni puissance, on impose un courant dans la jonction du premier microthermocouple ce qui a pour effet de le refroidir. Les variations de températures obtenues sont alors mesurées par le second micro de données. En mode dynamique, la caractérisation consiste à envoyer des signaux en forme de créneaux (de durée es) et correspondant à des phases successives de refroidissement et de relaxation. La caractérisation du psychromètre consiste à trouver les paramètres thermoélectriques (propriétés thermophysiques, coefficient de Seebeck), dimensionnels (diamètre des fils) et électriques (intensité la plus élevée entre les deux phases du signal de commande. De nombreux essais ont permis fréquence de 0,025 Hz génère la variation de température la plus élevée et ce, quelle que soit la configuration du thermocouple. sur laquelle sont représentées les variations de température en fonction de ce paramètre pour trois thermocouples de types différents (E, J et K) mais de diamètre identique (127 µm) et dans les mêmes conditions que précédemment. Les courbes obtenues mettent clairement en évidence une meilleure sensibilité du thermocouple de type E, par rapport aux autre couples, avec une variation de température de -1,5°C pour un courant de 35 mA. 
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Le

s est constitué de la caméra infrarouge associée au système de mesure par microthermocouples (Fig. 5).

de façon non intrusive, les variations des températures de surface des microthermocouples [START_REF] Sepùlveda | Déformation de champs thermiques et traitement d'images infrarouges. Application, à la caractérisation de systèmes dynamiques[END_REF]. Nous avons utilisé une caméra matricielle CEDIP Titanium FLIR Série SC7000 (figure 5), avec un détecteur photovoltaïque InSb, de résolution 640x512 pixels et une bande spectrale de 1.5 µm transformation du flux e traiter les images mais également de valeur de la température ambiante [START_REF] Cedip | Altair user manual[END_REF][START_REF] Cedip | Titanium user manual, DC019U-A[END_REF]. 

Essais en régime statique

Les premiers essais sont effectués en régime statique, sans injection de courant. Le but est de mesurer les différences de température entre le thermocouple et la caméra thermique.

Plusieurs essais ont été réalisés en faisant varier les paramètres de la caméra (émissivité et focale), afin de trouver le bon réglage. Les thermocouples sont placés dans une enceinte afin de minimiser les effets de la convection (Fig. 5).

La figure 6 représente un thermogramme des variations de température surfaciques le long des deux microthermocouples dans des conditions géométriques correspondantes à celles de la figure 1. Les évolutions des températures sont données à partir du logiciel Altair, les mesures étant prises sur une période de 30 s. Sur chaque fil on mesure ainsi la température à différentes abscisses , désignées par , et pour le fil 1 et par , et pour le fil 2 (moyenne de la température au niveau de chaque chaque pixel le long de la ligne droite). On calcule la température moyenne en début de jonction (Td centre de la zone cerclée « », moyenne de température de chaque pixel dans le cercle), et la température au centre de la jonction (Tc, centre de la zone cerclée « », température du pixel au centre du cercle). Toutes ces températures sont ensuite comparées à celles (Th) fournies par le microthermocouple (Figs. 7 à 9). Les figures varie, pour les mêmes conditions expérimentales. Ainsi, T max des points de mesure varie de 0.2°C à 0.6°C; quand on baisse l'émissivité, la température donnée par la caméra thermique augmente. Le microthermocouple ayant été étalonné en (Th) comme « référence », la caméra thermique fournit des températures proches de celles de Th ction est fixée à = 0.9 (Fig. 8)

T= Th-Tc) est minimal et sa valeur est T 0.2 °C. On a aussi remarqué que la température au niveau de la jonction n'est pas parfaitement homogène, si l'emplacement du point au centre de la jonction change ne serait-ce que d'un pixel, la tempér T 1,7°C
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Essais en régime dynamique
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Conclusion

Les résultats expérimentaux présentés dans ce travail concernent la mesure de température été mises en place et ont abouti à des résultats plus grande variation de température pour une valeur de courant fixée et ainsi trouver un compromis entre les différents paramètres du thermocouple (diamètre des fils, type, intensité du courant). 

Figure 1 :

 1 Figure 1 : Vue du psychromètre.

Figure 2 :

 2 Figure 2 : Principe du banc de test.

Figure 3 :

 3 Figure 3 : Variations de température mesurées aux bornes du microthermocouple de référence.
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Figure 4 :

 4 Figure 4 : Comparaison des réponses des thermocouples en fonction du courant.

Figure 5 :

 5 Figure 5: Dispositif expérimental de protection des microthermocouples a été enlevée)

Figure 6 :

 6 Figure 6 : Thermogrammes du dispositif

Figure 7 :

 7 Figure 7 : Essais statiques, émissivité = 1.

Figure 8 :

 8 Figure 8 : Essais statiques, émissivité = 0,9.

Figure 9 :

 9 Figure 9 : Essais statiques, émissivité = 0,8.
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  && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&.( .. !. !. !. !. !. !. !. !. !. !. !. !. !. !. !. !. !.&' &' &' &' &' &' &' &' &' &' &' &'$. $. $. $. $. $. $. $. $. $. $. $. $. $. $. $. $. $. $. $. $.(5 Congrès français de thermique, SFT2012, Talence, 29 mai -1er juin 2012 conditions expérimentales que précédemment. Différentes valeurs de courants (de 5 à 80 mA) peuvent ainsi être choisies afin de refroidir la jonction par effet Peltier. La figure 10 tion de fréquence 0,02 Hz et la caméra pour différents points de la jonction définis au préalable et pour une émissivité fixée à 0,9.

Figure 10 :

 10 Figure 10 : Essais en régime dynamique pour un courant de 30 mA
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Figure 11 :

 11 Figure 11 : Thermogramme en essais dynamiques pour un courant I = 30 mA à différentes abscisses le long des fils 1 (Chromel) et 2 (Constantant) et au centre de la jonction. On met en évidence les pertes par conduction le long des fils par une baisse de la température entre le centre de la jonction et les abscisses.
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