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Résumé

Introduction : La mise en place d'une prothèse totale de hanche (PTH), dans les suites d'échec d'ostéosynthèse de fracture de l'extrémité supérieure du fémur, est associée à un risque élevé de luxation prothétique. Notre hypothèse était que l'utilisation d'une cupule double mobilité (DM), permettait dans ce contexte spécifique de diminuer le risque d'instabilité post opératoire.

INTRODUCTION

Le taux d'échec des ostéosynthèses de fracture de l'extrémité proximal du fémur est de l'ordre de 20 à 30% [START_REF] Lu-Yao | Outcomes after displaced fractures of the femoral neck. A meta-analysis of one hundred and six published reports[END_REF]. Dans ce contexte, le recours à la mise en place prothèse totale de hanche (PTH) est souvent envisagé. Cependant, il existe des difficultés techniques inhérentes à cette intervention, notamment dans les fractures extra-capsulaires. La nécessité d'ablation du matériel d'ostéosynthèse, la présence éventuelle d'un cal vicieux et la modification des repères anatomiques peuvent entrainer des erreurs de positionnement des implants. Le contexte d'insuffisance musculaire péri-prothétique liées à des interventions itératives, majorent le risque de complication post-opératoire et notamment celui de luxation prothétique [START_REF] Mckinley | Treatment of displaced intracapsular hip fractures with total hip arthroplasty: comparison of primary arthroplasty with early salvage arthroplasty after failed internal fixation[END_REF][START_REF] Mehlhoff | Total hip arthroplasty following failed internal fixation of hip fractures[END_REF][START_REF] Darrith | Outcomes of dual mobility components in total hip arthroplasty: a systematic review of the literature[END_REF]. Dans cette indication, le taux d'instabilité postopératoire, d'environ 10%, a été rapporté comme significativement plus important que celui des PTH de première intention [START_REF] Blomfeldt | Displaced femoral neck fracture: comparison of primary total hip replacement with secondary replacement after failed internal fixation: a 2-year follow-up of 84 patients[END_REF][START_REF] Franzén | Secondary total hip replacement after fractures of the femoral neck[END_REF][START_REF] Mahmoud | Outcomes of total hip arthroplasty, as a salvage procedure, following failed internal fixation of intracapsular fractures of the femoral neck: a systematic review and meta-analysis[END_REF].

La cupule Double Mobilité (DM) en reprenant le concept de McKee, permet d'augmenter la « jump distance » et ainsi de diminuer le risque de luxation prothétique [START_REF] Mckee | The statistics of the McKee-Farrar method of total hip replacement[END_REF][START_REF] Bousquet | Recovery after aseptic loosening of cemented total hip arthroplasties with Bousquet's cementless prosthesis. Apropos of 136 cases[END_REF]. Depuis 30 ans, ce concept a prouvé son efficacité dans la prévention des instabilités post opératoires pour les PTH de première intention comme pour les PTH de révision [START_REF] Darrith | Outcomes of dual mobility components in total hip arthroplasty: a systematic review of the literature[END_REF][START_REF] Philippot | The use of a dual-articulation acetabular cup system to prevent dislocation after primary total hip arthroplasty: analysis of 384 cases at a mean follow-up of 15 years[END_REF][START_REF] Neri | Results of primary total hip replacement with first generation Bousquet dual mobility socket with more than twenty five years follow up. About a series of two hundred and twelve hips[END_REF][START_REF] Dangin | Prevention of Dislocation Risk During Hip Revision Surgery with the Dual Mobility Concept; Study of a New Generation of Dual Mobility Cups[END_REF][START_REF] Viste | Dual mobility cups in revision total hip arthroplasty[END_REF][START_REF] Hamadouche | Five to thirteen year results of a cemented dual mobility socket to treat recurrent dislocation[END_REF]. De récentes études comparatives ont confirmées cette supériorité des cupules DM par rapport aux PTH standards, dans la prévention du risque d'instabilité prothétique [START_REF] Prudhon | Causes for revision of dual-mobility and standard primary total hip arthroplasty[END_REF][START_REF] Caton | A comparative and retrospective study of three hundred and twenty primary Charnley type hip replacements with a minimum follow up of ten years to assess whether a dual mobility cup has a decreased dislocation risk[END_REF]. Néanmoins peu de série rapporte les résultats des cupules DM dans l'indication de reprise d'échec d'ostéosynthèse du fémur proximal. Seuls Muller et al. ont analysé les résultats des PTH avec cupule DM dans cette indication [START_REF] Müller | Total hip arthroplasty after failed osteosynthesis of proximal femoral fractures: Revision and mortality of 80 patients[END_REF]. Dans leur série, les cupules DM ne représentaient toutefois que 6% de l'ensemble des cupules implantées.

Notre hypothèse était donc que l'utilisation d'une cupule DM permettait, dans ce contexte spécifique, de diminuer le risque d'instabilité post opératoire. L'objectif était donc d'évaluer le taux de luxation prothétique après la mise en place PTH DM suite à un échec d'ostéosynthèse de l'extrémité proximale du fémur.

MATERIEL ET METHODES

Population

Il s'agissait d'une étude rétrospective, mono centrique et continue. Entre mai 2010 et décembre 2014, tous les patients pour lesquels une PTH avec cupule DM a été mise en place suite à un échec d'ostéosynthèse d'une fracture de l'extrémité proximal du fémur, ont été inclus. Etaient uniquement exclus les patients ayant présentés une infection après l'ostéosynthèse initiale. La reprise chirurgicale d'échec d'ostéosynthèse du fémur proximal par PTH était indiquée en cas de pseudarthrose symptomatique, d'ostéonécrose, de cal vicieux mal toléré ou de déplacement secondaire du matériel d'ostéosynthèse (Tableau 1). Au total, 33 patients ont été inclus (4 hommes et 29 femmes). L'âge moyen lors de la reprise chirurgicale était de 74 ans ± 15 . L'IMC moyen était de 25 ± 4,8 [START_REF] Charlson | A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation[END_REF]09]. Les étiologies initiales étaient par ordre de fréquence les fractures per-trochantérienne (n=22,67%), les fractures du col du fémur (n=8, 24%) et les fractures basi-cervicale (n=3, 9%). Les ostéosynthèses initiales comprenaient la mise en place d'un clou trochantérien (n=23, 70%), d'une vis-plaque (n=4, 12%) et des vis canulées (n=6, 18%) (Tableau 1).

Technique chirurgicale et Implants utilisés

Une chirurgie en un temps, combinant ablation du matériel d'ostéosynthèse et mise en place d'une PTH DM par voie postéro-latérale, a été effectuée. Les cupules DM utilisées appartenaient à la gamme NOVAE® (SERF® 1 ). Il s'agissait de cupules de troisième génération, forgées en acier inoxydable 316L avec un revêtement bicouche : spray titane et hydroxyapatite. En fonction de la qualité osseuse et du défect osseux constaté en peropératoire, deux types de cupules ont été implantées. Dans les cas les plus favorables, c'est-à-dire avec un capital osseux satisfaisant, une cupule avec fixation press-fit exclusive était utilisée (NOVAE®SUNFIT TH) (Figure 1). Dans les cas d'un défect osseux ne permettant pas une stabilité primaire satisfaisante, une cupule tripode (fixation press fit avec 2 plots et 1 vis d'amarrage proximal) était utilisée (NOVAE® E TH). Les implants fémoraux (TSF® 2 , Corail® 3 , Louxor® 4 ) étaient soit sans ciment, soit cimentés, en fonction de la qualité et l'importance du capital osseux fémoral après ablation du matériel d'ostéosynthèse. Les têtes fémorales étaient en acier inoxydable 316 L ou en alliage chrome-cobalt, de diamètre 22,2 mm ou 28 mm. Les têtes de diamètre 28 mm n'étaient implantées qu'à partir des cupules de taille 53 afin de garantir une épaisseur minimale de 10 mm de polyéthylène, conformément aux recommandations du fabricant.

Analyse clinique et radiologique

Les suivis cliniques et radiologiques ont été réalisés à 45 jours, 3 et 6 mois, 1 an puis tous les 2 ans jusqu'au dernier recul. L'état général du patient a été évalué selon des scores de Charlson et American Society of Anesthesiologists (ASA) [START_REF] Charlson | A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation[END_REF][START_REF] Dripps R | New classification of physical status[END_REF][START_REF] Saklad | Grading of patients for surgical procedures[END_REF]. L'analyse clinique comprenait l'évaluation des scores cliniques de Postel Merle d'Aubigné (PMA) et de Harris (HHS) [START_REF] Harris | Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures: treatment by mold arthroplasty. An end-result study using a new method of result evaluation[END_REF][START_REF] Aubigné | The classic: functional results of hip arthroplasty with acrylic prosthesis[END_REF]. La durée de l'intervention chirurgicale était consignée. L'analyse radiologique, effectuée à l'aide du logiciel OSIRIX® 5 , a permis de rechercher les ostéolyses péri-prothétiques, d'évaluer l'inclinaison de la cupule entre la période post-opératoire et le dernier recul, et de calculer les scores ARA [START_REF] Massin | Evaluation of cementless acetabular component migration. An experimental study[END_REF] et de Brooker [START_REF] Brooker | Ectopic ossification following total hip replacement. Incidence and a method of classification[END_REF]. L'ensemble des complications, telles les luxations, les infections, les descellements et les fractures péri-prothétiques, ont été recensées.

Analyse statistique

Le critère de jugement principal était la survenue d'une luxation prothétique. Les tests de Student, du Chi-deux et de régression linéaire d'analyse de la variance (ANOVA) ont été réalisés respectivement pour l'analyse de la répartition de variables quantitatives, qualitatives et facteurs de variabilité. L'analyse statistique a été réalisée à l'aide du logiciel R® 6 . Le seuil de significativité était défini par p<0,05. Au dernier recul, le score d'ARA moyen était de 5,4 ± 0,8 [START_REF] Darrith | Outcomes of dual mobility components in total hip arthroplasty: a systematic review of the literature[END_REF][START_REF] Blomfeldt | Displaced femoral neck fracture: comparison of primary total hip replacement with secondary replacement after failed internal fixation: a 2-year follow-up of 84 patients[END_REF][START_REF] Franzén | Secondary total hip replacement after fractures of the femoral neck[END_REF] et le score de Brooker moyen était de 2 ± 1 [START_REF] Lu-Yao | Outcomes after displaced fractures of the femoral neck. A meta-analysis of one hundred and six published reports[END_REF][START_REF] Mckinley | Treatment of displaced intracapsular hip fractures with total hip arthroplasty: comparison of primary arthroplasty with early salvage arthroplasty after failed internal fixation[END_REF][START_REF] Mehlhoff | Total hip arthroplasty following failed internal fixation of hip fractures[END_REF][START_REF] Darrith | Outcomes of dual mobility components in total hip arthroplasty: a systematic review of the literature[END_REF]. Deux patients ont présenté une ostéolyse cotyloïdienne en zone I de Gruen, et trois patients une ostéolyse cotyloïdienne en zone II de Gruen. Aucun descellement septique ou aseptique n'a été constaté. En passant de 47 ± 8° en post opératoire immédiat à 47 ± 8° au dernier recul, il n'existait pas d'évolution significative de l'inclinaison de la cupule (p=0,2).

Complications

Nous avons reporté 6 fractures du fémur peropératoires : une fracture métaphyso-diaphysaire ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque et 5 fractures du grand trochanter ayant nécessité une ostéosynthèse par cerclage. Deux complications postopératoires précoces ont nécessité une reprise chirurgicale : une luxation et une infection. La luxation était précoce et post-traumatique suite à une chute. Une réduction sanglante a été nécessaire après échec de tentative de réduction par manoeuvre externe. Au dernier recul, le taux de luxation total était donc de 3 %. L'infection était profonde et précoce. Elle a bénéficié d'un lavage articulaire avec changement des pièces intermédiaires (Débridement, Antibiotics and Implant Retention, DAIR) avec une guérison de l'infection et une absence de récidive au dernier recul. Toutes les complications peropératoires et postopératoires sont survenues chez des patients dont l'ostéosynthèse initiale était un enclouage centromédullaire par clou gamma.

DISCUSSION

Notre hypothèse a été confirmée. L'utilisation d'une cupule DM dans la reprise chirurgicale d'un échec d'ostéosynthèse de l'extrémité proximal du fémur par PTH, a permis d'obtenir un faible taux de luxation prothétique.

La première constatation est le taux important de complications associées à la mise en en place d'une PTH dans cette indication spécifique. Avec un taux de complications toutes causes confondues de 21% (n=7), notre étude fait partie de la fourchette supérieure par rapport aux taux décrits dans la littérature. Dans une méta-analyse, Mahmoud et al. rapporte un taux de complications moyen de 12 % [START_REF] Mahmoud | Outcomes of total hip arthroplasty, as a salvage procedure, following failed internal fixation of intracapsular fractures of the femoral neck: a systematic review and meta-analysis[END_REF]. Seules les études de Müller et al. [START_REF] Müller | Total hip arthroplasty after failed osteosynthesis of proximal femoral fractures: Revision and mortality of 80 patients[END_REF] (taux de 21%) et de Dehaan et al. [START_REF] Dehaan | Salvage Hip Arthroplasty After Failed Fixation of Proximal Femur Fractures[END_REF] (taux de 26%) ont reporté des taux de complications supérieurs. Le taux de complications des PTH de reprises après échec d'ostéosynthèse est significativement plus élevé que celui des PTH de première intention. Nilsson et al. [START_REF] Nilsson | Secondary arthroplasty for complications of femoral neck fracture[END_REF] ainsi qu'Oztürkmen et al. [START_REF] Oztürkmen | Comparison of primary arthroplasty with early salvage arthroplasty after failed internal fixation for displaced femoral neck fractures in elderly patients[END_REF] retrouvaient un taux de complications de 17% pour les PTH de reprise contre 13% pour les PTH de première intention dans les fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Ce taux plus élevé peut être expliqué par les difficultés techniques liées à la chirurgie de reprise. L'ablation du matériel d'ostéosynthèse, l'atrophie musculaire, une diminution du capital osseux, une inégalité de longueur des membres inférieurs, la présence d'un cal vicieux peuvent modifier l'architecture squelettique et augmenter la difficulté de positionnement des implants. Ces facteurs font de ces chirurgies des défis techniques, à risque de complications per et postopératoires.

Deuxième fait intéressant constaté dans notre étude, seuls les patients présentant initialement une fracture per trochantérienne ostéosynthèsée par enclouage centromédullaire ont présenté une complication. Aucune complication n'a été retrouvée dans le groupe des ostéosynthèses de fractures du col fémoral ou dans celui des fractures basi cervicale. Il existe une véritable différence entre les fractures capsulaire et les fractures extra-capsulaires. Cette constatation corrobore les résultats rapportés dans la littérature. L'étude de Tetsunaga et al. [START_REF] Tetsunaga | Total hip arthroplasty after failed treatment of proximal femur fracture[END_REF] concernant 50 patients a aussi recensé des complications uniquement dans le groupe des fractures per trochantériennes. Mehloff et al. [START_REF] Mehlhoff | Total hip arthroplasty following failed internal fixation of hip fractures[END_REF] ont rapporté 3 luxations prothétiques dans un groupe ayant subi une fracture per trochantérienne (n=13) mais aucune complication dans le groupe de patients ayant présenté une fracture cervicale (n=14). Dans notre étude, la forte proportion de patients présentant une fracture per trochantérienne (66,6%), permet donc d'expliquer le taux important de complication retrouvé. Une des hypothèses expliquant cette différence entre les sous types de fractures, pourrait être la plus grande complexité de l'intervention de reprise chirurgicale des fractures per trochanteriennes. Les reprises de fractures extra-capsulaires sont à la fois plus difficile techniquement et sont à haut risque de complications. Dans ces fractures, du fait de l'apparition d'un cal vicieux voire d'une pseudarthrose, l'ensemble des repères anatomiques est modifié, compliquant ainsi le positionnement des implants. De plus, l'ablation du clou est un geste chirurgical invasif, pouvant entrainer des calcifications ectopiques ainsi que des lésions du moyen fessier, reconnues comme facteur majeur d'instabilité. Sur ce point, l'utilisation des cupules DM semble intéressante. Même si elles ne permettent pas de réduire l'ensemble des complications inhérentes à ce type de chirurgie, elles permettent de limiter le risque de luxation par rapport aux séries de PTH classique simple mobilité (Tableau 3). L'analyse de la littérature montre que le taux de luxation avec les cupules standard non DM varie entre 0 à 20% : 3,1% pour Hammad et al. [START_REF] Hammad | Total hip arthroplasty following failure of dynamic hip screw fixation of fractures of the proximal femur[END_REF], 4.9 % pour Archibeck et al. [START_REF] Archibeck | Total hip arthroplasty after failed internal fixation of proximal femoral fractures[END_REF], 6,4% pour Shi et al. [START_REF] Shi | Total Hip Arthroplasty Using Non-Modular Cementless Long-Stem Distal Fixation for Salvage of Failed Internal Fixation of Intertrochanteric Fracture[END_REF] et 19,6% McKinley et al. [START_REF] Mckinley | Treatment of displaced intracapsular hip fractures with total hip arthroplasty: comparison of primary arthroplasty with early salvage arthroplasty after failed internal fixation[END_REF]. Avec un taux de luxation de 3%, notre série, avec cupules DM, se situe donc au niveau des taux les plus bas. Il a été démontré que les cupules DM sont efficaces pour diminuer le risque de luxation même chez les patients présentant un déficit majeur des abducteurs de hanche [START_REF] Schneider | Revision total hip arthroplasty using a reconstruction cage device and a cemented dual mobility cup[END_REF][START_REF] Philippeau | Dual mobility design use in preventing total hip replacement dislocation following tumor resection[END_REF]. Avec une majorité de fracture extra-capsulaire cette problématique d'insuffisance du moyen fessier était largement représentée dans notre série. Or nous n'avons constaté qu'un seul cas de luxation. En permettant de diminuer les risques d'instabilité postopératoire, l'utilisation d'une cupule DM, semble donc être une option thérapeutique intéressante dans la mise en place d'une PTH après échec d'ostéosynthèse.

Notre étude présentait plusieurs limites. La taille modérée de la cohorte a contribué à diminuer la puissance statistique de notre analyse. Cependant, du fait d'une faible incidence de cette indication chirurgicale, notre série reste comparable en terme d'effectif à celles de la littérature [START_REF] Haidukewych | Hip arthroplasty for salvage of failed treatment of intertrochanteric hip fractures[END_REF][START_REF] Winemaker | Short-term outcomes of total hip arthroplasty after complications of open reduction internal fixation for hip fracture[END_REF]. Le défaut d'homogénéité des différents groupes rendait également les analyses en sous-groupes difficilement interprétables. Enfin, le recul moyen de l'étude bien que faible, restait comparable à ceux de la littérature (entre 1 et 7 ans) [START_REF] Mahmoud | Outcomes of total hip arthroplasty, as a salvage procedure, following failed internal fixation of intracapsular fractures of the femoral neck: a systematic review and meta-analysis[END_REF][START_REF] Hamadouche | Five to thirteen year results of a cemented dual mobility socket to treat recurrent dislocation[END_REF][START_REF] Enocson | Hip arthroplasty after failed fixation of trochanteric and subtrochanteric fractures[END_REF].

CONCLUSION

L'utilisation de cupules DM, dans le cadre de la mise en place d'une PTH après échec d'ostéosynthèse de l'extrémité proximale du fémur, permet de diminuer le risque de luxation prothétique. Son utilisation peut donc être recommandée dans cette indication à haut risque d'instabilité post opératoire.
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