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Objectif: L'objectif de cette revue de la littérature était d'analyser l'effet de l'implant XEN® en procédure simple ou combinée à la phacoémulsification, sur la pression intraoculaire (PIO) et le nombre de traitements hypotonisants chez des sujets atteints de glaucome chronique à angle ouvert.

Méthode : Nous avons inclus les études de cohortes interventionnelles présentant au minimum un an de suivi postopératoire chez des patients atteints de glaucome primitif à angle ouvert (GPAO) ou secondaire à une pseudo-exfoliation capsulaire (GPEX) ou à une dispersion pigmentaire (GPIG) qui ont bénéficié de la pose d'un implant XEN®. Le critère de jugement principal était la réduction de la PIO à 12 mois postopératoires. Les critères de jugements secondaires étaient la baisse du nombre de traitements hypotonisants à 12 mois, la fréquence et le type de manoeuvres postopératoires nécessaires, et le taux de complications.

Résultats : Huit articles publiés entre 2016 et 2018 ont été inclus, six concernaient des études prospectives et deux, des études rétrospectives. Il n'y avait aucun essai contrôlé randomisé. Les données concernaient 958 yeux de 777 patients. Les différentes études retrouvaient une PIO à douze mois comprise entre 13 et 16 mmHg en moyenne avec une réduction de PIO de 25% à 56% (moyenne : 42%). Cette diminution était accompagnée d'une baisse du nombre de traitements hypotonisants dans toutes les études. La baisse de PIO à un an était significativement plus importante en procédure solo (44%) qu'en procédure combinée (32%) (p<0,05). Les complications les plus fréquentes étaient l'hypotonie transitoire (< 1 mois) (3%), l'apparition d'un décollement choroïdien ou de plis choroïdiens transitoires (1,5%), un hyphéma (1,9%), une fuite de la bulle de filtration (1,1%) et une chambre antérieure étroite (1,1%). Concernant les complications graves, quatre cas de glaucome malin (0,4%) et un cas de décollement de rétine (0,1%) ont été rapportés. En postopératoire, un needling a dû être réalisé dans 32% des cas. Au total 55 yeux (5,7%) ont nécessité une nouvelle chirurgie filtrante ou la réalisation d'un cyclo-affaiblissement.

Conclusion

: L'implant XEN® semble être efficace pour réduire la PIO et diminuer le nombre de traitements hypotonisants dans l'année suivant la chirurgie. Il présentait un profil de sécurité acceptable. Il nécessite cependant un suivi postopératoire rapproché et des manoeuvres postopératoires fréquentes.

Introduction

Le glaucome est une neuropathie optique cécitante qui touche près de 60 millions de personnes à travers le monde. Parmi tous les types de glaucomes, le glaucome primitif à angle ouvert (GPAO) est l'étiologie la plus fréquente [START_REF] Tham | Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and metaanalysis[END_REF]. L'arsenal thérapeutique du GPAO comprend les traitements hypotonisants médicamenteux, les traitements par laser et la chirurgie. En France, les chirurgies du glaucome les plus pratiquées sont la trabéculectomie [START_REF] Landers | A twenty-year follow-up study of trabeculectomy: risk factors and outcomes[END_REF] et la sclérectomie profonde non perforante (SPNP) [START_REF] Hamard | Non penetrating filtering surgery, evolution and results[END_REF]. Ce sont deux chirurgies filtrantes dont le principe est d'abaisser la pression intra oculaire (PIO) en créant une voie d'évacuation de l'humeur aqueuse à partir de la chambre antérieure (CA) de l'oeil jusqu'à un espace sous-conjonctival : la bulle de filtration (BF). Ces chirurgies filtrantes sont efficaces mais présentent un taux non négligeable de complications comme l'hypotonie postopératoire, essentiellement pour la trabéculectomie, une fuite d'humeur aqueuse par la bulle de filtration ou encore la cataracte [START_REF] Hamard | Open-angle glaucoma and surgical treatment[END_REF][START_REF] Gedde | Treatment Outcomes in the Primary Tube Versus Trabeculectomy Study after 1 Year of Follow-up[END_REF][START_REF] Kirwan | Trabeculectomy in the 21st Century: A Multicenter Analysis[END_REF]. Les problèmes de cicatrisation conjonctivo-ténonienne excessive concernent 25 à 30 % des opérés [START_REF] King | Frequency of bleb manipulations after trabeculectomy surgery[END_REF] et sont responsables de la majorité des échecs chirurgicaux. Enfin, une infection de la bulle de filtration ou « blébite » peut survenir, avec un risque d'endophtalmie de pronostic très défavorable, mais heureusement rare. L'incidence cumulée d'endophtalmie sur blébite après trabéculectomie avec mitomycine C (MMC) est de 0,4% (suivi de 36 mois) à 1,1% (suivi de 5 ans) [START_REF] Kirwan | Trabeculectomy in the 21st Century: A Multicenter Analysis[END_REF]8].

Par conséquent, de nouvelles techniques permettant de diminuer la PIO ont été mises au point afin de limiter les complications per-et postopératoires de la chirurgie filtrante, il s'agit des MIGS pour minimally-invasive glaucoma surgeries, ou chirurgies mini-invasives du glaucome.

Les caractéristiques exactes permettant de qualifier une technique chirurgicale de MIGS n'est pas encore consensuelle. On peut néanmoins considérer qu'il s'agit d'une chirurgie ayant pour objectif de réduire la PIO en augmentant l'élimination de l'humeur aqueuse, moins traumatique que la chirurgie filtrante classique et permettant une récupération rapide, et avec un bon profil de sécurité [START_REF] Richter | Minimally invasive glaucoma surgery: current status and future prospects[END_REF]. Le plus souvent, ces techniques ont une approche ab interno ne nécessitant pas l'ouverture de la conjonctive et sont associées à la chirurgie de la cataracte [START_REF]AGS and FDA MIGS Workshop[END_REF]. Le XEN® fait partie de ces nouvelles options thérapeutiques.

Cette technique consiste en l'implantation ab interno par la CA d'un tube de collagène de 6 mm de longueur et 45 µm de lumière appelé XEN®, et reliant la CA à l'espace sousconjonctival (figures 1 et 2) [START_REF] Widder | The XEN45 Gel Stent as a minimally invasive procedure in glaucoma surgery: success rates, risk profile, and rates of re-surgery after 261 surgeries[END_REF][START_REF] Gregorio | Minimally invasive combined glaucoma and cataract surgery: clinical results of the smallest ab interno gel stent[END_REF]. Cette chirurgie peut être réalisée seule ou dans le même temps opératoire qu'une chirurgie de la cataracte [START_REF] Vt | Combined phacoemulsification and XEN45 surgery from a temporal approach and 2 incisions[END_REF]. Cette nouvelle technique permettrait d'éviter les complications liées à la dissection de la conjonctive, tout en étant plus rapide [START_REF] Schlenker | Efficacy, Safety, and Risk Factors for Failure of Standalone Ab Interno Gelatin Microstent Implantation versus Standalone Trabeculectomy[END_REF].

Patients et méthodes

En avril 2018, nous avons effectué une recherche dans PubMed en utilisant les termes (glaucoma AND XEN®) OR (glaucoma AND micro-stent) OR (glaucoma AND gel implant) OR (MIGS AND XEN®). Les références des articles retenus lors de cette recherche bibliographique ont aussi été étudiées. Nous avons ainsi inclus dans cette revue de la littérature toutes les études de cohorte prospectives et rétrospectives qui étudiaient l'effet de la mise en place d'un drain XEN® combiné ou non à une chirurgie de la cataracte sur la PIO chez des patients présentant un glaucome à angle ouvert primitif ou secondaire. Les case reports et les études de cohorte qui ne rapportaient pas la PIO, le nombre de médicaments utilisés, la fréquence des manoeuvres ou les complications postopératoires n'ont pas été inclus.

Parmi les 86 articles identifiés dans PubMed, nous en avons éliminé 75 à l'étape de screening, soit parce qu'ils présentaient l'implant sans suivi de patients (n=37), soit parce qu'ils étudiaient une intervention différente (n=17); 18 articles étaient des case reports et trois étaient des revues de la littérature. Trois articles ont été éliminés à l'étape de la lecture du texte complet car ils ne comportaient pas nos critères d'évaluations (figure 3 : flow chart).

Résultats

Après screening et analyse d'éligibilité, huit articles publiés entre 2016 et 2018 ont donc été retenus, six concernaient des études prospectives [START_REF] Widder | The XEN45 Gel Stent as a minimally invasive procedure in glaucoma surgery: success rates, risk profile, and rates of re-surgery after 261 surgeries[END_REF][START_REF] Gregorio | Minimally invasive combined glaucoma and cataract surgery: clinical results of the smallest ab interno gel stent[END_REF][START_REF] Vt | Combined phacoemulsification and XEN45 surgery from a temporal approach and 2 incisions[END_REF][START_REF] Galal | XEN Glaucoma Implant with Mitomycin C 1-Year Follow-Up: Result and Complications[END_REF][START_REF] Grover | Performance and Safety of a New Ab Interno Gelatin Stent in Refractory Glaucoma at 12 Months[END_REF][START_REF] Mansouri | A prospective ultrasound biomicroscopy evaluation of changes in anterior segment morphology following laser iridotomy in European eyes[END_REF] et deux des études rétrospectives [START_REF] Schlenker | Efficacy, Safety, and Risk Factors for Failure of Standalone Ab Interno Gelatin Microstent Implantation versus Standalone Trabeculectomy[END_REF][START_REF] Hengerer | Ab Interno Gel Implant for the Treatment of Glaucoma Patients With or Without Prior Glaucoma Surgery: 1-Year Results[END_REF]. Il n'y avait aucun essai contrôlé randomisé. Les caractéristiques et la population des différentes études sont résumées dans le tableau 1.

Les données analysées concernaient 958 yeux de 777 patients. Deux articles présentaient les résultats de patients opérés de pose de XEN® seul [START_REF] Schlenker | Efficacy, Safety, and Risk Factors for Failure of Standalone Ab Interno Gelatin Microstent Implantation versus Standalone Trabeculectomy[END_REF][START_REF] Grover | Performance and Safety of a New Ab Interno Gelatin Stent in Refractory Glaucoma at 12 Months[END_REF] et deux articles présentaient des patients opérés de chirurgie combinée uniquement [START_REF] Gregorio | Minimally invasive combined glaucoma and cataract surgery: clinical results of the smallest ab interno gel stent[END_REF][START_REF] Vt | Combined phacoemulsification and XEN45 surgery from a temporal approach and 2 incisions[END_REF]. Les quatre autres articles présentaient en même temps des patients opérés de pose de XEN® seul et des patients opérés de chirurgie combinée [START_REF] Widder | The XEN45 Gel Stent as a minimally invasive procedure in glaucoma surgery: success rates, risk profile, and rates of re-surgery after 261 surgeries[END_REF][START_REF] Galal | XEN Glaucoma Implant with Mitomycin C 1-Year Follow-Up: Result and Complications[END_REF][START_REF] Mansouri | A prospective ultrasound biomicroscopy evaluation of changes in anterior segment morphology following laser iridotomy in European eyes[END_REF][START_REF] Hengerer | Ab Interno Gel Implant for the Treatment of Glaucoma Patients With or Without Prior Glaucoma Surgery: 1-Year Results[END_REF]. Quatre études présentaient des yeux naïfs de toute chirurgie filtrante [START_REF] Vt | Combined phacoemulsification and XEN45 surgery from a temporal approach and 2 incisions[END_REF][START_REF] Schlenker | Efficacy, Safety, and Risk Factors for Failure of Standalone Ab Interno Gelatin Microstent Implantation versus Standalone Trabeculectomy[END_REF][START_REF] Galal | XEN Glaucoma Implant with Mitomycin C 1-Year Follow-Up: Result and Complications[END_REF][START_REF] Mansouri | A prospective ultrasound biomicroscopy evaluation of changes in anterior segment morphology following laser iridotomy in European eyes[END_REF]. Enfin, un article concernait des patients présentant un glaucome réfractaire [START_REF] Grover | Performance and Safety of a New Ab Interno Gelatin Stent in Refractory Glaucoma at 12 Months[END_REF]. Les critères de jugement principaux étaient variables selon les études, mais tous rapportaient la PIO en préopératoire et 12 mois après la chirurgie, le nombre de médicaments hypotonisants, les manoeuvres postopératoires et les complications rencontrées.

La technique chirurgicale

La technique chirurgicale étant standardisée, l'implantation différait très peu d'une étude à l'autre. Le geste était réalisé sous anesthésie locale (topique, intra-camérulaire, sousténonienne ou péribulbaire). Après l'injection de 0,1 ml de mitomycine C (MMC) diluée à 0,1 mg/ml (ou 0,2 mg/ml dans l'étude de Schlenker et al. [START_REF] Schlenker | Efficacy, Safety, and Risk Factors for Failure of Standalone Ab Interno Gelatin Microstent Implantation versus Standalone Trabeculectomy[END_REF]) en sous-conjonctival dans le quadrant conjonctival supéro-temporal, une incision cornéenne de 1,8 à 2,2 mm était réalisée en inféro-temporal. Un myotique était injecté puis la CA était ensuite remplie d'un produit viscoélastique. L'aiguille 27 gauge de l'injecteur préchargé était insérée par l'incision puis dirigée du côté opposé de la CA pour pénétrer dans l'angle iridocornéen, traverser la sclère et s'aboucher dans l'espace sous-conjonctival à 3 mm du limbe environ. L'implant XEN® était alors injecté et dans le même temps l'aiguille de l'injecteur se rétractait. La position idéale de l'implant devait être de 3 mm de long sous la conjonctive, 2 mm dans le passage scléral et 1 mm en CA. Le produit viscoélastique était ensuite retiré et les incisons cornéennes hydrosuturées. En fin d'intervention, 0,1 ml de céfuroxime était injecté en chambre antérieure. La technique chirurgicale différait légèrement dans l'étude de Grover et al. [START_REF] Grover | Performance and Safety of a New Ab Interno Gelatin Stent in Refractory Glaucoma at 12 Months[END_REF] : une dissection conjonctivale était réalisée en supéro-nasal et la MMC à 0,2 mg/ml était appliquée pendant 2 minutes à l'éponge. Après l'implantation du XEN®, la conjonctive était suturée au Vicryl ou au Nylon [START_REF] Grover | Performance and Safety of a New Ab Interno Gelatin Stent in Refractory Glaucoma at 12 Months[END_REF].

Lorsque les patients bénéficiaient d'une chirurgie de la cataracte associée, le geste d'implantation était réalisé à la suite de la mise en place de l'implant de chambre postérieure (ICP) et après injection de myotique.

Le traitement postopératoire comportait au minimum un collyre antiinflammatoire stéroïdien et un collyre antibiotique instillé pendant au moins 15 jours et tous les traitements hypotonisants étaient arrêtés le jour de l'opération. La durée de la corticothérapie topique postopératoire variait selon les études entre 4 semaines [START_REF] Mansouri | Prospective Evaluation of Standalone XEN Gel Implant and Combined Phacoemulsification-XEN Gel Implant Surgery: 1-Year Results[END_REF], 5 semaines [START_REF] Gregorio | Minimally invasive combined glaucoma and cataract surgery: clinical results of the smallest ab interno gel stent[END_REF], 6 semaines [START_REF] Schlenker | Efficacy, Safety, and Risk Factors for Failure of Standalone Ab Interno Gelatin Microstent Implantation versus Standalone Trabeculectomy[END_REF][START_REF] Hengerer | Ab Interno Gel Implant for the Treatment of Glaucoma Patients With or Without Prior Glaucoma Surgery: 1-Year Results[END_REF] et 8 semaines [START_REF] Vt | Combined phacoemulsification and XEN45 surgery from a temporal approach and 2 incisions[END_REF][START_REF] Schlenker | Efficacy, Safety, and Risk Factors for Failure of Standalone Ab Interno Gelatin Microstent Implantation versus Standalone Trabeculectomy[END_REF][START_REF] Galal | XEN Glaucoma Implant with Mitomycin C 1-Year Follow-Up: Result and Complications[END_REF]; dans les études de Grover et al. et de Widder et al. [START_REF] Widder | The XEN45 Gel Stent as a minimally invasive procedure in glaucoma surgery: success rates, risk profile, and rates of re-surgery after 261 surgeries[END_REF], la durée du traitement postopératoire n'était pas précisée.

Dans toutes les études analysées sauf une, la réintroduction des traitements hypotonisants ou la réalisation d'un needling était laissée à l'appréciation du chirurgien. Dans l'étude de Widder et al. [START_REF] Widder | The XEN45 Gel Stent as a minimally invasive procedure in glaucoma surgery: success rates, risk profile, and rates of re-surgery after 261 surgeries[END_REF] une révision de la bulle de filtration avec dissection conjonctivale au limbe était réalisée à chaque fois que la PIO était au-dessus de la cible en post-opératoire.

La durée de suivi s'étendait de 12 à 30 mois après l'intervention, l'évaluation à 12 mois était commune à toutes les études. Le nombre de patients évalués à cette date est répertorié dans le tableau 1.

Effet sur la PIO et le nombre de traitement

Les différentes études retrouvaient une PIO à 12 mois comprise entre 13 et 16 mmHg en moyenne. Cela représentait une réduction de la PIO de 25% à 56% selon les études. Cette diminution était accompagnée d'une baisse du nombre de traitements hypotonisants dans toutes les études. L'évolution de la PIO et le nombre de traitements dans les différentes études sont présentés dans le tableau 2 (tableau 2 et figure 4). En réalisant une moyenne pondérée des PIO des différentes études la réduction de PIO était de 42% à 1 an (passage de 25mmHg en préopératoire à 14mmHg à 12 mois) avec une diminution du nombre de médicaments de 2,7 à 0,3 traitements en moyenne à 12 mois (figure 5). L'analyse différenciée entre procédure solo et combinée a pu être réalisée sur 674 yeux pour les solo et 268 yeux pour les combinée. L'étude de Galal ne précisant pas les différents résultats entre solo et combinée, les 13 yeux de cette études (10 combinés et 3 solo) n'ont pas été inclus dans l'analyse. La baisse de PIO était de 44% pour les procédures solo avec 26,3 mmHg en préopératoire et 14,4mmHg en moyenne à 12 mois postopératoires. Pour les chirurgies combinées Xen et PKE-ICP le pourcentage de baisse de la PIO était de 32% avec 22,6 mmHg en préopératoire contre 14,6mmHg à un an. La différence de baisse entre ces deux techniques est significative (p<0,05). Nous ne disposions malheureusement pas d'assez d'informations pour comparer la baisse du nombre de traitements entre procédure solo et combinée.

Galal et al. [START_REF] Grover | Performance and Safety of a New Ab Interno Gelatin Stent in Refractory Glaucoma at 12 Months[END_REF] ont mené une étude prospective interventionnelle sur 13 yeux atteints de glaucome primitif à angle ouvert (GPAO) parmi lesquelles trois étaient pseudo-phakes et 10 ont bénéficié d'une chirurgie combinée avec pose de drain associée à la PKE. Ils ont rapporté une diminution de la PIO de 25%, de 16 ± 4 mmHg en préopératoire à 12 ± 3 mmHg à 12 mois (p = 0,01). Le nombre moyen de traitements hypotonisants a également diminué de 1,9 ± 1 avant l'implantation à 0,3 ± 0,49 (p = 0,003) à 1 an. L'étude de Grover et al. [START_REF] Grover | Performance and Safety of a New Ab Interno Gelatin Stent in Refractory Glaucoma at 12 Months[END_REF] présentait le suivi de 65 yeux de 65 patients atteints de glaucome réfractaire ayant déjà subi au moins une chirurgie filtrante ou un cycloaffaiblissement avant la pose du XEN®. La PIO moyenne préopératoire était de 25,1 ± 3,7 mmHg avec 3,5 ± 1 traitements antiglaucomateux. A 12 mois, la PIO moyenne était de 15,9 ± 5,2 mmHg avec 1,7 ± 1,5 traitements, soit une baisse de la PIO de 9,1 mmHg (35,6%) (IC 95% :

-10,7 ; -7,5).

Perez-Terregrosa et al. [START_REF] Vt | Combined phacoemulsification and XEN45 surgery from a temporal approach and 2 incisions[END_REF] rapportaient le suivi de 30 yeux de patients atteints de GPAO opérés d'une chirurgie combinée associant PKE et implantation du stent. Ils ont observé une diminution de la PIO de 29,34% à un an, de 21,2 ± 3,4 mmHg en préopératoire à 15,03 ± 2,47 mmHg à 12 mois. En préopératoire, le nombre de médicaments hypotonisants était de 3,07 ± 0,69, et il était réduit à 0,17 ± 0,65 (p < 0,001) à 12 mois. L'étude de Schlenker et al. [START_REF] Schlenker | Efficacy, Safety, and Risk Factors for Failure of Standalone Ab Interno Gelatin Microstent Implantation versus Standalone Trabeculectomy[END_REF] était une étude rétrospective multicentrique et internationale, comparant l'efficacité et la sécurité de l'implantation d'un XEN® par rapport une trabéculectomie chez des patients présentant un glaucome à angle ouvert. La PIO préopératoire médiane des 185 yeux ayant bénéficié de l'implantation du drain était de 24 mmHg (intervalle interquartile (IIQ) : 19-30 mmHg) et de 13,0 mmHg (IIQ 11-16mmHg) à 12 mois, soit une baisse pressionnelle de 46% en moyenne. L'usage de médicaments diminuait de 3,0 (IIQ 3,0-4,0) à 0,0 (IIQ 0,0 -1,0) au dernier examen. Les résultats n'étaient pas différents pour les 169 yeux ayant bénéficié d'une trabéculectomie classique ; la PIO médiane passait de 24 mmHg (IIQ 19-32mmHg) avec 3,0 (IIQ 3,0-4,0) médicaments à 13 mmHg (IIQ, 10,0-16,0 mmHg) avec 0,0 (IIQ, 0,0-0,0) médicaments à 12 mois.

Widder et al. [START_REF] Widder | The XEN45 Gel Stent as a minimally invasive procedure in glaucoma surgery: success rates, risk profile, and rates of re-surgery after 261 surgeries[END_REF] décrivaient leur cohorte de 233 patients ayant bénéficié d'une implantation de XEN® dont 49 combinées à une opération de la cataracte. La PIO préopératoire moyenne était de 24,3 ± 6,6 mmHg et diminuait à 13,5 ± 3,3 mmHg à 12 mois (p<0,001), ce qui représentait une baisse moyenne de la PIO de 44%. Les traitements hypotonisants étaient diminués de façon significative passant de 2,6 ± 1,1 à 0,2 ± 0,7 en postopératoire (p<0,001). De Gregorio et al. [START_REF] Gregorio | Minimally invasive combined glaucoma and cataract surgery: clinical results of the smallest ab interno gel stent[END_REF] ont réalisé une étude clinique prospective non randomisée, chez 41 yeux de 33 patients présentant un glaucome à angle ouvert primitif ou secondaire qui ont bénéficié d'une chirurgie combinée cataracte et pose de drain. Ils ont rapporté une baisse de la PIO de 22,5 ± 3,7 mmHg en préopératoire à 13,1 ± 2,4 mmHg à 12 mois (p<0,01) ce qui représentait une réduction moyenne de PIO de 41,82% avec une réduction du nombre de traitement de 2,6 ± 0,9 à 0,4 ± 0,8 à 1 an (p<0,05). L'étude de Mansouri et al. [START_REF] Mansouri | Prospective Evaluation of Standalone XEN Gel Implant and Combined Phacoemulsification-XEN Gel Implant Surgery: 1-Year Results[END_REF] était une étude prospective de 149 yeux ayant bénéficié d'une chirurgie combinée XEN® + PKE dans 2/3 des cas et de l'implantation de drain seul pour les autres. La PIO moyenne avant l'opération était de 20 ± 7,1 contre 13,9 ± 4,3 à un an postopératoire (p<0,01), soit une réduction moyenne de PIO de 31%. Le nombre de traitements hypotonisants a baissé de 1,9 ± 1,3 à 0,5 ± 0,8 à un an (p<0,001).

Hengerer et al. [START_REF] Hengerer | Ab Interno Gel Implant for the Treatment of Glaucoma Patients With or Without Prior Glaucoma Surgery: 1-Year Results[END_REF] présentaient une étude rétrospective sur 242 yeux de 146 patients consécutifs qui ont bénéficié d'une implantation du XEN® en chirurgie seule ou combinée entre mars 2014 et juin 2015. Durant cette période la PIO a diminué de 54,1%, passant de 31,9 ± 9,1 mmHg en préopératoire à 14,24 ± 4,0 mmHg (p<0,001). Le nombre de médicaments antiglaucomateux a diminué d'une moyenne de 3,13 ± 1,0 à 0,3 ± 0,7 (p<0,01).

Manoeuvres postopératoires

Le tableau 3 récapitule la fréquence et le type d'interventions postopératoires réalisées dans les différentes études présentées. Le needling était la manoeuvre la plus fréquemment réalisée avec un taux de 32% (0-43%). Au total, 55 yeux (5,7%) ont nécessité une nouvelle chirurgie filtrante par trabéculectomie, une nouvelle implantation de XEN®, la mise en place d'une valve de type Baerveldt ou la réalisation d'un cyclo-affaiblissement.

Deux études avec un faible effectif rapportaient un nombre faible de manoeuvres postopératoires. Pérez-Torregrosa et al. [START_REF] Vt | Combined phacoemulsification and XEN45 surgery from a temporal approach and 2 incisions[END_REF] ne rapportaient aucune manoeuvre postopératoire pour ses 30 patients et De Gregorio et al. [START_REF] Gregorio | Minimally invasive combined glaucoma and cataract surgery: clinical results of the smallest ab interno gel stent[END_REF] ont eu une seule fibrose de la bulle de filtration nécessitant la réalisation d'un needling (pour 41 yeux opérés).

Les autres études avaient des taux de needlings plus proches : par ordre croissant, dans l'étude d'Hengerer [START_REF] Hengerer | Ab Interno Gel Implant for the Treatment of Glaucoma Patients With or Without Prior Glaucoma Surgery: 1-Year Results[END_REF], 67 yeux (28%) ont bénéficié d'un needling ; dans celle de Galal et al. [START_REF] Galal | XEN Glaucoma Implant with Mitomycin C 1-Year Follow-Up: Result and Complications[END_REF], quatre yeux (30,7%) ont requis un needling, trois à 1 mois postopératoire et le quatrième à 3 mois. Pour Grover et al. [START_REF] Grover | Performance and Safety of a New Ab Interno Gelatin Stent in Refractory Glaucoma at 12 Months[END_REF], 21 patients (32.3%) ont requis un needling. L'équipe de Widder et al. [START_REF] Widder | The XEN45 Gel Stent as a minimally invasive procedure in glaucoma surgery: success rates, risk profile, and rates of re-surgery after 261 surgeries[END_REF] reprenait systématiquement tous les patients dont la PIO n'était pas contrôlée sans traitement en révisant chirurgicalement la bulle, leur taux de révision chirurgicale était de 34% (80 yeux). L'équipe de Mansouri et al. [START_REF] Mansouri | Prospective Evaluation of Standalone XEN Gel Implant and Combined Phacoemulsification-XEN Gel Implant Surgery: 1-Year Results[END_REF] a réalisé des needling chez 55 yeux (37%), et il n'y avait pas d'association entre le taux de needling et le type d'intervention réalisée (simple ou combinée). Au maximum, Schlenker et al. [START_REF] Schlenker | Efficacy, Safety, and Risk Factors for Failure of Standalone Ab Interno Gelatin Microstent Implantation versus Standalone Trabeculectomy[END_REF] rapportaient 79 needlings (43%).

Complications

Les complications rencontrées sont listées dans le tableau 4. Les plus fréquentes étaient l'hypotonie transitoire (< 1 mois) (3%), l'apparition d'un décollement choroïdien ou de plis choroïdiens, tous transitoires (1,5%), l'hyphéma (1,9%), le signe de Seidel (1,1%) et une chambre antérieure étroite (1,1%). Du point de vue des complications graves, quatre cas de glaucome malin ont été rapportés dans l'étude de Schlenker et al. [START_REF] Schlenker | Efficacy, Safety, and Risk Factors for Failure of Standalone Ab Interno Gelatin Microstent Implantation versus Standalone Trabeculectomy[END_REF](0,4%), et un cas de décollement de rétine (0,1%) dans celle de Mansouri et al. [START_REF] Mansouri | Prospective Evaluation of Standalone XEN Gel Implant and Combined Phacoemulsification-XEN Gel Implant Surgery: 1-Year Results[END_REF]. Aucune endophtalmie n'a été rapportée dans ces études.

Grover et al. [START_REF] Grover | Performance and Safety of a New Ab Interno Gelatin Stent in Refractory Glaucoma at 12 Months[END_REF], dont la technique chirurgicale différait avec une dissection conjonctivale avant l'injection du drain, ont rapporté 16 cas (24,6%) d'hypotonie transitoire < 6mm Hg, six cas (9,2%) de chambre antérieure étroite, et trois cas (4,6%) d'hyphéma minime.

Du fait de la dissection conjonctivale pour l'application de MMC, ils rapportaient six cas de fuite (9%). Quatre patients (6%) ont présenté une baisse d'acuité visuelle (BAV) ≥ 2 lignes à un an.

Discussion

Cet article fait un état des lieux des résultats publiés dans la littérature concernant l'efficacité et la sécurité du nouvel implant XEN®. Les différentes études retrouvaient une PIO à douze mois comprise entre 13 et 16 mmHg en moyenne. Cela représentait une réduction de PIO de 25% à 56% selon les études. Cette diminution était accompagnée d'une baisse du nombre de traitement hypotonisants moyens dans toutes les études allant de 51% à 100%. La diminution de la PIO à un an était statistiquement plus importante dans les procédures solo comparées au combinées (44% contre 32% p< 0,05), cette différence était retrouvée dans deux des trois études qui comparaient les deux techniques. Chez Mansouri et al. [START_REF] Mansouri | Prospective Evaluation of Standalone XEN Gel Implant and Combined Phacoemulsification-XEN Gel Implant Surgery: 1-Year Results[END_REF] 81.0% des procédures solo et 56,1% des procédures combinées avaient atteint une baisse de PIO ≥ 20% à 1 an (p=0.04), ils notaient cependant que cette différences pouvait être due au fait que la PIO préopératoire était plus élevée dans le groupes solo. Widder et al. [START_REF] Widder | The XEN45 Gel Stent as a minimally invasive procedure in glaucoma surgery: success rates, risk profile, and rates of re-surgery after 261 surgeries[END_REF] soulignaient surtout que le taux de succès était plus important chez les patients pseudo-phakes ayant bénéficié de l'implantation d'un Xen (73%) que les phakes (53%) ou que ceux ayant bénéficiés de chirurgie combinée (55%). Hengerer et al. [START_REF] Hengerer | Ab Interno Gel Implant for the Treatment of Glaucoma Patients With or Without Prior Glaucoma Surgery: 1-Year Results[END_REF] ne trouvaient pas de différence significative de diminution de la PIO à douze mois. Les complications rencontrées étaient le plus souvent peu sévères et transitoires, les complications graves étaient rares. Il faut néanmoins noter un taux non négligeable de 32% de needling.

Même si on peut regretter l'absence de randomisation, l'étude de Schlenker et al. [START_REF] Schlenker | Efficacy, Safety, and Risk Factors for Failure of Standalone Ab Interno Gelatin Microstent Implantation versus Standalone Trabeculectomy[END_REF] était intéressante puisqu'elle était la seule à comparer l'efficacité et la sécurité de l'implantation d'un XEN® par rapport à la trabéculectomie sur de grands effectifs de patients présentant un GPAO. Ces auteurs concluaient à une absence de différence significative de risque relatif d'échec de l'implantation XEN® par rapport à la trabéculectomie classique. Le temps nécessaire pour obtenir 25% d'échec était similaire pour les deux techniques. Il était de 11,2 mois (IC 95% 6,9-16,1 mois) pour le stent et de 10,6 mois (IC 95% 6,8-16,2 mois) pour la trabéculectomie pour un succès complet (PIO comprise entre 6 et 17 mmHg sans traitement), et de 30,3 mois (IC 95%, 19,0 à ∝ mois) et 33,3 mois (IC 95% 25.7-46.2 mois) respectivement pour un succès partiel (PIO comprise entre 6 et 17 mmHg avec traitement). On retenait un taux plus important de complications dans le groupe trabéculectomie (16%) par rapport au groupe XEN® (9,7%). Ces complications transitoires étaient très largement représentées par des fuites ou déhiscences qui étaient évitées dès lors que l'on n'ouvrait pas la conjonctive lors de la pose d'un stent. On peut néanmoins noter un plus grand recours aux needlings après stent (43% contre 30,8%) par rapport à la trabéculectomie.

Si l'on compare les complications du XEN® à la trabéculectomie dans la littérature, les études multicentriques de Kirwan et al. [START_REF] Kirwan | Trabeculectomy in the 21st Century: A Multicenter Analysis[END_REF] sur 428 yeux et la TVT study [START_REF] Gedde | Treatment Outcomes in the Primary Tube Versus Trabeculectomy Study after 1 Year of Follow-up[END_REF] sur 117 yeux confirmaient un taux de needling plus faible avec la trabéculectomie de 17% et 14% en moyenne sur 2 et 1 ans de suivi, respectivement. En raison de l'absence de dissection de la conjonctive et d'iridectomie, les taux de fuite de la bulle (1,1% contre 14% et 12% pour la trabéculectomie) et d'hyphéma (1,9% contre 6% et 8% pour la trabéculectomie) semblent cependant diminués avec le stent. En ce qui concerne les complications de l'hypotonie, les taux de décollement choroïdien sont plus importants après trabéculectomie (5% et 10%) que ce que l'on rencontre dans notre revue de la littérature pour le stent (1,5%). Cela pourrait suggérer que la gestion du flux d'HA en postopératoire précoce dans la bulle de filtration est plus prédictible avec ce drain calibré. Concernant l'efficacité de la trabéculectomie sur la PIO, Kirwan et al. [START_REF] Kirwan | Trabeculectomy in the 21st Century: A Multicenter Analysis[END_REF] retrouvait une diminution de la PIO de 46% à 2 ans et la TVT study [START_REF] Gedde | Treatment Outcomes in the Primary Tube Versus Trabeculectomy Study after 1 Year of Follow-up[END_REF] de 48 % à un an avec une baisse du nombre de traitement de 2,5 à 0,11 (96%) et de 3,2 à 0,9 (72%), respectivement. Il semble donc que l'efficacité du XEN® stent soit comparable à celle de la trabéculectomie avec moins de complications mais au prix de plus de needling. Néanmoins, il s'agit là de comparaison d'études publiées et non d'une étude comparative randomisée entre les deux techniques.

La sclérectomie profonde non perforante (SPNP) a été mise au moins pour minimiser les complications de la trabéculectomie. Cillino et al. [START_REF] Cillino | Deep sclerectomy versus trabeculectomy with low-dosage mitomycin C: four-year follow-up[END_REF] en comparant la trabéculectomie et la SPNP, ont retrouvé une diminution de la PIO à un an de 51 % pour la trabéculectomie et de 42,5% pour la SPNP. Ces résultats n'étaient pas significativement différents. Par contre, les taux d'hypotonie (38,1 % vs 0%) et de chambre antérieure étroite (33,3% vs 5,2%) étaient significativement moindres dans le groupe SPNP. Lachkar et al. [START_REF] Lachkar | Nonpenetrating deep sclerectomy: a 6-year retrospective study[END_REF] ont rapporté les résultats de cette technique sur 258 yeux avec un temps de suivi moyen de 6 ans. Ils retrouvaient une diminution plus modeste de 30% de la PIO à un an avec 47,3% de goniopuncture dans les 12 premiers mois et 7% de needling. Les complications postopératoires étaient une CA étroite (0,8%), un hyphéma (0,8%), l'apparition d'une cataracte (2%) et un effet Dellen (0,4%). Les profils d'efficacité et de sécurité du XEN® semblent se rapprocher de ceux de la SPNP.

Lavia et al. [START_REF] Lavia | Minimally-invasive glaucoma surgeries (MIGS) for open angle glaucoma: A systematic review and meta-analysis[END_REF] ont réalisé une revue de la littérature et une méta-analyse des techniques miniinvasives récemment développées dans la chirurgie du glaucome. Ils retenaient un bon profil d'innocuité des MIGS, avec comme principale complication les pics de PIO. Le pourcentage de baisse de la PIO à un an variait de 16 à 44% pour le Trabectome® (NeoMedix™, Tustin, CA, USA), 8 à 46% pour l'iStent® (Glaukos®, Laguna Hills, CA, USA), 14,8 à 28,6% pour l'Hydrus™ (Ivantis Inc., Irvine, CA, USA). Concernant l'implant XEN®, seul l'article de Pérez-Torregrosa et al. [START_REF] Vt | Combined phacoemulsification and XEN45 surgery from a temporal approach and 2 incisions[END_REF] paru en 2016 était inclus dans l'étude. De Gregorio et al. ont publié une courte revue en 2018 sur le rôle du XEN® dans la prise en charge des glaucomes réfractaires [START_REF] Gregorio | XEN glaucoma treatment system in the management of refractory glaucomas: a short review on trial data and potential role in clinical practice[END_REF], ils avaient inclus deux études de Sheybani et al. qui présentaient des résultats avec des drains de plus gros diamètres (XEN® 140 µm et XEN® 63 µm) que nous avons choisies de ne pas inclure. Les XEN® de plus gros diamètres entraînaient plus d'affaissement de chambre antérieure nécessitant un remplissage par viscoélastique en postopératoire (5,4 à 9%). Les études les plus récentes de Widder, Mansouri et Hengerer [START_REF] Widder | The XEN45 Gel Stent as a minimally invasive procedure in glaucoma surgery: success rates, risk profile, and rates of re-surgery after 261 surgeries[END_REF][START_REF] Hengerer | Ab Interno Gel Implant for the Treatment of Glaucoma Patients With or Without Prior Glaucoma Surgery: 1-Year Results[END_REF][START_REF] Mansouri | Prospective Evaluation of Standalone XEN Gel Implant and Combined Phacoemulsification-XEN Gel Implant Surgery: 1-Year Results[END_REF] n'étaient pas incluses dans leur étude. La conclusion de cette revue était que le XEN® représentait un moyen efficace de contrôler la PIO et que son profil de sécurité permettait de le proposer aussi bien dans les stades précoces, modérés, avancés ou réfractaires de glaucome.

On peut discuter l'appartenance du drain XEN® à la famille des MIGS. En effet, il correspond aux critères d'approche ab interno, sans incision conjonctivale. Néanmoins, le profil de sécurité est plus proche de celui des chirurgies filtrantes à bulles avec des risques de needling, de fuite, d'extrusion du tube voire d'hypotonie majeure. La voie sous-conjonctivale utilisée par le XEN®, qui modifie la physiologie naturelle de la filtration semble aussi plus efficace [START_REF] Richter | Minimally invasive glaucoma surgery: current status and future prospects[END_REF]. Leur place dans l'arsenal chirurgical du traitement du glaucome reste donc encore à préciser, quelque part entre les MIGS utilisant la voie trabéculaire et la trabéculectomie.

Une des limites de notre revue est l'hétérogénéité des patients et des procédures. En effet deux études rapportaient les résultats de XEN® seul, deux de combinées XEN® et chirurgie de la cataracte uniquement et deux études incluaient les deux techniques. D'autre part certaines études prenaient en compte tous les glaucomes à angle ouvert alors que certaines se limitaient au GPAO. L'article de Grover et al. [START_REF] Grover | Performance and Safety of a New Ab Interno Gelatin Stent in Refractory Glaucoma at 12 Months[END_REF] doit être considéré à part car les patients inclus souffraient de glaucomes réfractaires ayant déjà subi au moins une chirurgie filtrante ou un cyclo-affaiblissement. Nous avons tout de même décidé de l'inclure dans notre revue puisque c'est une situation que l'on rencontre souvent dans la réalité clinique. L'implant XEN®, puisqu'il semble avoir un profil favorable en termes de sécurité pourrait être proposé dans les glaucomes réfractaires avant d'envisager des chirurgies plus à risque comme une valve d'Ahmed ou de Baerveldt. Dans cet article 76,3% des yeux obtenaient plus de 20% de réduction de PIO à 12 mois par rapport aux valeurs préopératoires avec le même nombre ou moins de médicaments. Enfin, la principale limite de cette revue est le temps de suivi. A cause de la mise sur le marché récente du drain nous n'avons pas de données sur l'efficacité du drain XEN® à long terme. Des cas d'érosion conjonctivale ont été rapportés, et ce type de complications pourrait augmenter avec le temps de suivi. Qu'en est-il aussi de l'effet à long terme de l'injection de MMC en sous-conjonctival ? Gedde et al. [START_REF] Gedde | Late endophthalmitis associated with glaucoma drainage implants[END_REF] ont montré que l'exposition d'un tube était le plus gros facteur de risque associé aux endophtalmies sur drain. Dans notre revue, aucun cas d'endophtalmie n'a été rapporté dans les différentes cohortes, mais quelques cas d'infection ont été rapportés dans la littérature. Karri et al. [START_REF] Karri | Endophthalmitis Following XEN Stent Exposure[END_REF] a rapporté un cas de d'endophtalmie, quatre mois après l'implantation du drain, il notait que le tube était exposé à son point de sortie de l'espace sous-conjonctival, favorisant l'infection. Kerr et al. [START_REF] Kerr | Ab Interno Gel Implantassociated Bleb-related Infection[END_REF] ont rapporté trois cas de blébites survenues 8, 16 et 24 mois après la chirurgie dont deux ont développé une endophtalmie. On notait une fuite de la bulle dans un seul cas. Deux des patients présentaient des glaucomes uvéitiques et avait donc une corticothérapie locale au long cours pouvant favoriser l'infection. Les trois cas ont pu être pris en charge sans explantation du drain. L'absence de complication grave dans ces premières études permet tout de même d'encourager à continuer de mener des études sur cette nouvelle technique opératoire pour mieux identifier les critères de sélection des patients qui bénéficieraient le plus du XEN®. En comparant les taux de succès dans les sous-groupes, Widder et al. [START_REF] Widder | The XEN45 Gel Stent as a minimally invasive procedure in glaucoma surgery: success rates, risk profile, and rates of re-surgery after 261 surgeries[END_REF] retient que l'implantation d'un XEN® a un meilleur pronostic chez les patients pseudophakes que chez les patients phakes ou ceux ayant bénéficié d'une chirurgie combinée. Ce résultat n'était cependant pas retrouvé dans l'étude de Schlenker et al. [START_REF] Schlenker | Efficacy, Safety, and Risk Factors for Failure of Standalone Ab Interno Gelatin Microstent Implantation versus Standalone Trabeculectomy[END_REF].

Il est nécessaire de mener d'autres études cliniques prospectives contrôlées et randomisées en vue d'évaluer la place de l'implantation du XEN® dans l'algorithme de prise en charge du glaucome à angle ouvert.

Conclusion

L'implant XEN® représente une nouvelle option thérapeutique dans la chirurgie du glaucome.

Il paraît efficace pour réduire la PIO et diminuer le nombre de traitements antiglaucomateux dans l'année suivant la chirurgie tout en présentant un profil de sécurité acceptable. Il nécessite néanmoins un suivi postopératoire rapproché et des needlings fréquents.
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à une cataracte, évolutifs et non équilibrés sous traitement hypotonisant local[START_REF] Vt | Combined phacoemulsification and XEN45 surgery from a temporal approach and 2 incisions[END_REF]. L'implant XEN® a obtenu le marquage CE en décembre 2015 et l'autorisation de la FDA en novembre 2016 et depuis, plusieurs études ont été publiées. L'objectif de cette revue de la littérature était donc d'évaluer au travers des publications réalisées sur le sujet, l'efficacité et la sécurité de cette nouvelle technique. Les données analysées étaient le pourcentage de baisse de PIO à un an postopératoire, la diminution du nombre de médicaments antiglaucomateux, la fréquence des manoeuvres postopératoires ainsi que la fréquence et la nature des complications.