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Dry eye is a complex multifactorial disease of the ocular surface and tears. It is associated with ocular surface symptoms and is one of the most common causes for ophthalmologic consultation. Despite their frequent use in clinical practice, the usual tests to evaluate dry eye and ocular surface disease -history of symptoms, tear break-up time (TBUT), Meibomian gland evaluation, corneal fluorescein staining, Schirmer test -have shown low reproducibility and reliability. In addition, subjective symptoms are often weakly or poorly correlated with objective signs. Since the tear film is the first system through which light must pass, the optical quality of the eye is highly dependent on the homogeneity of the tear film. Various investigative methods have been developed to evaluate both the structural and functional quality of the tear film, such as corneal topography, interferometry, tear meniscus measurement, evaporation rate, tear osmolarity and even aberrometry. Some are easily accessible to clinicians, while others remain in the field of clinical research. All of these tests provide a better understanding of the pathophysiology of the tear film. This review hopes to provide an overview of the existing tests and their role in evaluating the significance of the tear film in visual function.

Introduction

Le Dry eye WorskShop (DEWS) est un comité d'experts internationaux ayant pour but de réaliser un consensus global sur les différents aspects de la sécheresse oculaire. Le rapport 2017 du DEWS II a donné la définition suivante : « La sécheresse oculaire est une maladie multifactorielle de la surface oculaire caractérisée par une perte de l'homéostasie du film lacrymal et accompagnée de symptômes oculaires, dans laquelle l'instabilité et l'hyperosmolarité du film lacrymal, l'inflammation et les lésions de la surface oculaire ainsi que des anomalies neurosensorielles jouent des rôles étiologiques » [START_REF] Craig | TFOS DEWS II Definition and Classification Report[END_REF]. Historiquement, le film lacrymal était vu comme composé de trois couches distinctes (lipidique, aqueuse et mucinique) avec chacune des propriétés et des rôles bien distincts. Aujourd'hui, les dernières études considèrent le film lacrymal comme une structure en deux couches, les couches aqueuse et muqueuse formant un gel muco-aqueux sous la couche lipidique [START_REF] Cher | A New Look at Lubrication of the Ocular Surface: Fluid Mechanics Behind the Blinking Eyelids[END_REF]. Les rôles du film lacrymal sont multiples : nutritif pour la cornée ou encore antibactérien mais aussi lubrifiant et réfractif participant à la qualité de vision. Un grand nombre de tests ont été développés pour mieux comprendre et évaluer le film lacrymal et son rôle optique. L'objectif de cette revue de la littérature est de décrire, après un rappel des rôles du film lacrymal, les méthodes d'explorations les plus pertinentes accessibles aujourd'hui.

Les différents rôles du film lacrymal

La couche lipidique constitue la première protection de la surface oculaire envers l'environnement extérieur. Elle est formée d'une couche profonde de lipides polaires, assurant la cohésion avec la couche mucino-aqueuse et la couche lipidique non polaire hydrophobe, qui joue un rôle clé dans la stabilité du film lacrymal. La couche lipidique non polaire retarde l'évaporation [START_REF] Bron | Functional aspects of the tear film lipid layer[END_REF][START_REF] Knop | The International Workshop on Meibomian Gland Dysfunction: Report of the Subcommittee on Anatomy, Physiology, and Pathophysiology of the Meibomian Gland[END_REF] et contrôle les échanges (eau, oxygène et dioxyde de carbone) avec le milieu extérieur. La couche lipidique assure l'interface avec l'environnement extérieur, en protégeant la cornée des micro-organismes et des corps étrangers. Son rôle optique est primordial en lissant la surface du film lacrymal mais aussi en maintenant sa stabilité.

La couche mucino-aqueuse est constituée de mucines diluées dans l'eau dont la concentration est croissante de la superficie vers la profondeur. La phase aqueuse joue principalement un rôle antimicrobien [START_REF] Gachon | Tear lipocalin and the eye's front line of defence[END_REF] par sa concentration en anticorps IgA, en lysozyme, en lactoferrine et en bêtalysines. De plus, le film lacrymal est très concentré en facteur de croissance de type EGF (epidermal growth factor) impliqué dans la réparation et le maintien de l'épithélium conjonctival et cornéen. La phase muqueuse permet l'accroche du film lacrymal à l'épithélium de la surface oculaire grâce aux mucines membranaires. Elle a un rôle principalement d'hydratation et de lubrification [START_REF] Gipson | Role of mucins in the function of the corneal and conjunctival epithelia[END_REF] en rendant hydrophile la surface formée par les membranes des cellules épithéliales conjonctivales et cornéennes, qui sont par nature hydrophobes. Enfin les mucines favorisent aussi l'élimination des germes pathogènes et des corps étrangers en les trappant puis en les éliminant lors du clignement.

Le rôle optique du film lacrymal

Chaque composant défectueux du film lacrymal peut considérablement affecter la stabilité et l'homéostasie du film lacrymal. La qualité optique de l'image rétinienne est le résultat de la lumière traversant les structures oculaires. Le film lacrymal étant le premier système qui influence le passage de la lumière, la qualité optique de l'oeil dépend fortement de son homogénéité. Un simple calcul montre l'importance de cette relation [START_REF] Montés-Micó | The Tear Film and the optical Quality of the Eye[END_REF] : le rayon de courbure antérieur du film lacrymal est approximativement de 7,8 mm et son indice de réfraction est de 1,337, donnant à la surface cornéenne une puissance réfractive de 43,2 dioptries. Avec une épaisseur de film lacrymal comprise entre 6 et 20 microns, tant que le changement d'épaisseur du film lacrymal est uniforme, celui-ci n'a qu'un effet modeste sur la puissance cornéenne. Ainsi, une modification maximale de 20 microns du rayon du film lacrymal entrainera une modification maximale de 0,10 dioptries de puissance. À l'inverse, si le film lacrymal devient irrégulier en épaisseur, de plus grandes variations du rayon de courbure du film lacrymal pourront apparaître de façon localisée, pouvant ainsi générer de plus grandes variations de puissance du dioptre cornéen. Ainsi, une réduction du rayon de 7,8 à 7,6 mm entraîne une augmentation de puissance de la surface de 1,30 D [START_REF] Pisella | Rapport SFO 2015 -Surface oculaire[END_REF].

Impact de la sécheresse oculaire sur la qualité visuelle

La sécheresse oculaire est une affection fréquente pouvant altérer de manière importante la qualité de vie des patients [START_REF] Friedman | Impact of dry eye disease and treatment on quality of life[END_REF]. Elle peut avoir des répercussions psychiques [START_REF] Labbé | Dry eye disease, dry eye symptoms and depression: the Beijing Eye Study[END_REF] et sociales, notamment au travail [START_REF] Uchino | Dry eye disease and work productivity loss in visual display users: the Osaka study[END_REF]. Si régulièrement l'acuité visuelle est considérée comme normale avec les échelles standards, l'impact de la sécheresse oculaire sur la qualité visuelle est permanent.

Rieger et al. [START_REF] Rieger | The importance of the precorneal tear film for the quality of optical imaging[END_REF] montraient déjà en 1992 l'amélioration du champ visuel chez les patients atteints de sécheresse oculaire, après utilisation de larmes artificielles, et évoquaient l'importance d'avoir un film lacrymal précornéen intact et stable pour une bonne qualité optique. Plus récemment, il a été prouvé que les aberrations optiques d'ordre élevé étaient plus importantes chez les patients souffrant de sécheresse oculaire [START_REF] Montés-Micó | Wavefront analysis of higher order aberrations in dry eye patients[END_REF] et que l'évaluation dynamique de ces aberrations pouvait permettre de mesurer quantitativement et objectivement la sévérité de la sécheresse oculaire et son retentissement visuel [START_REF] Denoyer | Tear film aberration dynamics and vision-related quality of life in patients with dry eye disease[END_REF]. De plus, Deschamps et al. [START_REF] Deschamps | The Impact of Dry Eye Disease on Visual Performance While Driving[END_REF] montraient l'impact des aberrations optiques liées au film lacrymal sur la conduite. Grâce à un simulateur de conduite, ils observaient une augmentation du temps de réponse moyen et du pourcentage de cibles ratées dans le groupe de patients souffrant de sécheresse oculaire par rapport au groupe témoin, en corrélation avec l'augmentation des aberrations optiques. Ainsi, il est primordial de considérer l'altération de la qualité optique liée au film lacrymal, dans les symptômes oculaires de sécheresse ayant un impact sur la qualité de vie [START_REF] Miljanović | Impact of dry eye syndrome on vision-related quality of life[END_REF][START_REF]Visual acuity and quality of life in dry eye disease: Proceedings of the OCEAN group meeting[END_REF].

Sensibilité aux contrastes et sécheresse oculaire

Le film lacrymal est la première interface entre l'air et le dioptre oculaire, sa structure et son homogénéité vont avoir un impact majeur sur la qualité optique de l'oeil à cause de la grande différence d'indice optique entre l'air et le film lacrymal. Dans la sécheresse oculaire, il existe une déficience des larmes en quantité et/ou qualité provoquant des irrégularités du film lacrymal et/ou des ruptures précoces. Celles-ci sont à l'origine de diffusions et d'aberrations optiques réduisant la qualité de l'image rétinienne [START_REF] Koh | Effect of tear film break-up on higher-order aberrations measured with wavefront sensor[END_REF]. Il faut savoir que la visibilité d'un objet est souvent plus limitée par son manque de contraste que par sa taille, la sensibilité aux contrastes permet de distinguer les objets de leur arrière-plan. Ainsi, les patients ayant une faible sensibilité aux contrastes peuvent avoir des difficultés à identifier les détails ou à distinguer les traits du visage par exemple. Rolando et al. montraient en premier que la sécheresse oculaire était liée à une diminution de la sensibilité aux contrastes par rapport aux sujets sains [START_REF] Rolando | Low spatial-contrast sensitivity in dry eyes[END_REF]. Des résultats contradictoires ont été observés sur l'impact de la sécheresse dans la sensibilité aux contrastes au cours d'analyses statiques [START_REF] Huang | Effect of artificial tears on corneal surface regularity, contrast sensitivity, and glare disability in dry eyes[END_REF], mais justifiés notamment par le fait que les patients observaient une image durant une période prolongée en augmentant la fréquence de clignement pour améliorer le film lacrymal et « nettoyer » l'image [START_REF] Ridder | Impaired Visual Performance in Patients with Dry Eye[END_REF]. Cependant, en 2005, Ridder et al. évaluaient de manière dynamique la sensibilité aux contrastes en utilisant des stimuli présentés de manière temporaire en relation avec le clignement palpébral. Ils montraient des fluctuations temporelles de la performance visuelle avant même la rupture du film lacrymal, prouvant que la dégradation progressive du film lacrymal modifie la sensibilité aux contrastes [START_REF] Ridder | Effect of artificial tears on visual performance in subjects with dry eye[END_REF]. Plus récemment, ils observaient une amélioration des aberrations optiques et de la sensibilité aux contrastes après instillation au long cours de larmes artificielles chez des patients avec sécheresse oculaire. Ils suggéraient que les changements dans la sensibilité aux contrastes étaient le résultat des modifications d'aberrations optiques [START_REF] Ridder | Contrast sensitivity and tear layer aberrometry in dry eye patients[END_REF]. Un système optique à trois canaux mesurant simultanément l'acuité visuelle en faibles contrastes, le BUT et les aberrations réfractives a été construit. Il a pu montrer que la réduction du BUT était associée à la réduction de la performance visuelle et à la diminution de la qualité optique [START_REF] Liu | Measurement of the Time Course of Optical Quality and Visual Deterioration during Tear Break-Up[END_REF]. Denoyer et al.

observaient que le retard au clignement génère des aberrations subtiles donnant plus rapidement des aberrations de haut grade chez les individus atteints de sécheresse ainsi qu'une diminution de l'aire sous la courbe de la MTF (Modular Transfert Function) correspondant à l'analyse par aberrométrie de la fonction de sensibilité aux contrastes [START_REF] Denoyer | Tear film aberration dynamics and vision-related quality of life in patients with dry eye disease[END_REF].

Dynamique lacrymale et qualité optique

Après clignement palpébral, le film lacrymal passe par plusieurs phases avant de s'amincir puis se rompre sur la surface cornéenne. Cette dynamique est à l'origine de l'altération de la qualité optique, et survient de manière plus précoce dans la sécheresse oculaire. Différents examens ont été conçus pour évaluer cette dynamique lacrymale comme la topographie à enregistrement continu ou vidéokératoscopie. Elle peut analyser les changements topographiques du film lacrymal entre deux clignements, pouvant contribuer à des symptômes visuels [START_REF] Paiva | Assessing the severity of keratitis sicca with videokeratoscopic indices[END_REF], avec des indices de régularité et d'asymétrie de la surface oculaire qui passent par un minimum en quelques secondes avant de se dégrader [START_REF] Németh | High-Speed Videotopographic Measurement of Tear Film Build-up Time[END_REF]. L'interférométrie fournit des indices de qualité et de quantité du film lacrymal, notamment l'épaisseur de la couche lipidique. Sczesna et al. montraient une utilisation dynamique intéressante de l'interférométrie évaluant la stabilité de surface du film lacrymal, dans le cadre de la recherche [START_REF] Szczesna | Robust estimation of tear film surface quality in lateral shearing interferometry[END_REF][START_REF] Szczesna | Interferometric measurements of dynamic changes of tear film[END_REF]. Cette méthode permet de détecter de manière plus efficace les sujets souffrant de sécheresse que la vidéokératoscopie ou l'aberrométrie de type Hartmann-Shack [START_REF] Szczesna | Predicting Dry Eye Using Noninvasive Techniques of Tear Film Surface Assessment[END_REF]. La vidéokératoscopie et l'interférométrie permettent une analyse dynamique de la structure et de l'architecture du film lacrymal, dont il est possible d'évaluer de manière indirecte les conséquences optiques. L'aberrométrie analyse directement les conséquences optiques des irrégularités du film lacrymal. Elles sont à l'origine des déformations du front d'onde lumineux, ou aberrations optiques, qui évoluent entre deux clignements comme l'architecture du film lacrymal, avec un minimum d'aberrations optiques apparaissant quelques secondes après le clignement avant de se dégrader [START_REF] Montés-Micó | Temporal changes in optical quality of air-tear film interface at anterior cornea after blink[END_REF]. Ces aberrations optiques peuvent être quantifiées par les aberromètres de type Hartmann-Shack, ignorant les phénomènes de diffusion et pouvant surestimer la qualité optique [START_REF] Montés-Micó | Wavefront analysis of higher order aberrations in dry eye patients[END_REF].

L'aberromètre double passage évalue les aberrations et la diffusion induites par l'oeil et le film lacrymal entre deux clignements [START_REF] Benito | Objective optical assessment of tear-film quality dynamics in normal and mildly symptomatic dry eyes[END_REF].

Méthodes d'évaluation du film lacrymal

La topographie cornéenne

De nouvelles fonctions permettant l'analyse du film lacrymal ont été développées sur les topographes, ils utilisent la technique de projection d'un disque de Placido (anneaux concentriques). L'image de cette cible est réfléchie par la surface antérieure du film lacrymal et capturée par une caméra pour l'analyse de la période sans clignement. Un logiciel détecte ainsi automatiquement les zones de rupture du film lacrymal. Un des rôles du film lacrymal étant de lisser la surface cornéenne, les premiers indices utilisés étaient l'index de régularité de surface (SRI) et l'index d'asymétrie de surface (SAI) qui étaient enregistrés durant 15 secondes sans clignement. Ces indices montraient que l'étalement optimal du film lacrymal (moment où les valeurs SRI et SAI sont les plus basses) prenait quelques secondes chez les patients sains comme ceux atteints de sécheresse oculaire [START_REF] Németh | High-Speed Videotopographic Measurement of Tear Film Build-up Time[END_REF]. Une étude avait pu démontrer une altération significative de ces indices (SRI et SAI) chez les patients atteints de sécheresse oculaire par rapport à une population de sujets sains [START_REF] Paiva Cs De | Assessing the severity of keratitis sicca with videokeratoscopic indices[END_REF]. Les derniers modèles de topographie cornéenne, comme le Keratograph 5M® (Oculus, Wetzlar, Allemagne), ont des fonctions d'analyse d'image supplémentaires. Ils permettent d'avoir une évaluation objective du film lacrymal et de son comportement, grâce à l'analyse de la rupture du film lacrymal de manière non invasive (NIBUT, non-invasive break-up time) (Figures 1 et 2), ainsi qu'une mesure non invasive de la hauteur du ménisque des larmes. Les résultats montrent de bonnes corrélations entre les tests cliniques de sécheresse oculaire et le NIBUT. Le NIBUT est ainsi diminué chez les patients atteints de sécheresse oculaire, avec des valeurs plus faibles que le BUT évalué de manière classique à la lampe à fente [START_REF] Gumus | Noninvasive Assessment of Tear Stability with the Tear Stability Analysis System in Tear Dysfunction Patients[END_REF]. Hong et al. [START_REF] Hong | Assessment of Tear Film Stability in Dry Eye With a Newly Developed Keratograph[END_REF] observaient un NIBUT au Keratograph 5M® significativement plus faible dans la population étudiée (sujets sains et atteints de sécheresse oculaire) par rapport au BUT traditionnel à la fluorescéine (3,2 ± 2,3 secondes vs 5,2 ± 3,4 secondes; P < 0 ,001). Différents modèles de kératographes existent et permettent une analyse de la stabilité du film lacrymal avec de bonnes répétabilité et reproductibilité [START_REF] Hong | Assessment of Tear Film Stability in Dry Eye With a Newly Developed Keratograph[END_REF]. Le coefficient de variation serait d'environ 10% avec ces appareils contre 30% pour le BUT traditionnel [START_REF] Downie | Automated Tear Film Surface Quality Breakup Time as a Novel Clinical Marker for Tear Hyperosmolarity in Dry Eye Disease[END_REF]. Il Le modèle le plus récent est le Lipiview® (TearScience Inc, Morrisville, NC, Etats-Unis) qui permet une analyse quantitative directe de la couche lipidique, avec un enregistrement qui permet une évaluation dynamique de la stabilité du film lacrymal. L'épaisseur de la couche lipidique se révèle plus fine en cas de sécheresse oculaire par rapport aux sujets sains [START_REF] Blackie | The relationship between dry eye symptoms and lipid layer thickness[END_REF]. Il a également été démontré que les patients présentant une faible épaisseur de la couche lipidique avaient une probabilité plus élevée de dysfonctionnement des glandes de meibomius (DGM) [START_REF] Finis | Evaluation of Lipid Layer Thickness Measurement of the Tear Film as a Diagnostic Tool for Meibomian Gland Dysfunction[END_REF], surtout en cas de forme atrophique où la diminution de l'épaisseur du film lipidique était corrélée à la perte en glandes de Meibomius quantifiée en meibographie [START_REF] Eom | Correlation Between Quantitative Measurements of Tear Film Lipid Layer Thickness and Meibomian Gland Loss in Patients With Obstructive Meibomian Gland Dysfunction and Normal Controls[END_REF]. Cependant, il n'y a pas de valeur seuil bien définie à l'interférométrie, certaines études suggérant un seuil inférieur à 60 nm d'épaisseur lipidique pour le diagnostic de sécheresse oculaire [START_REF] Blackie | The relationship between dry eye symptoms and lipid layer thickness[END_REF], et d'autres un seuil à 75 nm pour diagnostiquer un DGM atrophique avec une meilleure sensibilité au dépend de la spécificité. [START_REF] Finis | Evaluation of Lipid Layer Thickness Measurement of the Tear Film as a Diagnostic Tool for Meibomian Gland Dysfunction[END_REF] Jung et al. [START_REF] Jung | Analysis of Factors Associated With the Tear Film Lipid Layer Thickness in Normal Eyes and Patients With Dry Eye SyndromeFactors Associated With Lipid Layer Thickness[END_REF] ont montré récemment que de nombreux facteurs extérieurs influent de manière importante sur l'épaisseur de cette couche lipidique évaluée par le Lipiview® tels que l'âge, le sexe, les antécédents de chirurgie oculaire ainsi que le type de DGM. Par exemple, l'âge plus élevé et le sexe féminin sont des facteurs indépendants qui pourraient augmenter l'épaisseur de la couche lipidique. Ces résultats étant contradictoires avec ceux trouvés auparavant par Maïssa et Guillon [START_REF] Maïssa | Tear film dynamics and lipid layer characteristics-Effect of age and gender[END_REF] avec le Tearscope Plus®, qui montraient une épaisseur de la couche lipidique plus fine chez les sujets âgés de plus de 45 ans avec un effet synergique de l'âge et du sexe. Les femmes de plus de 45 ans avaient une couche lipidique plus fine et plus contaminé (particules, débris, maquillage retrouvés sur la surface lacrymale) que les femmes de moins de 45 ans et que les hommes de plus de 45 ans. Cependant l'épaisseur de la couche lipidique avec le Tearscope Plus® est classé en fonction de son apparence, contrairement au Lipiview® capable de donner une mesure quantitative plus précise de l'épaisseur de la couche lipidique. Des antécédents de chirurgie réfractive ou de chirurgie de la cataracte sont associés négativement avec l'épaisseur de la couche lipidique. Il est nécessaire de tenir compte de ces facteurs pour interpréter la valeur de l'interférométrie. De plus, selon le type de DGM il peut y avoir un effet inverse sur la couche lipidique. Une DGM avec hypersécrétion, secondaire à une rosacée ou une dermite séborrhéique, serait associé à une épaisseur plus importante de la couche lipidique au contraire de la DGM atrophique.

Enfin, outre l'existence de facteurs indépendants extérieurs qui peuvent influer sur l'épaisseur de la couche lipidique, les chevauchements entre les aspects normaux et ceux retrouvés dans les sécheresses oculaires modérées pourraient limiter son caractère discriminant. Cela limite l'utilisation de l'interférométrie comme examen de référence dans l'analyse de la sécheresse oculaire mais elle peut s'avérer utile en complément des autres tests dans certains cas particuliers de diagnostic difficile. La hauteur du ménisque lacrymal inférieur augmente en l'absence de clignement [START_REF] Palakuru | Effect of blinking on tear dynamics[END_REF]. Ainsi, Akiyama et al. ont défini un seuil à 191 µm de hauteur du ménisque lacrymal inférieur pour le diagnostic de sécheresse oculaire [START_REF] Akiyama | Diagnosis of Dry Eye by Tear Meniscus Measurements Using Anterior Segment Swept Source Optical Coherence Tomography[END_REF]. D'autres auteurs ont défini un seuil plus important de 300 µm avec une sensibilité et une spécificité de 67 et 80%, respectivement [START_REF] Ibrahim | Application of Visante Optical Coherence Tomography Tear Meniscus Height Measurement in the Diagnosis of Dry Eye Disease[END_REF]. Ibrahim et al. [START_REF] Ibrahim | Application of Visante Optical Coherence Tomography Tear Meniscus Height Measurement in the Diagnosis of Dry Eye Disease[END_REF] ont également montré une corrélation significative entre la hauteur du ménisque lacrymal et les autres tests cliniques de sécheresse tels que le BUT, le test de Schirmer ou encore le score d'Oxford.

Etude du ménisque des larmes

Cependant, d'autres études ont montré une corrélation uniquement avec le test de Schirmer et non avec le BUT qui reflète la qualité du film lacrymal plus que sa quantité [START_REF] Fukuda | Tear Meniscus Evaluation by Anterior Segment Swept-Source Optical Coherence Tomography[END_REF][START_REF] Savini | Tear meniscus evaluation by optical coherence tomography[END_REF]. Ces résultats suggéraient que la mesure de la hauteur du ménisque lacrymal serait un meilleur test pour le diagnostic de sécheresse oculaire par déficience aqueuse. L'OCT a aussi été utilisé pour évaluer l'effet des collyres sur le ménisque lacrymal [START_REF] Akiyama-Fukuda | Evaluation of Tear Meniscus Dynamics Using Anterior Segment Swept-Source Optical Coherence Tomography After Topical Solution Instillation for Dry Eye[END_REF], ils observaient une augmentation significative des mesures du ménisque de larmes après instillation d'une solution ophtalmique (hyaluronate de sodium, diquafosol ou rebamipide) par rapport à la valeur de base et au test avec un simple sérum salé, chez des sujets sains avec des mesures jusqu'à 30 minutes après l'instillation. Une autre étude intéressante évaluait l'effet de l'occlusion des points lacrymaux et montraient une augmentation des mesures du ménisque de larmes chez les sujets atteints de sécheresse, sans changement significatif chez les sujets sains montrant la présence d'un mécanisme d'autorégulation dans le système lacrymal [START_REF] Chen | Tear Meniscus Volume in Dry Eye after Punctal Occlusion[END_REF].

2) Le Kératograph 5M® (Oculus) permet aussi une mesure de la hauteur du ménisque lacrymal inférieur (Figure 6). Les valeurs obtenues dans les études sont légèrement inférieures à celles mesurées par OCT avec une répétabilité et une reproductibilité un peu moins bonnes [START_REF] Arriola-Villalobos | Assessment of lower tear meniscus measurements obtained with Keratograph and agreement with Fourier-domain optical-coherence tomography[END_REF].

Ceci serait expliqué par des images de qualité inférieure par rapport à celles de l'OCT pour délimiter les bords du ménisque lacrymal. Cependant, la hauteur mesurée du ménisque lacrymal avec le kératographe reste étroitement corrélée à celle de l'OCT et avec les tests cliniques de sécheresse, avec une reproductibilité et une fiabilité acceptables pour un examen simple, rapide et non invasif [START_REF] Baek | Comparison of Tear Meniscus Height Measurements Obtained With the Keratograph and Fourier Domain Optical Coherence Tomography in Dry Eye[END_REF][START_REF] Wei | Assessment of Lower Tear Meniscus[END_REF][START_REF] Tian | Repeatability and Reproducibility of Noninvasive Keratograph 5M Measurements in Patients with Dry Eye Disease[END_REF].

3) Des techniques plus anciennes ont été développées dans le but d'analyser le ménisque des larmes. Le vidéo-méniscomètre projette des bandes blanches et noires et analyse en direct le comportement du ménisque [START_REF] Yokoi | Non-invasive methods of assessing the tear film[END_REF]. Le Tearscope Plus® (Keeler Instruments) analyse l'image d'interférence du ménisque lacrymal à l'aide d'une caméra de haute qualité reliée à la lampe à fente [START_REF] Uchida | Noninvasive interference tear meniscometry in dry eye patients with Sjögren syndrome[END_REF].

L'évaporation du film lacrymal

L'évaporation du film lacrymal est directement liée à la couche lipidique (stabilité et composition), et probablement aux altérations de l'épithélium cornéen. De nombreux facteurs individuels vont aussi avoir un effet sur cette évaporation, comme la position des yeux ou la surface interpalpébrale, ou encore des facteurs environnementaux tels que le degré d'hygrométrie, les conditions lumineuses et la température. L'influence de l'âge et du sexe est assez discutée avec des taux d'évaporation environ 1,5 fois plus importants dans la population âgée de plus de 45 ans ou chez les sujets féminins dans certaines études [START_REF] Guillon | Tear film evaporation--effect of age and gender[END_REF] alors que d'autres ne montrent pas d'impact de l'âge et du sexe [START_REF] Craig | Age and gender effects on the normal tear film[END_REF].

Il n'existe actuellement aucun instrument disponible dans le commerce dédié à la détection de l'évaporation du film lacrymal. Ainsi, les chercheurs ont soit utilisé des prototypes de leur fabrication, soit modifié un instrument dermatologique en l'attachant à une chambre fermée autour de l'oeil, en l'occurrence des lunettes de piscine [START_REF] Rohit | Validating a new device for measuring tear evaporation rates[END_REF]. Le principe fondamental est d'utiliser un évaporimètre qui va mesurer l'humidité dans le temps. Pour cela, il est nécessaire de créer une chambre isolée à l'aide de lunettes étanches dans lesquelles la quantité d'eau et la température sont connues. Selon les études et en fonction des systèmes de mesures utilisés, les taux d'évaporation diffèrent beaucoup les uns des autres, la moyenne étant mesurée à 13,57 ± 6,52 x 10 -7 g/cm 2 /s chez les sujets normaux [START_REF] Tomlinson | Inputs and outputs of the lacrimal system: review of production and evaporative loss[END_REF], 17,91 ± 10,49 x 10 -7 g/cm 2 /s chez les sujets avec une déficience aqueuse et 25,34 ± 13,08 x 10 -7 g/cm 2 /s chez les sujets avec une sécheresse par excès d'évaporation [START_REF] Tomlinson | Inputs and outputs of the lacrimal system: review of production and evaporative loss[END_REF]. Les DGM entraînent une augmentation du taux d'évaporation par rapport aux sujets sains. L'expression digitale de ce meibum est à l'origine d'une diminution transitoire du taux d'évaporation chez les patients atteints de sécheresse avec DGM avec hygiène palpébrale quotidienne, ainsi que chez les sujets sains [START_REF] Arciniega | Changes in the evaporation rate of tear film after digital expression of meibomian glands in patients with and without dry eye[END_REF]. Ils observaient une diminution d'environ 30 % du taux d'évaporation dans les 12 minutes après le massage palpébral par rapport à la mesure avant le soin des paupières, avec un retour progressif à l'état de base dès 24 minutes. En effet, le meibum a pour principal rôle de limiter l'évaporation des larmes [START_REF] Craig | Importance of the lipid layer in human tear film stability and evaporation[END_REF][START_REF] Pe | Application of a Novel Interferometric Method to Investigate the Relation between Lipid Layer Thickness and Tear Film Thinning[END_REF], son expression chez les patients atteints de DGM permet une désobstruction des glandes de Meibomius à l'origine d'une augmentation de l'épaisseur de la couche lipidique et de la stabilité du film lacrymal [START_REF] Mitra | Tear film lipid layer thickness and ocular comfort after meibomian therapy via latent heat with a novel device in normal subjects[END_REF][START_REF] Baudouin | Revisiting the vicious circle of dry eye disease: a focus on the pathophysiology of meibomian gland dysfunction[END_REF].

La thermographie permet d'évaluer le taux d'évaporation par une méthode indirecte. Une séquence d'image thermographique est enregistrée sur l'oeil à l'aide d'une caméra de thermographie infrarouge. Les taux d'évaporation du film lacrymal sont calculés en utilisant la première loi de thermodynamique à partir des données thermographiques enregistrées [START_REF] Tan | Evaluation of tear evaporation from ocular surface by functional infrared thermography[END_REF][START_REF] Petznick | Repeatability of a new method for measuring tear evaporation rates[END_REF]. Selon les études, des résultats contradictoires sont observés sur la température de la surface oculaire après clignement dans la sécheresse oculaire par rapport aux sujets sains [START_REF] Versura | Subjective Discomfort Symptoms Are Related to Low Corneal Temperature in Patients With Evaporative Dry Eye[END_REF][START_REF] Kamao | Screening for Dry Eye With Newly Developed Ocular Surface Thermographer[END_REF][START_REF] Morgan | Infrared thermography of the tear film in dry eye[END_REF]. Les études les plus récentes montrent cependant une diminution de la température de la surface oculaire après clignement, significativement plus importante dans les yeux secs par rapport aux sujets sains, et corrélée de manière significative avec le BUT [START_REF] Kamao | Screening for Dry Eye With Newly Developed Ocular Surface Thermographer[END_REF]. Une autre étude a récemment montré une diminution du 

L'osmolarité

L'hyperosmolarité du film lacrymal dans la sécheresse oculaire est la conséquence d'une diminution de son volume ou en cas de volume normal, d'une évaporation excessive avec instabilité du film lacrymal. Cette augmentation de l'osmolarité stimule les voies pro-inflammatoires induisant des lésions tissulaires [START_REF] Baudouin | Role of hyperosmolarity in the pathogenesis and management of dry eye disease: proceedings of the OCEAN group meeting[END_REF], par augmentation des taux de cytokines contenues dans les larmes, par des modifications des jonctions intercellulaires épithéliales, des rapports noyau/ cytoplasme et de la distribution des cellules à mucus [START_REF] Aragona | Ocular surface changes in type 1 diabetic patients[END_REF][START_REF] Warcoin | Hyperosmolarity: Intracellular effects and implication in dry eye disease[END_REF].

Les valeurs moyennes d'osmolarité du film lacrymal chez les sujets normaux s'étendent de 270 à 315 mOsm/L [START_REF] Willcox | TFOS DEWS II Tear Film Report[END_REF], avec une moyenne globale de 300 mOsm/L, similaire à celle mesurée par Tomlinson et al. [START_REF] Tomlinson | Tear Film Osmolarity: Determination of a Referent for Dry Eye Diagnosis[END_REF]. Il ne semble pas y avoir d'effet statistique ou cliniquement pertinent de l'âge [START_REF] Lemp | Tear Osmolarity in the Diagnosis and Management of Dry Eye Disease[END_REF][START_REF] Caffery | Correlation of tear osmolarity and dry eye symptoms in convention attendees[END_REF], de l'origine ethnique [START_REF] Niimi | Diurnal Pattern of Tear Osmolarity and Its Relationship to Corneal Thickness and Deswelling[END_REF][START_REF] Yeh | Relationships among Tear Film Stability, Osmolarity, and Dryness Symptoms[END_REF], du sexe, de la fluctuation hormonale chez les femmes avec un cycle menstruel régulier ou de l'utilisation de contraception par voie orale [START_REF] Chen | Tear osmolarity and dry eye symptoms in women using oral contraception and contact lenses[END_REF] sur l'osmolarité lacrymale.

L'osmolarité du film lacrymal peut être mesurée par pression de vapeur ou par mesure de l'abaissement du point de congélation, mais leur utilisation clinique est limitée [START_REF] Mcginnigle | Evaluation of dry eye[END_REF]. Un appareil mesurant l'osmolarité par une technique d'impédance électrique a été développé plus récemment, le TearLab® (Tearlab Inc., San Diego, États-Unis). L'avantage de cette technique est le petit volume (0,05 µl) de larmes nécessaire, l'absence d'obligation de transfert du prélèvement et enfin la rapidité d'obtention du résultat (30 secondes pour les deux yeux) [START_REF] Sullivan | An Objective Approach to Dry Eye Disease Severity[END_REF]. Il n'y a pas de valeurs seuil bien définies pour diagnostiquer la sécheresse oculaire, celle-ci variant selon les études. Tomlinson et al. recommandaient 316 mOsm/L pour le diagnostic de sécheresse oculaire. Le fabricant de l'osmolarimètre, TearLab Inc. recommande un seuil de 308 mOsm/L tandis qu'une étude récente multicentrique par Lemp et al. a montré qu'un seuil de 312 mOsm/L identifiait correctement 92% des sujets normaux, 64% des sujets souffrant de sécheresse légère à modérée et 89% des sujets souffrant de sécheresse sévère, avec une sensibilité de 73% et une spécificité de 92%, alors qu'avec un seuil plus bas de 308 mOsm / L, on identifiait 81%, 73% et 91% des sujets normaux, souffrant de sécheresse légère à modérée et souffrant de sécheresse sévère, respectivement. Un seuil plus spécifique à 315 mOsm/L a montré de bons résultats pour identifier les sujets normaux 96%, ceux souffrants de sécheresse sévères 87%, mais ne décelait que 56% des sujets souffrant de sécheresse légère à modérée [START_REF] Lemp | Tear Osmolarity in the Diagnosis and Management of Dry Eye Disease[END_REF].

Selon plusieurs études, l'osmolarité lacrymale serait considérée comme la meilleure mesure pour diagnostiquer et classer le syndrome sec avec une très bonne corrélation avec la sévérité [START_REF] Baudouin | Role of hyperosmolarity in the pathogenesis and management of dry eye disease: proceedings of the OCEAN group meeting[END_REF][START_REF] Lemp | Tear Osmolarity in the Diagnosis and Management of Dry Eye Disease[END_REF][START_REF] Sullivan | An Objective Approach to Dry Eye Disease Severity[END_REF][START_REF] See | Comparison of two methods for composite score generation in dry eye syndrome[END_REF]. Il est important de retenir deux mesures : la plus élevée des valeurs obtenues pour les deux yeux, qui est la plus indicative de la sévérité de la sécheresse oculaire, et la différence entre les deux yeux, qui donne une idée de l'instabilité du film lacrymal. En effet, lorsque la sévérité de la maladie augmente, l'instabilité lacrymale progresse et est à l'origine d'une plus grande variabilité des mesures dans le temps [START_REF] Keech | Impact of time between collection and collection method on human tear fluid osmolarity[END_REF], avec des différences importantes entre les deux yeux dès les stades de sécheresse légère à modérée avec 11,7 ± 10,9 mOsm / L contre 6,9 ± 5,9 mOsm / L chez les sujets normaux [START_REF] Lemp | Tear Osmolarity in the Diagnosis and Management of Dry Eye Disease[END_REF]. Enfin, l'évolution de l'osmolarité est un bon marqueur de suivi de l'efficacité d'un traitement, avec une diminution de l'osmolarité après application d'un traitement efficace [START_REF] Scuderi | Effects of phytoestrogen supplementation in postmenopausal women with dry eye syndrome: a randomized clinical trial[END_REF][START_REF] Baudouin | Randomized, phase III study comparing osmoprotective carboxymethylcellulose with sodium hyaluronate in dry eye disease[END_REF].

Aberrométrie

L'aberrométrie permet de mesurer objectivement et quantitativement l'ensemble des propriétés optiques de l'oeil et de préciser la qualité de l'image rétinienne. Il existe plusieurs types d'aberromètres dont ne nous détaillerons ici que les deux systèmes principaux. 

Aberromètre de type

Le point spread function (PSF)

Une image peut être décomposée en un ensemble de points élémentaires. En connaissant la façon dont le système optique traite l'image d'un point élémentaire (fonction d'étalement du point

1 n ((Z n m ) 2 +... + (Z n m ) 2 )
ou PSF = point spread function), l'application de ce traitement à tous les points composant l'image initiale permet d'obtenir une simulation de l'image rendue. On appelle cette intervention, la convolution de l'image par la fonction d'étalement du point PSF, dont le résultat est obtenu en intensité par un outil mathématique. 

La

Intérêt pratique

Les aberromètres permettent de quantifier les HOA engendrées par l'instabilité lacrymale. La mesure du RMS a permis de montrer une fluctuation physiologique des HOA entre deux clignements, même chez le sujet sain [START_REF] Koh | Serial Measurements of Higher-Order Aberrations after Blinking in Patients with Dry Eye[END_REF][START_REF] Montés-Micó | Role of the tear film in the optical quality of the human eye[END_REF]. De plus, il a été démontré que ces HOA étaient plus importantes entre deux clignements chez le patient atteint de sécheresse oculaire [START_REF] Montés-Micó | Wavefront analysis of higher order aberrations in dry eye patients[END_REF][START_REF] Koh | Serial Measurements of Higher-Order Aberrations after Blinking in Patients with Dry Eye[END_REF]. Plus L'intérêt de l'OQAS® par rapport à l'aberromètre de type Hartmann-Shack est qu'il ne néglige pas l'effet de diffusion du système optique et donc ne le surestime pas [START_REF] Díaz-Doutón | Comparison of the Retinal Image Quality with a Hartmann-Shack Wavefront Sensor and a Double-Pass Instrument[END_REF]. Il présente aussi la caractéristique d'avoir de très bonnes reproductibilité [START_REF] Hu | Reproducibility of optical quality parameters measured at objective and subjective best focuses in a double-pass system[END_REF] et répétabilité [START_REF] Saad | Repeatability of measurements with a double-pass system[END_REF].

Initialement prévu pour la classification objective de la cataracte, l'appareil peut effectuer une analyse dynamique de l'OSI sur 20 secondes avec des mesures toutes les 0,5 secondes. Ainsi les variations de l'OSI sur cette période sont attribuables aux modifications du film lacrymal car la cornée, le cristallin ou le vitré ne peuvent se modifier sur un temps aussi court. Des nouveaux indices ont donc été développés par le programme d'analyse du film lacrymal, l'OSI correspondant à la moyenne des valeurs OSI enregistrées sur 20 secondes en prenant en compte les clignements, et l'OSI SD correspondant à sa déviation standard (Figure 9).

L'OSI augmenterait de manière significative durant la période entre les clignements, notamment chez les sujets souffrant de sécheresse oculaire [START_REF] Benito | Objective optical assessment of tear-film quality dynamics in normal and mildly symptomatic dry eyes[END_REF][START_REF] Habay | Objective assessment of the functional impact of dry eye severity on the quality of vision by double-pass aberrometry[END_REF]. 

Déclaration d'intérêts

Les auteurs déclarent 'n'avoir aucun lien d'intérêts en relation avec cet article. Tableau 1 : Classification de Guillon [START_REF] Isenberg | The lipid layer and stability of the preocular tear film in newborns and infants[END_REF]. 

  n'existe pas de comparaisons des données entre les différents kératographes, et les gammes de valeurs pour les individus normaux varient de 4 à 19 secondes selon les appareils. Cependant, les données dérivées d'un type d'appareil semblent raisonnablement fiables et offrent une sensibilité et une spécificité assez bonnes pour distinguer les patients atteints de sécheresse oculaire des sujets sains[START_REF] Willcox | TFOS DEWS II Tear Film Report[END_REF].Un autre atout très intéressant de l'évaluation du NIBUT est l'enregistrement vidéo de la dynamique du film lacrymal. Le Keratograph 5M® évalue l'évolution des ruptures du film lacrymal sur la surface cornéenne. Il repère et marque l'ensemble des zones de rupture sur l'image des placidos et sur la carte codée par couleur selon l'intensité des ruptures du film lacrymal, puis établit une courbe d'évolution des ruptures du film lacrymal. L'intérêt majeur est d'avoir le profil et les zones de rupture du film lacrymal et pas uniquement l'évaluation quantitative du temps de première rupture et du temps moyen de l'ensemble des ruptures. En effet, on peut admettre qu'une rupture plus ou moins précoce mais stable a un impact différent d'une rupture qui s'étend. De plus, on peut imaginer qu'une rupture par spots précoce dès le clignement est un mauvais étalement de l'eau sur une couche mucinique déficitaire, alors que des ruptures qui s'étendent et augmentent seraient plutôt une hyperévaporation.A notre connaissance, Jiang et al.[START_REF] Jiang | Noninvasive Keratograph assessment of tear film break-up time and location in patients with age-related cataracts and dry eye syndrome[END_REF] étaient les premiers à étudier la zone du NIBUT avec le Keratograph 5M®, chez des patients âgés souffrant de cataracte et sécheresse oculaire. Ils observaient que les zones le plus souvent atteintes étaient la périphérie de la portion inférieure du film lacrymal ainsi que la zone paracentral entre 60 et 120° pour la portion supérieure. Koh et al. confirmaient que la première zone de rupture la plus fréquente était la périphérie inférieure, notamment le quadrant nasal inférieur dans 53 % des cas et le quadrant temporal inférieur dans 32,7% des cas, chez des patients atteints de sécheresse oculaire par déficience aqueuse. Ils n'observaient pas de différence significative entre les différents quadrants du NIBUT chez les sujets normaux [38]. Cependant, hormis les zones de rupture, aucune étude n'a analysé les profils de rupture du film lacrymal, cela pourrait être un nouveau paramètre à étudier avec le Keratograph 5M®. Il est facilement utilisable en pratique clinique, reproductible et permet l'analyse de nombreux paramètres. A partir de la topographie d'élévation, il est aussi possible d'analyser les aberrations optiques induites par la cornée antérieure et le film lacrymal. Le calcul des aberrations du front d'onde cornéen est fait par ordinateur en utilisant les coefficients de Zernike jusqu'au 6 ème ordre. Ainsi, Montés-Micó et al. [39] ont montré que les patients atteints de sécheresse oculaire avait une dégradation plus rapide et plus importante du RMS (root mean square ou moyenne des aberrations de haut degré qui correspond à l'écart entre la déformation du front d'onde et le front d'onde idéal quand la meilleure correction optique est obtenue) avec un minimum d'aberrations du film lacrymal à 2,9 ± 0,4 secondes après le clignement, par rapport aux sujets sains qui avaient des valeurs d'aberrations plus basses et un minimum à 6,1 ± 0,5 secondes. Les derniers kératographes permettent aussi d'effectuer d'autres mesures telles que la hauteur du ménisque de larmes mais aussi une meibographie infrarouge. L'interférométrie L'interférométrie permet l'analyse in vivo de l'épaisseur de la couche lipidique du film lacrymal et sa répartition. Une lumière blanche projetée obliquement génère des franges colorées dites interférométriques lorsqu'elle traverse le film lipidique et est réfléchie par l'interface lipide/eau. La couleur de chaque frange est un reflet de l'épaisseur du film lipidique. Il est demandé au patient de fixer la caméra et de cligner librement pendant 20 secondes pour l'enregistrement des images. L'unité de mesure utilisée est l'ICU (interferometry color unit) correspondant à 1 ICU pour 1 nm. Un film lipidique normal d'épaisseur supérieure à 100 nanomètres génère des franges d'interférence très colorées. Lorsqu'il est peu épais, d'épaisseur inférieure à 60 nanomètres, les images sont uniformément grises (Figure 3). Différents modèles ont été développés tel que le Tearscope Plus® (Keeler Instruments, Windsor, Royaume-Uni) avec des classifications des anomalies observées comme la classification de Yokoi et al. [40] ou celle de Guillon [41]. L'étude de la couche lipidique du film lacrymal par Guillon et al. a été pratiquée chez des nouveau-nés car malgré une sécrétion de larmes faible, ils ont la capacité de maintenir les yeux ouverts avec une bonne protection cornéenne. Cette classification de Guillon est définie en 10 stades (tableau 1), avec les stades les plus élevés retrouvés majoritairement chez les nouveau-nés, dont la couche lipidique est plus épaisse que chez les adultes, retrouvés à des stades inférieurs.

  Le ménisque des larmes correspond au réservoir concave des larmes situé au niveau des marges palpébrales inférieure et supérieure, il représente en volume la majeure partie du film lacrymal. La mesure du ménisque lacrymal est donc un bon marqueur du volume lacrymal total. Il représente ainsi le volume basal des larmes à la différence du test de Schirmer I qui mesure une partie de la sécrétion réflexe. Différentes méthodes existent pour quantifier le volume lacrymal qui est estimé chez le sujet sain par fluorophotométrie à 8 ± 3 µl [47,48]. En 1996, Mainstone et al. utilisaient des photographies du ménisque de larmes pour mesurer ses dimensions, mais cela nécessitait l'instillation de fluorescéine. Ces paramètres étaient corrélés au diagnostic de sécheresse oculaire, notamment la hauteur du ménisque lacrymal [49]. Plus récemment, d'autres examens non invasifs permettant une mesure fiable du ménisque lacrymal ont été développés tel que : 1) La tomographie par cohérence optique (OCT). Les études ont montré que l'OCT permettait une analyse reproductible et objective du ménisque lacrymal (Figure 4) [50,51]. Différents paramètres sont mesurables sur le ménisque de lacrymal tels que sa hauteur, son rayon ou encore son aire. La hauteur du ménisque lacrymal inférieur semble être la valeur la plus cohérente et reproductible entre les études, mais aussi la plus simple à mesurer. Les valeurs moyennes de la hauteur du ménisque lacrymal inférieur chez les sujets sains varient selon les études de 256 ± 57 µm à 400 ± 170 µm, tandis que les valeurs chez les individus souffrant de sécheresse oculaire varient de 183 ± 50 µm à 250 ± 80 µm [51-54] (Figures 4 et 5). Ces différences peuvent être expliquées par le type de population étudiée mais aussi le moment où la mesure est prise par rapport au clignement.

  taux d'évaporation, calculée à partir de la mesure par thermographie, après soins des paupières dans les DGM. Ils comparaient le taux d'évaporation initial avec le taux d'évaporation après soins des paupières quotidien à 4 et 12 semaines de traitement. Les patients atteints de DGM étaient divisés en 4 groupes de traitement (Blephasteam, Eyegiene, Lipiflow et compresses chaudes classiques). Ils observaient une diminution significative du taux d'évaporation dans l'ensemble de la population avec un effet plus important du Lipiflow. De plus, ils montraient qu'un taux d'évaporation initial élevé (>66 W/min) était prédictif d'une diminution plus importante du taux d'évaporation des larmes après traitement chauffant des paupières, pour l'ensemble des thérapies [79]. L'utilisation de ces examens est cependant difficile en pratique clinique, à cause d'une standardisation trop complexe des conditions d'examens (température, hygrométrie ou luminance).

  Hartmann-Shack Le principe de l'aberromètre de type Hartmann-Shack est d'analyser la réflexion d'un faisceau unique (ou front d'onde) après projection fovéolaire. Ce front d'onde revient déformé suite à l'influence des milieux oculaires puis il est filtré par un ensemble de microlentilles à la sortie de l'oeil. Celles-ci vont fragmenter le front d'onde en plusieurs portions avant d'être enregistrées par un capteur numérique. Les aberrations optiques de l'oeil sont calculées à partir des différences enregistrées entre la déformation du front d'onde et le front d'onde idéal. Différents indices de mesure sont utilisés: Le score RMS L'écart entre la déformation du front d'onde et le front d'onde idéal est mesuré par le coefficient RMS (root mean square) ou moyenne des aberrations de haut degré, après correction des aberrations sphéro-cylindriques. Il est exprimé en µm. Le RMS correspond à la racine carrée de la somme de ces écarts, élevés au carré, qui est divisée par le nombre de points ayant servi à la mesure, RMS = . Les aberrations de haut degré (high order aberrations, HOA) peuvent être induites par un trouble des milieux comme une atteinte cornéenne ou cristallinienne, une altération du vitré, ainsi que par une instabilité du film lacrymal, correspondant aux aberrations optiques monochromatiques. Ces HOA ne peuvent être corrigées par des lunettes qui vont modifier uniquement les aberrations sphéro-cylindriques (aberrations de bas degré 2). Une augmentation du RMS représenterait une augmentation des aberrations optiques. Enfin, il est indispensable de tenir compte du diamètre pupillaire et du diamètre du front d'onde mesurés pour pouvoir interpréter le RMS. Ils ont une influence importante sur la valeur des HOA, avec une augmentation importante du RMS si le diamètre pupillaire augmente [95,96].

  MTF La MTF (modulation transfer function) correspond à la capacité d'un système optique à transférer le contraste d'un objet à son image. Elle permet d'analyser le rapport de contraste entre l'objet et l'image qui se forme au niveau fovéolaire pour chaque fréquence spatiale. Cet indicateur peut être calculé à partir du recueil du front d'onde oculaire. On obtient une courbe décrivant la fonction de sensibilité aux contrastes, dont on peut calculer l'aire sous la courbe (aucMTF). L'axe des ordonnées correspond au rapport de contraste entre l'objet et l'image, c'est la modulation de contraste. L'axe des abscisses correspond aux fréquences spatiales. Un système optique parfait correspondrait à une ligne horizontale avec un rapport de contraste à 100%, ce qui n'est pas possible. L'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses, correspond à la fréquence de coupure (MTF cut off), c'est l'acuité visuelle maximale théorique. La diminution du contraste est expliquée notamment par la diffraction et les aberrations optiques de l'oeil.

  récemment, ont été développés des aberromètres couplés à un topographe de type Placido, permettant une analyse simultanée des aberrations oculaires totales et des aberrations de la cornée antérieure calculées via la topographie. Ils permettent ainsi de différencier les aberrations oculaires antérieures (liées au film lacrymal et à la cornée antérieure) des aberrations oculaires internes (cornée postérieure, cristallin, vitré et fovéa) (Figures7 et 8). Denoyer et al.[START_REF] Denoyer | Tear film aberration dynamics and vision-related quality of life in patients with dry eye disease[END_REF] ont mesuré l'index de progression (PI= RMS/secondes) des HOA sur une période de 10 secondes en mesurant le RMS chaque seconde. Ils ont montré une progression dans le temps des HOA de l'oeil liées aux HOA cornéennes (notamment celles de 3 ème ordre, trefoil et coma) chez les patients atteints de sécheresse par rapport à une population de sujets sains. Cet index de progression était de plus corrélé au BUT et à l'OSDI (Ocular Surface Disease Index), un questionnaire couramment utilisé dans la sécheresse oculaire explorant la qualité de vie et de vision[START_REF] Schiffman | Reliability and Validity of the Ocular Surface Disease Index[END_REF]. L'OQAS® L'OQAS® (OQAS II; Visiometrics S.L., Tarrasa, Espagne) permet une mesure objective de l'effet simultané des HOA et de la baisse de transparence des différents milieux oculaires sur la qualité de l'image rétinienne; il permet donc une analyse du système dans son ensemble : diffraction, aberrations optiques et diffusion. Il consiste à analyser l'image du reflet rétinien après projection d'une lumière infrarouge monochromatique (longueur d'onde de 780 nm). Après focalisation, l'oeil forme l'image d'un point source sur la rétine. Le chemin optique allant de la source laser à la rétine constitue le premier passage de ce système. Le deuxième passage est déterminé par la lumière dirigée de la rétine vers le capteur. La réflexion de la lumière sur la rétine traverse les différents milieux intraoculaires puis est recueillie par la caméra CCD (charge-coupled device = Dispositif à transfert de charges). Ce trajet double est à l'origine du terme d'aberrométrie par « double passage ». La réflexion de la lumière sur la rétine est appelée PSF (fonction d'étalement du point). L'OQAS® est équipé d'un autoréfractomètre intégré afin que la PSF rétinienne ne soit pas altérée par les aberrations sphéro-cylindriques. A partir de la PSF, le logiciel de l'instrument fournit les deux indices les plus couramment utilisés avec l'OQAS® : la MTF expliquée ci-dessus et l'OSI. L'indice objectif de diffusion (OSI) correspond au rapport de la lumière enregistrée entre une zone annulaire située entre 12 et 20 minutes d'arc, et une zone circulaire centrale de 1 minute d'arc de l'image de PSF. Les valeurs de l'OSI augmentent avec l'importance de la diffusion intraoculaire et vont de 0 à 25.
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 1 Figure 1 : Image d'évaluation du film lacrymal de manière non invasive chez un sujet sain au
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 2 Figure 2 : Image d'évaluation du film lacrymal de manière non invasive chez un patient atteint de

Figure 3 :

 3 Figure 3 : Images du film lacrymal en interférométrie. a/b a. Interférométrie d'un oeil normal. b.
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 456 Figure 4 : Evaluation du ménisque lacrymal normal avec l'OCT de segment antérieur, SD-OCT,

Figure 7 :

 7 Figure 6 : Mesure de la hauteur du ménisque lacrymal inférieur au Keratograph 5M ®.Figure 7 : Exemple d'analyse des aberrations oculaires décomposées par l'aberromètre KR-1W®

Figure 8 :

 8 Figure 8: Image des aberrations du même oeil 5 secondes après un clignement. On constate une

Figure 9 :

 9 Figure 9 : Exemple d'analyse du film lacrymal avec OQAS® (OQAS II; Visiometrics S.L.). Une

  

  

  

  

  

  

  

  Tan et al. ont montré que la OSI SD augmentait avec l'aggravation du stade de sécheresse oculaire et qu'il était corrélé avec les scores d'Oxford et de Van Bijsterveld[START_REF] Tan | Dynamic Change of Optical Quality in Patients With Dry Eye Disease[END_REF]. L'OSI SD semblait ainsi être un bon examen pour évaluer l'impact du film lacrymal sur la qualité optique. En plus, l'OSI analysé sur 20 secondes semblerait être un bon examen d'analyse de la qualité optique dans la sécheresse oculaire, avec de bonnes corrélations avec les autres tests cliniques ainsi qu'avec le questionnaire OSDI de qualité de vie comme cela a été démontré récemment par notre groupe[START_REF] Herbaut | Impact of Dry Eye Disease on Vision Quality: An Optical Quality Analysis System Study[END_REF]. observée lors des tests conventionnels d'acuité visuelle. Ils augmentent les clignements par rapport aux sujets sains afin de compenser leur film lacrymal dysfonctionnel et instable[START_REF] Ousler | Blink patterns and lid-contact times in dry-eye and normal subjects[END_REF]. Tsubota et son groupe ont initialement utilisé le système SSC-350 (Nidek, Gamagori, Japon) afin de mesurer la FVA, il était projeté sur un écran situé à 1,1 m du patient, une série d'optotypes Landolt « C ». Le patient devait marquer l'orientation des optotypes visualisés à l'aide d'un joystick durant le temps de l'examen. Chaque fois que les réponses à un optotype sont correctes, les optotypes deviennent plus petits; chaque fois que la réponse est incorrecte, les optotypes deviennent plus grands. Lorsqu'il n'y a pas de réponse dans le temps d'affichage prédéfini, la réponse est considérée comme une erreur et l'optotype est agrandi d'une étape. Cet examen montrait sous anesthésie topique et sans clignement, une diminution de la FVA chez les patients atteints de sécheresse oculaire par rapport aux sujets sains et une amélioration de la FVA chez les patients atteints de sécheresse après occlusion du point lacrymal[START_REF] Ishida | The application of a new continuous functional visual acuity measurement system in dry eye syndromes[END_REF]. Plus récemment, Kaido et al. ont introduit une nouvelle méthode de mesure de la FVA au cours de laquelle les sujets clignent librement sans anesthésie topique afin de mieux refléter l'acuité visuelle dans des conditions naturelles. Le temps d'affichage des optotypes était fixé à 2 secondes avant de changer.Ils montraient aussi une diminution significative de la FVA chez les sujets souffrant de sécheresse par rapport aux sujets sains, ainsi que des corrélations des mesures de FVA avec les tests cliniques de sécheresse oculaire BUT, Schirmer et le score de Van Bijsterveld[START_REF] Kaido | The relation of functional visual acuity measurement methodology to tear functions and ocular surface status[END_REF]. L'environnement a un impact important sur la sécheresse oculaire, que ce soit le travail sur ordinateur ou les bureaux climatisés et secs. Notamment, la sécheresse sera exacerbée par le temps de travail prolongé sur ordinateur avec une diminution du clignement. Ils entretiennent de nombreux symptômes oculaires dont les plus fréquents sont la fatigue oculaire et la sensation de sécheresse[START_REF] Toda | Ocular fatigue is the major symptom of dry eye[END_REF]. La prévalence de La mesure de la FVA associée à un questionnaire de sécheresse oculaire est une combinaison intéressante pour le dépistage de la sécheresse oculaire, notamment au travail avec une sensibilité évaluée à 86% chez des sujets travaillant sur ordinateur[START_REF] Kaido | Dry-Eye Screening by Using a Functional Visual Acuity Measurement System: The Osaka Study[END_REF].ConclusionLa sécheresse oculaire est une pathologie complexe et fréquente souvent mal considérée en raison de son apparente bénignité. Surtout, l'impact visuel de la sécheresse oculaire est souvent sousestimé et mal évalué chez des patients qui ont régulièrement une acuité visuelle corrigée normale.Pourtant, ces derniers se plaignent de flou visuel, de fluctuations visuelles avec un impact très important sur leur qualité de vie et leur sentiment de bien-être. De nombreuses techniques existent et se développent pour analyser le film lacrymal, sa stabilité et son impact sur la qualité optique, et

	Mesure de l'Acuité Visuelle Fonctionnelle (FVA) la sécheresse oculaire est évaluée à 60% chez les sujets travaillant sur ordinateur [111], elle est à
	La FVA, définie comme l'acuité visuelle mesurée après ouverture des yeux durant au moins
	l'origine d'une baisse significative de la productivité au travail [11] qui est accrue par un taux
	10 secondes sans clignement palpébral, a été pour la première fois décrite par Goto et al. en 2002.

L'objectif de cette mesure était de simuler des situations de la vie courante telles que lire, conduire, utiliser un ordinateur et qui nécessitent un regard prolongé diminuant les clignements habituels

[START_REF] Goto | Impaired functional visual acuity of dry eye patients[END_REF]

. Les patients atteints de sécheresse oculaire se plaignent d'une altération de la qualité visuelle pourtant non d'anxiété et de dépression plus important chez les sujets souffrant de sécheresse oculaire

[START_REF] Kawashima | Associations between Subjective Happiness and Dry Eye Disease: A New Perspective from the Osaka Study[END_REF][START_REF] Na | Depression, Stress, Quality of Life, and Dry Eye Disease in Korean Women: A Population-Based Study[END_REF]

.

Les troubles oculomoteurs sont aussi fréquemment associés et doivent être recherchés, d'autant que des thérapeutiques efficaces existent. afin de permettre une meilleure compréhension du film lacrymal et de la sécheresse oculaire. Ces méthodes résumées dans le tableau 2, doivent aujourd'hui faire partie intégrante de nos stratégies diagnostique et thérapeutique.

Tableau 2 :

 2 Résumé des méthodes d'évaluation du film lacrymal et de la qualité optique. 'évaluation du ménisque de larmes est un bon indicateur quantitatif du film lacrymal corrélé avec le test de Schirmer.Akiyama-Fukuda, 2016,[START_REF] Akiyama-Fukuda | Evaluation of Tear Meniscus Dynamics Using Anterior Segment Swept-Source Optical Coherence Tomography After Topical Solution Instillation for Dry Eye[END_REF] Evaluation de l'effet des collyres sur le film lacrymal.

	Méthode d'évaluation	Référence	Intérêt principal
		Hong, 2013, [34]	Analyse de la stabilité du film lacrymal
			avec de bonnes répétabilité et
			reproductibilité.
	Topographie cornéenne	Koh, 2016, [38]	Analyse du profil dynamique et de la
			localisation des zones de rupture du film
			lacrymal.
		Blackie, 2009, [42]	Analyse quantitative directe de la
	Interférométrie	Finis, 2013, [43]	couche lipidique
		Fukuda, 2013, [53]	
		Akiyama, 2015, [54]	
	Ménisque de larmes:		
	-OCT		
	-Keratograph®		
		Yeo, 2016, [79]	Evaluation du taux d'évaporation après
	Evaporation du film lacrymal		traitements de dysfonctionnements meibomiens.
		Baudouin, 2013, [80]	Bonne corrélation avec la sévérité de la
		Lemp, 2011, [84]	sécheresse oculaire.
	Osmolarité		
		Baudouin, 2012, [94]	Bon marqueur de suivi d'un traitement.
		Montés-Micó, 2004, [13]	Montre l'augmentation des aberrations
			optiques dans le temps après
			clignement.
	Hartmann-		
	Shack	Denoyer, 2012, [14]	L'augmentation des aberrations
	Aberrométrie		optiques est un reflet objectif de la sévérité de la sécheresse oculaire.
		Tan, 2015, [104]	La qualité de vision mesurée par l'OSI
	OQAS	Herbaut, 2018, [105]	est corrélée aux signes et aux symptômes de sécheresse oculaire.
		Kaido, 2011, [109]	Mesure l'acuité visuelle en simulant les
		Kaido, 2014, [114]	conditions de la vie courante.
			Test sensible de dépistage de la
	Acuité visuelle fonctionnelle		sécheresse oculaire, notamment en
	(FVA)		association avec un questionnaire.

L