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CONTACT :

CHAMBRE FLUIDIQUE PORTABLE DE MESURE TRANSCUTANÉE 

DYNAMIQUE POUR L’OXYMÉTRIE ET LA CAPNOMÉTRIE

PRÉLÈVEMENTS APPAREILS FIXES ET TRANSPORTABLES

MESURE DU CO2 ET DE L’O2

GAZ DU SANG

Objectifs

Mesure du 
CO2 et de l’O2

Non invasive
Suivi en 
continu

Porté par la 
personne

Intégration des mesure CO2 et O2 Optimisation des flux de CO2 et O2 Modèle numériquePrincipal interférant

PRINCIPAUX VERROUS

kPa mmHg

Female 4.26 – 5.99 32 – 45

Male 4.66 – 6.38 35 – 48 

Newborn 3.59 – 5.32 27 - 40

State 𝐩𝐚𝐎𝟐 (mmHg)

Normoxemia 80 – 100

Mild hypoxemia 70

Moderate hypoxemia 60

Severe hypoxemia 45

Hyperoxemia 120

Marked hyperoxemia 150

Doctorant : Zakaria TICHOUT

Encadrant : Rodrigue ROUSIER – CEA

Directeur : Stéphane COLIN – ICA/INSA

Contexte

Le dioxyde de carboneL’oxygène

La peau 

Perspectives

(1): https://my.clevelandclinic.org/health/body/21901-epidermis

(2): https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook

Cascade d’oxygène (2) Courbe de dissociation d’oxygène (2)

C. Higgins, “Why measure blood gases? A three-part 

introduction for the novice - Part 3,” p. 9 

Mécanisme de régulation du pH : homéostasie acide-base (2)

Tietz, “Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics”

Composition de la peau (1)

Modèle des résistances en

série – Rosli & al.

Modèle des compartiments – Amarah & al.
Schéma banc de test – CO2

➢ Conception d’un banc de test simulant l’oxygène sanguin.

➢ Conception du dispositif de référence.

➢ Conception du dispositif  de mesure & modélisation.

➢ Validation du dispositif et du modèle sur les bancs de test.

Le 7 et 8 Novembre 2022

Les modèles Le banc
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